
SEITE 1 - 445 x 420 mm - 3100019258/01 - SCHWARZ - 19-181 (kn)

Elastomer
Syringe with Filling Device
Spritze mit Füllvorrichtung
Seringue avec dispositif de remplissage
Siringa con anello di riempimento
Jeringa con dispositivo para rellenar
Seringa com dispositivo de enchimento

Instructions for Use Informazioni per l’uso
Gebrauchsinformation Información de uso
Mode d’emploi Instruções de uso

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss - Germany

3M ESPE Customer Care/Safety Data Sheet Information: 
U.S.A.1-800-634-2249.

3M and ESPE are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. 
Used under license in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved.

3M et ESPE sont des marques de commerce de 3M 
ou 3M Deutschland GmbH. Utilisées sous licence au Canada. 
© 2019, 3M. Tous droits réservés.

ENGLISH
Product Description
The Elastomer syringe is used for intraoral application of light-bodied and
 medium-bodied consistency impression materials. The included filling 
device makes filling the hand-mixed paste into the syringe without 
smearing  easy.

☞ These Instructions for Use should be kept for the duration of product use.
The product may only be used when the product labeling is clearly read-
able.

Intended Purpose
Intended users: educated dental professionals, e.g., general dentists, dental
 assistants, dental hygienists, who have theoretical and practical knowledge on
usage of dental products.

Indications
• Application of light-bodied and medium-bodied consistency impression

 materials

Contraindications
None

Application
� Remove the syringe plunger from the syringe and attach the ring of the filling

device.
� Place the mixed paste inside the ring with a mixing spatula and use the

plunger of the filling device to push the paste into the syringe. Then remove
the ring and the plunger by wiping across.

� Attach the  syringe plunger, and apply the impression material.
� During or immediately after application dispense all material from the syringe

and allow the impression material to set.

Cleaning and Disinfection of the Elastomer Syringe
Caution
Observe the following requirements when selecting the cleaning and disinfec-
tion agents that will be used:
• They should not contain the following substances: Oxidation agents (e.g.,

 hydrogen peroxides) and oils.
• Follow manufacturer’s instructions for concentrations, temperatures, expo-

sure times, and rinsing off the cleaning and disinfection agents exactly. Use
solely solutions that have been freshly prepared with water of drinking water
quality. Use only a soft, clean, and lint-free cloth for drying.

• Never use metal brushes or steel wool for cleaning.
• Use only validated methods for cleaning and disinfection.
• Use solely cleaning and disinfection agents tested for efficacy and compati-

bility with the Elastomer syringe (e.g., FDA certification). The cleaning and
disinfection agents that have been tested are listed below. Always observe 
all  applicable legal and hygiene regulations for dental offices and/or 
hospitals.

The metal tube is only pre-cleaned and the outer surface is disinfected by
 wiping. The tube must not be immersed in a cleaning and disinfection bath.

Limitations on Reprocessing
If an Elastomer syringe is treated carefully and is neither damaged nor contami-
nated, it may be used as long as the plunger can be pushed in evenly. The user
bears sole responsibility for any use of Elastomer syringes that do not meet this
criterion or that are damaged and/or contaminated.

General
The Elastomer syringe is non-sterile when delivered and must be reprocessed
according to instructions before initial use and prior to every further use.

Preparation for Decontamination
The medical device should be reprocessed as soon as possible after every use.

Reprocessing
The Elastomer syringe must first be cleaned manually and, after cleaning, be
manually disinfected in accordance with the following instructions.

Preparation 
Disassemble the Elastomer syringe into the individual parts.
Unscrew the knurled nut and application tip and discard the application tip. Use
the syringe plunger to push the set impression material out of the syringe body
and clean the syringe with a clean, dry brush. 

Pre-cleaning the Metal Tube
Immediately after use (within a maximum of 2 hours), remove gross impurities.
Use a clean, soft, dry brush to remove manually all visible impurities.

Pre-cleaning the Knurled Nut, Syringe Plunger, Filling Device, and
 Handle of the Elastomer Syringe
Immediately after use (within a maximum of 2 hours), remove gross impurities
from the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elastomer
syringe.
• Use a clean, soft, dry brush to remove manually all visible impurities.
• The knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elastomer

syringe must be kept under running water (drinking water quality, tempera-
ture < 35 °C/95 °F) and rinsed for at least 1 min.

Manual Cleaning and Disinfection of the Metal Tube by Wiping 
The metal tube of the Elastomer syringe must not be immersed in a cleaning
and disinfection bath.

Manual Cleaning of the Outer Surface by Wiping
� Clean the syringe after every application with ready-to-use disinfectant

wipes (e.g., CaviWipes™ based on the active substances alcohols and qua-
ternary compounds (QAV)) or equivalent cleaning agents.

� Follow the cleaning agent manufacturer’s directions for use.
� Continue wiping the syringe with the wipes until no contamination is 

visible.

Manual Disinfection of the Outer Surface by Wiping (Intermediate Level
Disinfection)
� Disinfect the syringe with ready-to-use disinfectant wipes (e.g., CaviWipes™

based on the active substances alcohols and quaternary compounds (QAV))
or equivalent disinfection agents. 

� Follow the disinfection agent manufacturer’s directions for use, observing in
particular the contact times.

� Disinfect the Elastomer syringe for three minutes using at least one new
 disinfectant wipe. Keep the entire Elastomer syringe moist during the three-
minute period.

Manual Cleaning and Disinfection of the Knurled Nut, Syringe Plunger,
Filling Device, and Handle of the Elastomer Syringe
An ultrasonic bath or, alternatively, a cleaning bath may be used for
cleaning. Disinfect the syringe in a disinfection bath after cleaning.
Cleaning in an Ultrasonic Bath
� Cleaning agent: Use for example Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

0.5% concentration, for at least 10 min or an equivalent cleaning agent.
� Rinse off the gross impurities under running water (drinking water quality as

a minimum) for 1 min.
� Follow manufacturer’s instructions to prepare a cleaning solution in the ultra-

sonic bath.
� Place the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elas-

tomer syringe in a wire basket, immerse it completely in the cleaning solu-
tion, and treat with ultrasound for 10 min.

� When no more visible impurities can be seen, use water (of drinking water
quality as a minimum) to rinse off the cleaning solution residue for 1 min.

� Use a dry, clean cloth to dry the knurled nut, syringe plunger, filling device,
and handle of the Elastomer syringe.
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Manual Cleaning in a Cleaning Bath
� Cleaning agent: Use for example Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

0.5% concentration, for a minimum exposure time of 10 min or an equiva-
lent cleaning agent.

� Place the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elas-
tomer syringe in the cleaning bath for the specified exposure time. Be sure
that they are adequately covered in the solution and do not touch each other.
Enhance the cleaning by completely brushing all of the inner and outer sur-
faces with a soft brush.

� Remove the parts from the cleaning bath and rinse thoroughly at least three
times for a minimum of 1 min with water (of drinking water quality as a mini-
mum).

� Check the parts after cleaning (see “Inspection, Maintenance, Testing”).

Manual Disinfection (High Level Disinfection) in a Disinfection Bath
� Disinfection agent: Use for example Cidex OPA®, Johnson & Johnson, undi-

luted, for an exposure time of 5 min or an equivalent disinfection agent.
� Place the cleaned and inspected knurled nut, syringe plunger, filling device,

and handle of the Elastomer syringe in the disinfection bath for the specified
exposure time (> 20 °C). Be sure that the syringe parts are adequately cov-
ered in the solution and do not touch each other.

� Remove the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the
Elastomer syringe from the disinfection bath and rinse thoroughly with water
(of drinking water quality as a minimum) at least five times for a minimum of
1 min.

� Dry and check the parts (see “Inspection, Maintenance, Testing”).

Drying
Dry the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elastomer
syringe at a clean place.

Inspection, Maintenance, Testing
Store the Elastomer syringe under dry and dust-free conditions.
Check the knurled nut, syringe plunger, filling device, and handle of the Elas-
tomer syringe for damage, discoloration, and contamination before every use
and discard damaged parts.
If there is still contamination on any of the parts, they must be cleaned and dis-
infected again.

Notes
• Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and

the local competent authority (EU) or local regulatory authority.
• Penta Elastomer Syringe Tips are single-use devices and would be damaged

when removing set impression material.
• Please keep the single-use accessory in the original bag to guarantee the

traceability of the batch.      

Disposal
Dispose of the contents or container in accordance with the applicable regula-
tions. Please pay special attention to the disposal of contaminated waste to
avoid health risks because of improper handling.

Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the
 information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in mater-
ial and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES
 INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of
the product for user’s  application. If this product is defective within the warranty
period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH’s sole obligation shall
be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any
loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special,
 incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warran-
ty, contract, negligence or strict liability.
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Reinigung und Desinfektion der Elastomer-Spritze
Warnhinweise
Bei der Auswahl der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind
 folgende Vorgaben zu berücksichtigen:
• Folgende Bestandteile sollten nicht enthalten sein: Oxidationsmittel (z.B. Was-

serstoffperoxide) und Öle.
• Die vom Hersteller der Reinigungs- und Desinfektionsmittel angegebenen

Konzentrationen, Temperaturen und Einwirkzeiten sowie Vorgaben zur Nach-
spülung sind unbedingt einzuhalten. Nur frisch hergestellte Lösungen mit
Wasser in Trinkwasserqualität einsetzen. Zum Trocknen nur ein weiches,
 sauberes und fusselfreies Tuch verwenden.

• Niemals Metallbürsten oder Stahlwolle zur Reinigung verwenden.
• Zur Reinigung und Desinfektion ausschließlich geprüfte Verfahren 

anwenden.
• Nur Reinigungs-, und Desinfektionsmittel verwenden, deren Wirksamkeit und

Kompatibilität mit der Elastomer-Spritze getestet wurde (z.B. FDA-Zulassung).
Die getesteten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind nachfolgend aufge-
führt. Alle geltenden gesetzlichen und hygienetechnischen Vorschriften für
Zahnarztpraxen bzw. Krankenhäuser sind zu beachten.

Der Metalltubus wird ausschließlich vorgereinigt und die Außenfläche wischdes-
infiziert. Der Tubus darf nicht in ein Reinigungs- und Desinfektionsbad eingelegt
werden.

Einschränkungen bei der Wiederaufbereitung
Eine Elastomer-Spritze lässt sich bei sorgfältiger Behandlung und sofern sie
 unbeschädigt und unverschmutzt ist, solange verwenden, solange der Stempel
sich gleichmäßig eindrücken lässt. Jede darüberhinausgehende Verwendung
bzw. die Verwendung von beschädigten und/oder verschmutzten Elastomer-
Spritzen liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Allgemeine Grundlagen
Die Elastomer-Spritze wird unsteril geliefert und ist vor der erstmaligen
 Verwendung sowie vor jeder weiteren Verwendung entsprechend wiederaufzu-
bereiten.

Vorbereitung zur Dekontamination
Das Medizinprodukt nach Gebrauch schnellstmöglich wiederaufbereiten.

Wiederaufbereitung
Die Elastomer-Spritze ist gemäß nachfolgender Beschreibung zunächst manuell
zu reinigen und im Anschluss an die Reinigung manuell zu desinfizieren.

Vorbereitung 
Die Elastomer-Spritze in ihre Einzelteile zerlegen.
Die Rändelmutter mit der Applikationsdüse abschrauben und die Applikations-
düse wegwerfen. Mit Hilfe der Kolbenstange die abgebundene Abformmasse
aus dem Spritzenkörper herausstoßen und die Spritze mit einer sauberen,
 trockenen Bürste säubern. 

Vorreinigung Metall Tubus
Direkt nach der Anwendung (innerhalb von maximal 2 h) grobe Verunreinigun-
gen entfernen.
Alle sichtbaren Verunreinigungen manuell unter Verwendung einer sauberen,
weichen und trockenen Bürste entfernen.

Vorreinigung der Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff
der Elastomer-Spritze
Direkt nach der Anwendung (innerhalb von maximal 2 h) grobe Verunreinigun-
gen von der Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elasto-
mer-Spritze entfernen.
• Alle sichtbaren Verunreinigungen manuell unter Verwendung einer sauberen,

weichen und trockenen Bürste entfernen.
• Die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-

Spritze mindestens 1 min unter fließendem Wasser (Trinkwasserqualität,
Temperatur < 35 °C/95 °F) spülen.

Manuelle Reinigung und Desinfektion des Metalltubus mittels Wisch-
methode 
Der Metalltubus der Elastomer-Spritze kann nicht in ein Reinigungs- und Desin-
fektionsbad eingelegt werden.

Manuelle Reinigung der Außenfläche mittels Wischmethode
� Die Reinigung erfolgt nach der Anwendung der Elastomer-Spritze mittels

 gebrauchsfertigen Wischdesinfektionstüchern (z.B. CaviWipes
TM

Wirkstoffba-
sis sind Alkohole und Quartäre Ammoniumverbindungen (QAV)) oder ein
gleichwertiges Mittel verwenden.

� Alle Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels sind zu befolgen.
� So lange reinigen, bis keine Verschmutzungen mehr sichtbar sind.

Manuelle Desinfektion der Außenfläche mittels Wischmethode (Inter-
mediate Level Desinfektion)
� Die Desinfektion erfolgt mittels gebrauchsfertigen Wischdesinfektionstüchern

(z.B. CaviWipesTM Wirkstoffbasis sind Alkohole und Quartäre Ammoniumver-
bindungen (QAV)) oder ein gleichwertiges Mittel verwenden. 

� Alle Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels, insbesondere
 bezüglich der Kontaktzeit, sind zu befolgen.

� Die Elastomer-Spritze drei Minuten mit mindestens einem neuen Wischdes-
infektionstuch desinfizieren. Dabei die Elastomer-Spritze an allen Stellen
über die Zeit von drei Minuten feucht halten.

Manuelle Reinigung und Desinfektion der Rändelmutter, Kolbenstange,
Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-Spritze
Die Reinigung kann im Ultraschallbad oder alternativ im Reinigungs-
bad erfolgen. Anschließend erfolgt die Desinfektion in einem Desinfek-
tionsbad.
Reinigung im Ultraschallbad
� Reinigungsmittel: z.B. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert, Konzentrati-

on 0,5% mindestens 10 min oder ein gleichwertiges Reinigungsmittel ver-
wenden.

� Die groben Verunreinigungen unter fließendem Wasser mit mindestens Trink-
wasserqualität für 1 min abspülen.

� Im Ultraschallbad eine Reinigungslösung laut Herstellervorgaben herstellen.
� Die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-

Spritze in einem Drahtkorb, vollständig mit Reinigungslösung bedeckt, für
10 min ultraschallen.

� Sobald keine optischen Verunreinigungen mehr sichtbar sind, mit Wasser –
in mindestens Trinkwasserqualität – die Rückstände der Reinigungslösung
für 1 min abspülen.

� Die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-
Spritze mit einem trockenen, sauberen Tuch abtrocknen.

Manuelle Reinigung im Reinigungsbad
� Reinigungsmittel: z.B. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert, Konzentrati-

on 0,5% mindestens Einwirkzeit 10 min oder gleichwertiges Reinigungsmit-
tel verwenden.

� Die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-
Spritze für die vorgegebene Einwirkzeit in das Reinigungsbad einlegen. Dabei
darauf achten, dass diese ausreichend bedeckt sind und sich nicht berüh-
ren. Die Reinigung durch vollständiges Abbürsten aller inneren und äußeren
Oberflächen mit einer weichen Bürste unterstützen.

� Die Teile anschließend dem Reinigungsbad entnehmen und mindestens drei-
mal gründlich für mindestens 1 min mit Wasser – in mindestens Trinkwas-
serqualität – nachspülen.

� Die Teile anschließend kontrollieren (siehe „Kontrolle, Wartung, Prüfung“).

Manuelle Desinfektion (High Level Desinfektion) im Desinfektionsbad
� Desinfektionsmittel: z.B. Cidex OPA®, Johnson & Johnson, unverdünnt, Ein-

wirkzeit für 5 min oder gleichwertiges Desinfektionsmittel verwenden.
� Die gereinigte und kontrollierte Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung

und Griff der Elastomer-Spritze für die vorgegebene Einwirkzeit in das Desin-
fektionsbad (> 20°C) einlegen. Dabei darauf achten, dass die Spritzenbe-
standteile ausreichend bedeckt sind und sich nicht berühren.

� Anschließend die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der
Elastomer-Spritze dem Desinfektionsbad entnehmen und mindestens fünf-
mal gründlich für mindestens 1 min mit Wasser - in mindestens Trinkwas-
serqualität – nachspülen.

� Die Teile anschließend trocknen und kontrollieren (siehe „Kontrolle, Wartung,
Prüfung“).

Trocknen
Die Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der Elastomer-Spritze
an einem sauberen Ort trocknen lassen.

Kontrolle, Wartung, Prüfung
Die Elastomer-Spritze trocken und staubfrei aufbewahren.
Vor jeder Verwendung Rändelmutter, Kolbenstange, Füllvorrichtung und Griff der
Elastomer-Spritze auf Beschädigungen, Verfärbungen und Verschmutzungen
prüfen und beschädigte Teile entsorgen.
Noch verschmutzte Teile müssen erneut gereinigt und desinfiziert werden.

Hinweise
• Bitte melden Sie ein schwerwiegendes Vorkommnis, das im Zusammenhang

mit dem Produkt aufgetreten ist, an 3M und die lokale zuständige Behörde
(EU) oder der lokalen Regulierungsbehörde.

• Penta Elastomerspritzen Tips sind Einmalprodukte und würden bei Entfernung
der abgebundenen Abformmasse beschädigt.

• Bitte das Einmalprodukt in der Originalverpackung aufbewahren, um die
Rückverfolgbarkeit der Charge (LOT) zu gewährleisten. 

Entsorgung
Den Inhalt oder Behälter den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen.
Bitte achten Sie besonders auf die Entsorgung kontaminierter Abfälle, um
 Gesundheitsrisiken durch unsachgemäßen Umgang zu vermeiden.

Kundeninformation
Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben
in diesen Anweisungen abweichen.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und
Herstellungsfehlern ist. 3M Deutschland GmbH ÜBERNIMMT KEINE WEITERE
HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKÄUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist
 verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des
Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten,
 bestehen der einzige Anspruch und die einzige Verpflichtung von 3M Deutsch -
land GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des 3M Deutschland GmbH
 Produkts.

Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für 3M Deutsch -
land GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt,
gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder
 Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie,
Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
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Pré-nettoyage du tube en métal
Juste après l’application (dans les 2 heures maximum), enlevez les grosses
 salissures.
Enlevez manuellement toutes les salissures visibles en utilisant une brosse
propre, douce et sèche.

Pré-nettoyage de l’écrou moleté, de la tige de piston, du dispositif de
remplissage et de la poignée de la seringue à élastomère
Juste après l’application (dans les 2 heures maximum), enlevez les grosses
 salissures de l’écrou moleté, de la tige de piston, du dispositif de remplissage et
de la poignée de la seringue à élastomère.
• Enlevez manuellement toutes les salissures visibles en utilisant une brosse

propre, douce et sèche.
• Rincez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la poi-

gnée de la seringue à élastomère au moins 1 minute sous l’eau courante
(qualité eau potable, température < 35 °C (95 °F)).

Nettoyage et désinfection manuels du tube en métal selon la méthode
d’essuyage 
Le tube en métal de la seringue à élastomère ne doit pas être placé dans un
bain de nettoyage ou de désinfection.

Nettoyage manuel de la surface extérieure selon la méthode d’essuyage
� Nettoyez la seringue après chaque application à l’aide de chiffons de désin-

fection prêts à l’utilisation (utilisez les chiffons CaviWipes™ contenant des
substances actives à base d’alcool et des composés quaternaires (QAV)) ou
un produit nettoyant de même qualité.

� Suivez les instructions du fabricant du moyen de nettoyage.
� Nettoyez la seringue jusqu’à ce que l’on ne voie plus de salissures.

Désinfection manuelle de la surface extérieure selon la méthode 
d’essuyage (Intermediate Level Disinfection)
� Désinfectez la seringue à l’aide de chiffons de désinfection prêts à l’utilisa-

tion (utilisez les chiffons CaviWipes™ contenant des substances actives à
base d’alcool et des composés quaternaires (QAV)) ou un désinfectant de
même qualité. 

� Suivez les instructions du fabricant du désinfectant, en particulier celles
concernant la durée de contact.

� Désinfectez la seringue à élastomère trois minutes avec au moins un nou-
veau chiffon désinfectant. Pendant la durée de trois minutes, maintenez tous
les endroits de la seringue à élastomère humide.

Nettoyage et désinfection manuels de l’écrou moleté, de la tige de
 piston, du dispositif de remplissage et de la poignée de la seringue à
élastomère
Le nettoyage peut se faire dans un bain à ultrasons ou un bain de net-
toyage. Après le nettoyage, désinfectez la seringue dans un bain désin-
fectant.
Nettoyage dans un bain à ultrasons
� Agent nettoyant : Utilisez par exemple Neodisher® MediClean Forte, 

Dr. Weigert, concentration 0,5%, pendant au moins 10 minutes ou un
 produit nettoyant de même qualité.

� Enlevez les grosses salissures en rinçant sous l’eau courante avec une eau
de qualité eau potable pendant 1 minute.

� Dans le bain à ultrasons, placez une solution de nettoyage selon les recom-
mandations du fabricant.

� Placez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la
 poignée de la seringue à élastomère dans un panier en treillis métallique,
 recouvrez complètement de la solution de nettoyage et passez aux ultrasons
pendant 10 minutes.

� Dès que toutes les salissures visibles ont disparu, enlevez les restes de solu-
tion de nettoyage en rinçant sous l’eau courante avec une eau de qualité
eau potable pendant 1 minute.

� Séchez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la
poignée de la seringue à élastomère avec un chiffon sec et propre.

Nettoyage manuel dans le bain de nettoyage
� Agent nettoyant : Utilisez par exemple Neodisher® MediClean Forte, 

Dr. Weigert, concentration 0,5%, ou un produit nettoyant de même qualité et
laissez agir au moins 10 minutes.

� Placez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la
 poignée de la seringue à élastomère dans le bain de nettoyage pendant
la durée d’action indiquée. Veillez à ce qu’ils soient suffisamment couverts
et qu’ils ne se touchent pas. Pour bien nettoyer, brossez complètement
toutes les surfaces intérieures et extérieures avec une brosse douce et
l’écouvillon.

� Enlevez ensuite les pièces du bain de nettoyage et rincez bien au moins trois
fois pendant au moins 1 minute à l’eau courante avec une eau de qualité
eau potable.

� Contrôlez ensuite les pièces (voir « Contrôle, maintenance, essai »).

Désinfection manuelle (High Level Disinfection) dans un bain 
désinfectant
� Agent désinfectant : Utilisez par exemple Cidex OPA®, Johnson & Johnson,

ou un produit désinfectant de même qualité et laissez agir pendant 5 mi-
nutes.

� Placez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la poi-
gnée de la seringue à élastomère dans le bain de désinfection pendant la
durée d’action indiquée (> 20 °C). Veillez à ce que les éléments de la
 seringue soient suffisamment couverts et qu’ils ne se touchent pas.

� Ensuite, retirez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage
et la poignée de la seringue à élastomère du bain de désinfection et rincez
bien au moins cinq fois pendant au moins 1 minute à l’eau courante avec
une eau de qualité eau potable.

� Séchez et contrôlez les pièces (voir « Contrôle, maintenance, essai »).

Séchage
Laissez sécher l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif de remplissage et la
poignée de la seringue à élastomère à un endroit propre.

Contrôle, maintenance, essai
Conservez la seringue à élastomère au sec et à l’abri de la poussière.
Avant chaque utilisation, contrôlez l’écrou moleté, la tige de piston, le dispositif
de remplissage et la poignée de la seringue à élastomère (endommagement),
vérifiez l’état de coloration et d’encrassement et éliminez les pièces endomma-
gées.
Les pièces encore encrassées doivent être à nouveau nettoyées et désinfec-
tées.

Remarques
• Veuillez signaler tout incident majeur survenu avec le produit à 3M ainsi

qu’aux autorités locales compétentes (UE) ou aux autorités nationales de
 régulation.

• Embouts de seringues à élastomère Penta sont des dispositifs à usage
unique et seront endommagés lors du retrait du matériau d’empreinte.

• Veuillez conserver l’accessoire à usage unique dans son sachet d’origine afin
de garantir la traçabilité du lot.      

Élimination
Éliminez le contenu ou le contenant conformément à la réglementation en vi-
gueur. Veillez à l’élimination correcte des déchets contaminés afin d’éviter tout
risque sanitaire dû à une mauvaise manipulation.

Information clients
Toute personne devra obligatoirement communiquer des informations strictement
conformes à celles données dans ce document.

Garantie
3M Deutschland GmbH garantit que ce produit est dépourvu de défauts
 matériels et de fabrication. 3M Deutschland GmbH NE FOURNIT AUCUNE AUTRE
GARANTIE, NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITE MARCHANDE OU
D’ADEQUATION A UN EMPLOI PARTICULIER. L’utilisateur est responsable de la
détermination de l’adéquation du produit à son utilisation. Si ce produit présente
un défaut durant sa période de garantie, votre seul recours et l’unique obligation
de 3M Deutschland GmbH  sera la répara tion ou le remplacement du produit
3M Deutschland GmbH.

Limitation de responsabilité
A l’exception des lieux où la loi l’interdit, 3M Deutschland GmbH ne sera tenu
responsable d’aucune perte ou dommage découlant de ce produit, qu’ils soient
directs,  indirects, spécifiques, accidentels ou consécutifs, quels que soient les
 arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte
responsa bilité.

Symboles – glossaire 
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ITALIANO

Descrizione del prodotto
La siringa Elastomer serve per l’applicazione intraorale di materiali per impronta
di consistenza bassa viscosità e semifluida. Il relativo anello di riempimento
 permette di caricare la siringa in maniera pulita anche con paste miscelate a
mano.

☞ Le istruzioni per l’uso del prodotto devono essere conservate per l’intera
durata di utilizzo del prodotto stesso. Il prodotto può essere usato solo se
l’etichettatura è chiaramente leggibile.

Destinazione d’uso
Utilizzatori previsti: odontoiatri e odontotecnici, per esempio dentisti generici, as-
sistenti e igienisti dentali, che siano in possesso delle conoscenze teoriche e
pratiche sull’uso dei prodotti dentali.

Indicazioni
• Applicazione di materiale per impronte di consistenza bassa viscosità e

 semifluida.

Controindicazioni
Nessuna

Utilizzo
� Rimuovere il pistone di iniezione dalla siringa e inserire l’anello del dispositivo

di riempimento.
� Riempire l’anello con la pasta miscelata per mezzo dell’apposita spatola.

Premere quindi la pasta nella siringa usando il compattatore di cui è 
dotato l’anello di riempimento. Quindi rimuovere lateralmente anello e
 compattatore.

� Inserire il pistone di iniezione e applicare la massa per impronte.
� Durante o subito dopo l’applicazione della siringa, continuare a far pressione

e lasciar indurire la massa per impronte.

Pulizia e disinfezione della siringa Elastomer
Attenzione
Per la scelta degli agenti detergenti e disinfettanti da usare, tenere conto dei se-
guenti requisiti:
• non devono contenere i seguenti componenti: ossidanti (per esempio perossi-

di di idrogeno) e oli.
• Attenersi assolutamente alle concentrazioni, alle temperature e tempi d’azio-

ne e alle indicazioni relative al risciacquo indicate dal produttore degli agenti
detergenti e disinfettanti. Usare solo soluzioni fresche e preparate con acqua
potabile. Per l’asciugatura servirsi di un panno morbido, pulito e senza peli.

• Per la pulizia non usare mai spazzole metalliche o lana d’acciaio.
• Per la pulizia e la disinfezione usare esclusivamente procedure convalidate.
• Utilizzare solo agenti detergenti e disinfettanti la cui efficacia e compatibilità

con la siringa Elastomer usata (es: certificazione FDA) siano state testate.
I detergenti e disinfettanti che sono stati testati sono i seguenti. Rispettare
sempre tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in tema di igiene applica-
bili e vigenti per gli studi dentistici e/o gli ospedali.

È sufficiente pulire il cilindro metallico e disinfettare la superficie esterna. Non si
deve inserire il cilindro in un bagno detergente e disinfettante.

Limitazioni per il ricondizionamento
Se sottoposta a un trattamento accurato e se non è danneggiata né sporca, la
siringa Elastomer è utilizzabile finché è possibile premere uniformemente il
compattatore. L’utilizzatore è responsabile di ogni uso che esula da quest’ultimo
o dell’uso di siringhe Elastomer danneggiate e/o sporche.

Informazioni generali
La siringa Elastomer è fornita in condizioni non sterili e deve essere trattata nel
modo indicato prima di usarla per la prima volta e prima di ogni ulteriore utilizzo.

Preparazione alla decontaminazione
Dopo ogni uso, ritrattare il dispositivo medico prima possibile.

Ricondizionamento
La siringa Elastomer deve essere pulita inizialmente a mano e deve essere dis-
infettata dopo la pulizia a mano come specificato nella seguente descrizione.

Preparazione 
Dividere la siringa Elastomer nei suoi singoli componenti.
Svitare il dado zigrinato con l’ugello di applicazione e gettare via l‘ugello di
 applicazione. Con l’aiuto del pistone di iniezione spingere fuori dal corpo della
 siringa il materiale per impronte indurito e pulire la siringa con una spazzola
 asciutta e pulita. 

Pre-pulizia del cilindro metallico
Rimuovere le impurità più evidenti direttamente dopo l’uso (entro 2 ore al
 massimo).
Rimuovere tutte le impurità visibili a mano servendosi di una spazzola pulita,
morbida e asciutta.

Pre-pulizia di dado zigrinato, pistone di iniezione, anello di riempimen-
to e impugnatura della siringa Elastomer
Rimuovere le impurità più evidenti da dado zigrinato, pistone di iniezione, anello
di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer direttamente dopo l’uso
(entro massimo 2 ore).
• Rimuovere tutte le impurità visibili a mano servendosi di una spazzola pulita,

morbida e asciutta.
• Sciacquare con acqua corrente (acqua potabile, temperatura < 35 °C/95 °F)

per almeno 1 minuto dado zigrinato, pistone di iniezione, anello di riempi-
mento e impugnatura della siringa Elastomer.

Pulizia e disinfezione manuale del cilindro metallico tramite strofinatu-
ra con salviette 
Non si deve inserire il cilindro metallico della siringa Elastomer in un bagno de-
tergente e disinfettante.

Pulizia manuale della superficie esterna tramite strofinatura con
 salviette
� Dopo l’applicazione della siringa Elastomer la pulizia si effettua utilizzando

salviette disinfettanti usa e getta (ad esempio, la base del principio attivo
 CaviWipesTM sono alcoli e composti di ammonio quaternario (QAV)) o utilizza-
re un detergente equivalente.

� Seguire le istruzioni per l’uso del produttore del detergente.
� Pulire la siringa fino alla scomparsa di tutte le impurità.

Disinfezione manuale della superficie esterna con metodo disinfettante
con panno (Intermediate Level Disinfection)
� La disinfezione si effettua con salviette disinfettanti usa e getta (ad esempio,

la base del principio attivo CaviWipesTM sono alcoli e composti di ammonio
quaternario (QAV)) o utilizzare un disinfettante equivalente. 

� Osservare le istruzioni del produttore del disinfettante, in particolare quelle
relative ai tempi di contatto.

� Disinfettare la siringa Elastomer per tre minuti con almeno un nuovo panno
disinfettante. Mantenere umido l’intera siringa Elastomer durante il periodo
di tre minuti.

�it
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Description du produit
La seringue à élastomère sert à l’application intraorale de matériaux à
 empreintes de consistance fluide et semi-liquide. Ce dispositif de remplis sage
permet au mélange manuel d’être incorporé proprement.

☞ Le présent mode d’emploi doit être conservé pendant toute la durée d’utili-
sation du produit. N’utilisez pas le produit si l’étiquette du conditionnement
est illisible.

Utilisation prévue
Utilisateurs cibles : professionnels qualifiés du secteur dentaire, comme les
 chirurgiens-dentistes généralistes, les assistants/assistantes et les hygiénistes
dentaires (selon la législation du pays) qui possèdent des connaissances théo-
riques et pratiques en matière d’utilisation des produits dentaires.

Indications
• Application des matériaux à empreintes de consistance fluide et semi-liquide.

Contre-indications
Aucune

Application
� Enlever la tige de piston de la seringue et enfoncer l’anneau du dispositif de

remplissage.
� Remplir la pâte préparée avec la spatule à malaxer dans l’anneau et presser

la pâte dans la seringue avec le poussoir du dispositif de remplis sage. Puis
racler sur les côtés l’anneau ainsi que le poussoir.

� Introduire la tige de piston et appliquer le matériau à empreintes.
� Presser complètement la seringue pendant ou directement après l’application

et laisser durcir le matériau à empreintes.

Nettoyage et désinfection de la seringue à élastomère
Attention
Lors du choix des agents de nettoyage et de désinfection utilisés, veillez aux
consignes suivantes :
• les substances suivantes ne doivent pas être contenues : agents oxydants

(peroxydes d’hydrogène, par exemple) et huiles
• observez scrupuleusement les recommandations du fabricant en matière de

concentration, de température, de temps d’application et de rinçage des
agents de nettoyage et de désinfection. N’utilisez que des solutions fraîches
avec de l’eau de qualité eau potable. Pour sécher, n’utilisez qu’un chiffon
doux, propre et ne peluchant pas

• n’utilisez jamais de brosses métalliques ou de laine d’acier pour le nettoyage
• n’appliquez que des procédés testés pour le nettoyage et la désinfection
• n’utilisez que des moyens de nettoyage et de désinfection dont l’efficacité et

la compatibilité ont été testées avec la seringue à élastomère utilisée (homo-
logation FDA, par exemple). Les moyens de nettoyage et de désinfection
ayant été testés sont répertoriés ci-dessous. Veillez à respecter toutes les
prescriptions légales et de technique d’hygiène en vigueur dans les cabinets
dentaires et/ou les hôpitaux.

Le tube en métal n’est que pré-nettoyé et la surface extérieure désinfectée à la
lingette. Le tube ne doit pas être placé dans un bain de nettoyage ou de désin-
fection.

Restrictions lors de la réutilisation
Si elle est soigneusement traitée et dans la mesure où elle n’est pas endomma-
gée ou encrassée, une seringue à élastomère peut être utilisée tant que le
poussoir peut glisser régulièrement. Chaque utilisation dépassant ce cadre ou
l’utilisation de seringues à élastomère endommagées et/ou encrassées est de
la responsabilité de l’utilisateur.

Généralités
La seringue à élastomère est livrée non stérilisée et doit être préparée avant la
première utilisation ainsi qu’avant chaque nouvelle utilisation.

Préparation à la décontamination
Après chaque utilisation, décontaminez le dispositif médical le plus rapidement
possible.

Préparation avant utilisation
Tout d’abord, nettoyez manuellement la seringue à élastomère conformément à
la description suivante et, ensuite, désinfectez manuellement.

Préparation 
Désassemblez la seringue à élastomère pour la mettre en pièces détachées.
Dévissez l’écrou moleté avec l’embout d’application et jetez l’embout d’applica-
tion. À l’aide de la tige de piston, éjectez le matériau d’empreinte pris hors du
corps de la seringue et nettoyez la seringue avec l’écouvillon propre et sec. 
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Reference
Number and
Symbol Title

Symbol Description of Symbol

ISO 15223-1
5.1.1
Manufacturer

Indicates the medical device manufacturer
as defined in EU Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC. 

ISO 15223-1
5.1.3
Date of 
Manufacture

Indicates the date when the medical device
was manufactured.

ISO 15223-1 
5.1.4
Use-by date

Indicates the date after which the medical
device is not to be used.

ISO 15223-1
5.1.5
Batch code

Indicates the manufacturer's batch code so
that the batch or lot can be identified. 

ISO 15223-1
5.1.6
Catalogue 
number

Indicates the manufacturer's catalogue
number so that the medical device can be
identified.

ISO 15223-1
5.4.2
Do not re-use

Indicates a medical device that is intended
for one use or for use on a single patient
during a single procedure. 

ISO 15223-1
5.4.4
Caution

Indicates the need for the user to consult
the instructions for use for important
 cautionary information such as warnings
and precautions that cannot, for a variety of
reasons, be presented on the medical
 device itself.

CE Mark Indicates conformity to European Union
Medical Device Regulation or Directive.

Medical Device Indicates the item is a medical device.

Rx Only Indicates that U.S. Federal Law restricts this
device to sale by or on the order of a dental
professional. 21 Code of Federal Regula-
tions (CFR) sec. 801.109(b)(1).

Green Dot Indicates a financial contribution to national
packaging recovery company per European
Directive No. 94/62 and corresponding
 national law. Packaging Recovery Organiza-
tion Europe.

Information valid as of August 2019

DEUTSCH

Produktbeschreibung
Die Elastomer-Spritze dient der intraoralen Applikation von Abformmaterialien
leichtfließender und mittelfließender Konsistenz. Die dazugehörige Füllvorrichtung
ermöglicht das saubere Einfüllen von handgemischten Pasten.

☞ Diese Gebrauchsinformation ist für die Dauer der Verwendung des Produktes
aufzubewahren. Das Produkt darf nur angewendet werden, wenn die Pro-
duktkennzeichnung eindeutig lesbar ist. 

Zweckbestimmung
Vorgesehene Anwender: Ausgebildetes Fachpersonal, z.B. Zahnärzte/innen,
Zahnarzthelfer/innen, Dental-Hygieniker/innen, die über theoretische und prakti-
sche Kenntnisse im Umgang mit Dentalprodukten verfügen.

Indikationen
• Applikation von Abformmaterialien leichtfließender und mittelfließender

 Konsistenz

Kontraindikationen
Keine

Anwendung
� Die Kolbenstange aus der Spritze entfernen und den Ring der Füllvorrichtung

aufstecken.
� Die gemischte Paste mit dem Anmischspatel in den Ring füllen und mit dem

Stempel der Füllvorrichtung die Paste in die Spritze drücken. Anschließend
den Ring zusammen mit dem Stempel seitlich abstreifen.

� Die Kolben stange aufsetzen und die Abformmasse applizieren.
� Während oder direkt nach der Applikation die Spritze restlos ausdrücken und

die Abformmasse aushärten lassen.
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Referenznum-
mer und Sym-
boltitel

Symbol Symbolbeschreibung

ISO 15223-1
5.1.1
Hersteller

Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes
nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG,
93/42/EWG und 98/79/EG an.

ISO 15223-1
5.1.3
Herstellungs -
datum

Zeigt das Herstellungsdatum des
 Medizinproduktes an.

ISO 15223-1 
5.1.4
Verwendbar bis

Zeigt das Datum an, nach dem das
 Medizinprodukt nicht mehr verwendet wer-
den darf.

ISO 15223-1
5.1.5
Chargennummer

Zeigt die Chargenbezeichnung des
 Herstellers an, sodass die Charge oder das
Los identifiziert werden kann.

ISO 15223-1
5.1.6
Bestellnummer

Zeigt die Bestellnummer des Herstellers an,
sodass das Medizinprodukt identifiziert wer-
den kann.

ISO 15223-1
5.4.2
Keine Wiederver-
wendung

Verweist auf ein Medizinprodukt, das für
den einmaligen Gebrauch oder den
 Gebrauch an einem einzelnen Patienten
während einer einzelnen Behandlung
 vorgesehen ist.

ISO 15223-1
5.4.4
Warnhinweise

Verweist auf die Notwendigkeit für den
 Anwender, die Gebrauchsinformation auf
wichtige sicherheitsbezogene  Angaben, wie
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
durchzusehen, die aus einer Vielzahl von
Gründen nicht auf dem Medizinprodukt
selbst angebracht werden können. 

CE-Zeichen Zeigt die Konformität mit der Europäischen
Medizinprodukte-Direktive oder 
-Verordnung an.

Medizinprodukt Zeigt an, dass dieses Produkt ein
 Medizinprodukt ist.

Rx Only Zeigt an, dass das U.S.-Bundesgesetz den
Verkauf dieses Produkts durch zahnmedizi-
nisches Fachpersonal oder auf deren
 Anordnung einschränkt.

Grüner Punkt Zeigt einen finanziellen Beitrag zum  Dualen
System für die Rückgewinnung von Verpa-
ckungen nach der Europäischen Verord-
nung No. 94/62 und den zugehörigen na-
tionalen Gesetzen an.

Numéro de
 référence et ti-
tre du symbole

Symbo-
le

Description du symbole

ISO 15223-1
5.1.1
Fabricant

Indique le fabricant du dispositif médical
selon les directifs UE 90/385/CEE,
93/42/CEE et 98/79/CE.

ISO 15223-1
5.1.3
Date de fabricati-
on

Indique la date à laquelle le dispositif
 médical a été fabriqué. 

ISO 15223-1 
5.1.4
A utiliser avant

Indique la date après laquelle le dispositif
médical ne peut plus être utilisé.

ISO 15223-1
5.1.5
Batch code

Indique la désignation de lot du fabricant de
façon que le lot puisse être identifié.

Numéro de
 référence et ti-
tre du symbole

Symbo-
le

Description du symbole

ISO 15223-1
5.1.6
Numéro de
 référence

Indique le numéro de référence du  produit
de façon à identifier le dispositif médical.

ISO 15223-1
5.4.2
Pas de réutilisa-
tion

Renvoie à un dispositif médical qui est pré-
vu pour une seule utilisation ou dont l’utili-
sation ne peut se faire que sur un seul pa-
tient pendant un seul traitement.

ISO 15223-1
5.4.4
Attention

Renvoie à la nécessité pour l’utilisateur de
consulter le mode d’emploi fournissant des
données importantes liées à la sécurité
comme les consignes d’avertissement et
les mesures de précaution qui, pour un
grand nombre de raisons, ne peuvent pas
être apposés sur le dispositif médical mê-
me.

Marque CE Signale la conformité du dispositif avec la
directive ou la réglementation de l’Union
européenne en matière de  dispositifs
 médicaux.

Dispositif 
médical

Stipule que le dispositif est un dispositif
médical.

Rx Only Signale que conformément aux lois
 fédérales en vigueur aux États-Unis, ce
 dispositif ne peut être vendu que par ou sur
prescription d’un professionnel dentaire.

Point vert Signale que le fabricant du produit  participe
financièrement à la collecte, au tri et au
 recyclage des emballages conformément à
la directive européenne 94/62 et aux autres
réglementations locales en vigueur.
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Inspección, mantenimiento, comprobación
Guarde la jeringa para elastómeros en condiciones secas y sin polvo.
Compruebe si la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el
mango de la jeringa para elastómeros están dañados, decolorados o contami-
nados antes de cada uso y elimine las piezas dañadas.
Si aún hay contaminación en alguna de las piezas, deben limpiarse y desinfec-
tarse de nuevo.

Observaciones
• Informe de cualquier incidente grave que se produzca en relación con este

producto a 3M y a las autoridades locales competentes (UE) o a las autorida-
des de control locales.

• Puntas de jeringas para elastómeros Penta son productos desechables y
 sufrirán desperfectos si se retira el material de impresión fraguado.

• Guarde el producto desechable en el envase original para garantizar que el
lote se pueda trazar.      

Eliminación
Deseche el contenido o los recipientes de conformidad con las normas en vigor.
Preste especial atención a la hora de desechar residuos contaminados, a fin de
evitar riesgos para la salud debidos a una manipulación indebida.

Información para clientes
Ninguna persona está autorizada a proporcionar información alguna que difiera
de la información proporcionada en esta hoja de instrucciones.

Garantía
3M Deutschland GmbH garantiza que este producto carecerá de defectos en el
material y la fabricación. 3M Deutschland GmbH NO OTORGA NINGUNA OTRA
GARANTÍA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE COMERCIABILIDAD
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario será responsable
de determinar si el producto es idóneo para su aplicación. Si este producto
 resulta defectuoso dentro del período de la garantía, su recurso exclusivo y la
única obligación de 3M Deutschland GmbH será la de reparar o cambiar el
 producto de 3M Deutschland GmbH.

Limitación de responsabilidad
Excepto en los casos en los que la ley lo prohiba, 3M Deutschland GmbH no
 será responsable de ninguna pérdida o ningún daño que surja por causa del
producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o emergentes, sin
 importar la teoría que se sostenga, incluso garantía, contrato, negligencia o
 estricta responsabilidad.

Glosario de símbolos 

seringa Elastómero que não satisfaçam estes critérios e que estejam danifica-
das e/ou contaminadas.

Geral
A seringa Elastómero não está esterilizada quando é fornecida e deverá ser
 esterilizada de acordo com as instruções antes de ser utilizada pela primeira
vez e antes de cada utilização seguinte.

Preparação para descontaminação
O dispositivo médico deverá ser esterilizado o mais rapidamente possível após
cada utilização.

Esterilização
A seringa Elastómero deverá ser primeiro limpa manualmente e, após efectuada
esta limpeza, desinfectada de acordo com as seguintes instruções.

Preparação 
Desmontar a seringa Elastómero em peças individuais.
Desenroscar a porca serrilhada e o injector de aplicação e eliminar o injector de
aplicação. Utilizar a biela do êmbolo para empurrar o material de impressão
 endurecido para fora do corpo da seringa e limpar a seringa com uma escova
limpa e seca. 

Pré-limpeza do tubo metálico
Imediatamente após a utilização (no prazo máximo de 2 horas), remover as
 impurezas maiores.
Utilizar uma escova limpa, macia e seca para remover manualmente todas as
impurezas visíveis.

Pré-limpeza da porca serrilhada, da biela do êmbolo, do dispositivo de
enchimento e da pega da seringa Elastómero
Imediatamente após a utilização (no prazo máximo de 2 horas), remover as
 impurezas maiores da porca serrilhada, da biela do êmbolo, do dispositivo de
enchimento e da pega da seringa Elastómero.
• Utilizar uma escova limpa, macia e seca para remover manualmente todas as

impurezas visíveis.
• A porca serrilhada, a biela do êmbolo, o dispositivo de enchimento e a pega

da seringa Elastómero devem ser mantidos sob água corrente (potável e a
uma temperatura < 35 °C/95 °F) e enxaguados durante, pelo menos, 
1 minuto.

Limpeza e desinfecção manuais do tubo metálico esfregando 
O tubo metálico da seringa Elastómero não deverá ser mergulhado num banho
de limpeza e desinfecção.

Limpeza manual da superfície exterior esfregando
� Limpar a seringa após cada aplicação, utilizando toalhetes desinfectantes

prontos a usar (por ex., CaviWipes™ baseados nas substâncias activas
 álcoois e compostos quaternários (QAV)) ou agentes de limpeza equivalen-
tes.

� Seguir as instruções de utilização do fabricante do produto de limpeza.
� Continuar a esfregar a seringa com os toalhetes, até não ser visível qualquer

contaminação.

Desinfecção manual da superfície exterior esfregando (desinfecção de
nível intermédio, intermediate level disinfection)
� Desinfectar a seringa com toalhetes desinfectantes prontos a usar (por ex.,

CaviWipes™ baseados nas substâncias activas álcoois e compostos quater-
nários (QAV)) ou agentes de desinfecção equivalentes. 

� Seguir as instruções de utilização do fabricante do agente desinfectante,
 observando em particular os tempos de contacto.

� Desinfectar a seringa Elastómero durante três minutos, utilizando pelo
 menos um novo toalhete desinfectante. Manter toda a seringa Elastómero
humedecida durante o período de três minutos.

Limpeza e desinfecção manuais da porca serrilhada, da biela do
 êmbolo, do dispositivo de enchimento e da pega da seringa 
Elastómero
Para a limpeza, poderá ser utilizado um banho ultrassónico ou, em
 alternativa, um banho de limpeza. Após a limpeza, desinfectar a
 seringa num banho desinfectante.
Limpeza em banho ultrassónico
� Agente de limpeza: Utilizar, por exemplo, Neodisher® MediClean Forte,

Dr. Weigert, 0,5% de concentração ou um agente de limpeza equivalente
durante, pelo menos, 10 minutos.

� Lavar as impurezas maiores sob água corrente (pelo menos com qualidade
de água potável) durante 1 minuto.

� Seguir as instruções do fabricante para preparar uma solução de limpeza no
banho ultrassónico.

� Colocar a porca serrilhada, a biela do êmbolo, o dispositivo de enchimento e
a pega da seringa Elastómero num cesto de arame, mergulhar o mesmo
completamente na solução de limpeza e tratar com ultrassom durante
10 minutos.

� Quando já não forem visíveis quaisquer impurezas, utilizar água com quali-
dade de, no mínimo, água potável para enxaguar os resíduos da solução de
limpeza durante 1 minuto.

� Utilizar um pano limpo e seco para secar a porca serrilhada, a biela do
 êmbolo, o dispositivo de enchimento e a pega da seringa Elastómero.

Limpeza manual em banho de limpeza
� Agente de limpeza: Utilizar, por exemplo, Neodisher® MediClean Forte,

Dr. Weigert, 0,5% de concentração ou um agente de limpeza equivalente
durante um tempo de actuação mínimo de 10 minutos.

� Colocar a porca serrilhada, a biela do êmbolo, o dispositivo de enchimento e
a pega da seringa Elastómero no banho de limpeza durante o tempo de
 actuação especificado. Assegurar que as peças estão devidamente cobertas
com a solução e não estão em contacto entre si. Optimizar a limpeza esco-
vando minuciosamente as superfícies interior e exterior com uma escova
macia.

� Remover as peças do banho de limpeza e enxaguar, pelo menos, três vezes
durante um período mínimo de 1 minuto com água (com qualidade de, no
mínimo, água potável).

� Verificar as peças após a limpeza (consultar “Inspecção, manutenção,
 teste”).

Desinfecção manual (desinfecção de alto grau, high level disinfection)
em banho desinfectante
� Agente desinfectante: Utilizar, por exemplo, Cidex OPA®, Johnson & John-

son, não diluído, (ou um agente desinfectante equivalente) deixando actuar
durante 5 minutos.

� Após a respectiva limpeza e inspecção, colocar a porca serrilhada, a biela do
êmbolo, o dispositivo de enchimento e a pega da seringa Elastómero no
 banho desinfectante durante o tempo de actuação especificado (> 20 °C).
Assegurar que as peças da seringa estão devidamente cobertas com a solu-
ção e não estão em contacto entre si.

� Remover a porca serrilhada, a biela do êmbolo, o dispositivo de enchimento
e a pega da seringa Elastómero do banho desinfectante e enxaguar minucio-
samente com água (com qualidade de, no mínimo, água potável), pelo me-
nos cinco vezes durante um período mínimo de 1 minuto.

� Secar e verificar as peças (consultar “Inspecção, manutenção, teste”).

Secagem
Secar a porca serrilhada, a biela do êmbolo, o dispositivo de enchimento e a
pega da seringa Elastómero num local limpo.

Inspecção, manutenção, teste
Armazenar a seringa Elastómero num local seco e isento de poeira.
Antes de cada utilização, verificar se a porca serrilhada, a biela do êmbolo, o
dispositivo de enchimento e a pega da seringa Elastómero apresentam danos,
descoloração e contaminação e eliminar as peças danificadas.
Caso ainda seja detectada contaminação em alguma das peças, estas terão de
voltar a ser limpas e desinfectadas.

Aviso
• É favor comunicar qualquer incidente grave ocorrido em associação com o

produto à 3M e à autoridade competente local (UE) ou à entidade reguladora
local.

• Pontas de seringa Elastómero Penta são produtos de utilização única e fica-
riam danificadas ao remover o material de impressão endurecido.

• Manter o acessório de utilização única na bolsa original, a fim de garantir a
rastreabilidade do lote.      

Eliminação
Eliminar o conteúdo ou recipientes de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Prestar especial atenção à eliminação de resíduos contaminados, a fim de
 evitar riscos para a saúde, resultantes de um manuseio incorreto.

Informação para os clientes
Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é
 fornecida nesta folha de instruções.

Garantia
A 3M Deutschland GmbH garante que este produto estará isento de defeitos
em termos de material e fabrico. A 3M Deutschland GmbH NÃO CONCEDE
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA
OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O utilizador
é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação em causa.
Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua
única solução e única obrigação da 3M Deutschland GmbH será a reparação
ou substituição do produto da 3M Deutschland GmbH.

Limitação da responsabilidade
Excepto quando proibido por lei, a 3M Deutschland GmbH não será responsável
por quaisquer perdas ou danos resultantes deste produto, sejam directos,
 indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais, independentemente da
teoria defendida, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade
estrita.
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Informação actualizada em agosto 2019

Estado de la información: Agosto de 2019

PORTUGUÊS

Descrição do produto
A seringa Elastómero serve para a aplicação intra-oral de pastas de impressão
de consistência fluida e de fluidez média. O respectivo dispositivo de enchimento
possibilita o enchimento limpo de pastas misturadas à mão.

☞ Estas instruções de utilização deverão ser conservadas enquanto o produto
estiver a uso. O produto só deverá ser utilizado quando o rótulo do mesmo
estiver perfeitamente legível.

Finalidade prevista
Utilizadores previstos: profissionais odontológicos qualificados, por ex., dentis-
tas, assistentes dentários, higienistas, que possuam conhecimentos teóricos e
práticos sobre a utilização de produtos dentários.

Indicações
• Para a aplicação de pastas de impressão de consistência fluida e de fluidez

média.

Contra-indicações
Nenhuma

Aplicação
� Retirar da seringa a biela do êmbolo e encaixar o anel do dispositivo de

 enchimento.
� Encher a pasta misturada com a espátula no anel e pres sionar com o êmbolo

do dispositivo de enchimento a pasta na seringa. Depois desprender lateral -
mente o anel juntamente com o êmbolo.

� Colocar a biela do êmbolo e aplicar a pasta de impressão.
� Durante ou imediatamente após à aplicação, pressionar completamente a

seringa e deixar endurecer a pasta de impressão.

Limpeza e desinfecção da seringa Elastómero
Atenção
Observar os seguintes requisitos ao seleccionar os agentes de limpeza e desin-
fecção a utilizar:
• Estes não deverão conter as seguintes substâncias: agentes oxidantes (por

ex., peróxidos de hidrogénio) e óleos.
• Seguir exactamente as instruções do fabricante relativas às concentrações,

temperaturas, tempos de desenvolvimento e lavagem dos agentes de limpe-
za e desinfectantes com água. Utilizar unicamente soluções acabadas de
preparar com água de qualidade potável. Para secar, utilizar apenas um pano
macio, limpo e que não solte fibras.

• Nunca utilizar escovas de metal ou palha-de-aço para a limpeza.
• Utilizar apenas métodos de limpeza e desinfecção aprovados.
• Utilizar unicamente agentes de limpeza e desinfecção testados em termos de

eficácia e compatibilidade com a seringa Elastómero (por ex., certificação
FDA). Os agentes de limpeza e desinfecção que foram testados estão indica-
dos em seguida. Observar sempre todos os regulamentos legais e de higiene
aplicáveis a consultórios dentários e/ou hospitais.

O tubo metálico deve ser apenas submetido a uma pré-limpeza e a superfície
exterior desinfectada passando um pano. O tubo não deverá ser mergulhado
num banho de limpeza e desinfecção.

Limitações de esterilização
Se a seringa Elastómero for cuidadosamente tratada e não sofrer danos nem
contaminação, poderá ser utilizada enquanto for possível empurrar o êmbolo
uniformemente. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização de

�pt

Número de
 referencia y título
del símbolo

Símbolo Descripción del símbolo

ISO 15223-1
5.1.1
Fabricante

Indica el fabricante del dispositivo
 médico, tal y como se define en las
 directivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE y
98/79/CE.

ISO 15223-1
5.1.3
Fecha de fabrica-
ción

Indica la fecha en la cual se fabricó el
 dispositivo médico.

ISO 15223-1 
5.1.4
Fecha de caducidad

Indica la fecha tras la cual no debe usarse
el dispositivo médico.

ISO 15223-1
5.1.5
Código de lote

Indica el código de lote del fabricante de
modo que pueda identificarse el lote.

ISO 15223-1
5.1.6
Número de 
referencia

Indica el número de referencia del
 fabricante de modo que pueda identificar-
se el dispositivo médico.

ISO 15223-1
5.4.2 
No reutilizar

Indica que un dispositivo médico está
pensado para un solo uso o para un único
paciente solo durante una intervención.

ISO 15223-1
5.4.4
Precaución

Indica la necesidad de que el usuario con-
sulte las instrucciones de uso para obte-
ner información cautelar importante como
avisos y precauciones que, por una serie
de motivos, no pueden exponerse en el
dispositivo médico en sí.

Marca CE Indica conformidad con la Regulación
o Directiva Europea sobre aparatos
 médicos de la Unión Europea.

Producto sanitario Indica que el artículo es un dispositivo
médico.

Rx solo Indica que la Ley Federal de los EE.UU.
 limita este dispositivo a ser vendido solo
por parte de, o por orden de un profesio-
nal dental.

Punto Verde Indica una contribución financiera a la
empresa nacional de recuperación de
embalajes según la Directiva Europea N.º
94/62 y la ley nacional correspondiente.

Número de
 referência e título
do símbolo

Símbolo Descrição do símbolo

ISO 15223-1
5.1.1
Fabricante

Indica o fabricante do dispositivo  médico,
conforme estabelecido nas  Diretivas UE
90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.

ISO 15223-1
5.1.3
Data de fabrico

Indica a data em que o dispositivo  médico
foi fabricado. 

ISO 15223-1 
5.1.4
Data de validade

Indica a data após a qual o dispositivo
médico já não deverá ser utilizado.

ISO 15223-1
5.1.5
Código do lote

Indica o código de lote do fabricante, de
forma a o lote poder ser identificado.

ISO 15223-1
5.1.6
Número do
 catálogo

Indica o número do catálogo do fabrican-
te, de forma a o dispositivo médico poder
ser identificado.

ISO 15223-1
5.4.2 
Não reutilizar

Indica um dispositivo médico destinado a
uma única utilização, ou a ser utilizado
num único paciente  durante um único
procedimento.

ISO 15223-1
5.4.4
Atenção

Indica a necessidade de o utilizador
 consultar as instruções de utilização para
obter informações preventivas
 importantes, tais como advertências
e precauções a ter que, por diversos
 motivos, não podem ser apresentadas no
dispositivo médico em si.

Marcação CE Indica a conformidade com a Regulamen-
tação ou Diretiva de Dispositivos Médicos
da União Europeia.

Dispositivo médico Indica que o artigo é um dispositivo
 médico.

Apenas Rx Indica que a Lei Federal dos EUA limita a
venda deste dispositivo a dentistas ou em
nome de dentistas.

Ponto Verde Indica uma contribuição financeira para a
empresa nacional de recuperação de em-
balagens, em conformidade com a Direti-
va Europeia N.º 94/62 e a respetiva legis-
lação nacional.

Pulizia e disinfezione manuale di dado zigrinato, pistone di iniezione,
anello di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer
La pulizia può essere effettuata in un bagno a ultrasuoni o, in alternati-
va, in un bagno detergente. La disinfezione viene poi effettuata in un
bagno disinfettante.
Pulizia in bagno a ultrasuoni
� Detergente: usare per esempio Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

concentrazione 0,5% o un detergente equivalente per almeno 10 minuti.
� Sciacquare le impurità più evidenti in acqua corrente al minimo potabile per

1 minuto.
� Fare una soluzione detergente in bagno a ultrasuoni conformemente alle

 indicazioni del produttore.
� Immergere in bagno a ultrasuoni per 10 minuti dado zigrinato, pistone di

iniezione, anello di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer inseri-
ti in un cestello metallico.

� Appena si nota la sparizione delle impurità, sciacquare i residui della soluzio-
ne detergente per 1 minuto con acqua almeno potabile.

� Asciugare dado zigrinato, pistone di iniezione, anello di riempimento e impu-
gnatura della siringa Elastomer con un panno asciutto e pulito.

Pulizia manuale in bagno detergente
� Detergente: usare per esempio Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

concentrazione 0,5% o un detergente equivalente e farlo agire per almeno
10 minuti.

� Immergere dado zigrinato, pistone di iniezione, anello di riempimento e im-
pugnatura della siringa Elastomer nel bagno detergente per l’intervallo di
tempo stabilito accertandosi di coprirli bene e che non si tocchino. Facilitare
la pulizia spazzolando completamente tutte le superfici interne ed esterne
con una spazzola morbida.

� Estrarre quindi i pezzi dal bagno detergente e sciacquarli accuratamente con
acqua almeno potabile per almeno 1 minuto per almeno tre volte.

� Infine controllare i componenti (vedere «Controllo, manutenzione, verifica»).

Disinfezione manuale (disinfezione «high level») in bagno disinfettante
� Disinfettante: usare per esempio Cidex OPA®, Johnson & Johnson, non

 diluito (o un disinfettante equivalente) e farlo agire per 5 minuti.
� Immergere nel bagno disinfettante dado zigrinato, pistone di iniezione, anello

di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer puliti e controllati per
l’intervallo di tempo indicato (> 20 °C). Accertarsi che i componenti della
 siringa siano sufficientemente coperti e che non si tocchino.

� Infine estrarre dal bagno disinfettante dado zigrinato, pistone di iniezione,
anello di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer e sciacquarli
accuratamente con acqua almeno potabile per almeno cinque volte per
 almeno 1 minuto.

� Asciugare e controllare i componenti (vedere «Controllo, manutenzione,
 verifica»).

Asciugatura
Fare asciugare dado zigrinato, pistone di iniezione, anello di riempimento e
 impugnatura della siringa Elastomer in un luogo pulito.

Controllo, manutenzione, verifica
Conservare la siringa Elastomer all’asciutto e al riparo dalla polvere.
Prima di ogni utilizzo controllare che dado zigrinato, pistone di iniezione, anello
di riempimento e impugnatura della siringa Elastomer non siano danneggiati,
decolorati o sporchi ed eliminare i pezzi danneggiati.
I componenti che sono rimasti sporchi dovranno essere nuovamente puliti e dis-
infettati.

Note
• Si prega di segnalare a 3M incidenti gravi che si siano verificati in relazione al

prodotto e di darne comunicazione alle autorità competenti locali (UE) o alle
autorità regolatorie locali.

• Puntali per siringhe Elastomer Penta sono prodotti monouso e subirebbero
danni con la rimozione del materiale da impronta.

• Si prega di conservare il prodotto monouso nella sua confezione originale, al
fine di garantire la tracciabilità del lotto (LOT).      

Smaltimento
Smaltire il contenuto o il contenitore secondo le norme vigenti. Si prega di
 prestare particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti contaminati, al fine di
evitare rischi per la salute dovuti a una manipolazione non corretta.

Informazioni per i clienti
Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni diverse da quelle indicate
in questo foglio di istruzioni.

Garanzia
3M Deutschland GmbH garantisce che questo prodotto è privo di difetti per
quanto riguarda materiali e manifattura. 3M Deutschland GmbH NON OFFRE
ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI
 COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. L’utente è responsa-
bile di determinare l’idoneità del  prodotto nelle singole applicazioni. Se questo
prodotto risulta difettoso nell’ambito del periodo di garanzia, l’esclusivo rimedio
e unico obbligo da parte di 3M Deutschland GmbH sarà la riparazione o la
 sostituzione del prodotto 3M Deutschland GmbH.

Limitazioni di responsabilità
Eccetto ove diversamente indicato dalla legge, 3M Deutschland GmbH non si
 riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivati da questo prodotto,
 diretti o indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria
affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o diretta  responsabilità.
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Fin previsto
Usuarios previstos: personal especializado, por ejemplo dentistas, asistentes
dentales o higienistas dentales que dispongan de conocimientos teóricos y
prácticos sobre la manipulación de productos dentales.

Indicaciones
• Aplicación de materiales de impresión de consistencia muy fluida y semifluida

Contraindicaciones
Ninguna

Aplicación
� Quitar el émbolo de la jeringa e insertar el anillo del dispositivo para rellenar.
� Llenar la pasta mezclada con la espátula mezcladora en el anillo y apretar la

pasta en la jeringa con el émbolo del dispositivo para rellenar. A continuación
sacar lateralmente el anillo junto con el émbolo.

� Colocar el émbolo y aplicar la masa de impresión.
� Durante la aplicación o después de la aplicación, comprimir completamente

la jeringa y dejar endurecer la masa de impresión.

Limpieza y desinfección de la jeringa para elastómeros
Precaución
Tenga en cuenta los siguientes requisitos cuando seleccione los agentes de lim-
pieza y desinfección que se utilizarán:
• Estos no deberían contener las siguientes sustancias: agentes de oxidación

(por ejemplo peróxidos de hidrógeno) y aceites.
• Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante sobre concentraciones,

temperaturas, tiempos de desarrollo y enjuague de los agentes de limpieza y
desinfección. Utilice solamente soluciones que se hayan preparado reciente-
mente con agua apta para el consumo. Utilice solo un paño sin pelusas, sua-
ve y limpio para secar.

• Nunca utilice cepillos metálicos ni lana de acero para la limpieza.
• Use solo métodos validados para la limpieza y desinfección.
• Use solamente agentes de limpieza y desinfección testados en cuanto a

 eficacia y compatibilidad con las jeringas para elastómeros (por ejemplo cer-
tificación FDA). Los agentes de limpieza y desinfección testados se detallan a
continuación. Donde sea aplicable, observe todas las normas legales e higié-
nicas aplicables para clínicas dentales u hospitales.

Al tubo de metal solo se le ha realizado una prelimpieza y la superficie exterior
se ha desinfectado con un paño. El tubo no debe ser sumergido en un baño de
limpieza y desinfección.

Limitaciones de reprocesamiento
Si una jeringa para elastómeros se trata con cuidado y no se daña ni contami-
na, se puede utilizar siempre que el émbolo se pueda seguir empujando unifor-
memente. El usuario es el único responsable del uso de las jeringas para elas-
tómeros si no se cumple este criterio o si las jeringas se dañan y/o contaminan.

Generalidades
La jeringa para elastómeros no se entrega estéril y debe reprocesarse de nuevo
siguiendo las instrucciones antes del primer uso y antes de cada uso posterior.

Preparación para descontaminación
El dispositivo médico debe ser reprocesado en cuanto sea posible después de
cada uso.

Reprocesamiento
La jeringa para elastómeros debe limpiarse primero manualmente y, después de
la limpieza, desinfectarse manualmente siguiendo las siguientes instrucciones.

Preparación 
Desmonte todas las piezas de la jeringa para elastómeros.
Desenrosque la tuerca estriada y la boquilla de aplicación y deseche esta últi-
ma. Utilice el émbolo para empujar la masa de impresión fuera del cuerpo de la
jeringa y limpie la jeringa con un cepillo limpio y seco. 

Prelimpieza del tubo de metal
Inmediatamente después del uso (en un máximo de dos horas), elimine las im-
purezas más grandes.
Utilice un cepillo limpio, suave y seco para eliminar manualmente las impurezas
visibles.

Prelimpieza de la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para relle-
nar y el mango de la jeringa para elastómeros
Inmediatamente después del uso (en un máximo de dos horas), elimine las
 impurezas más grandes de la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para
 rellenar y el mango de la jeringa para elastómeros.
• Utilice un cepillo limpio, suave y seco para eliminar manualmente las impure-

zas visibles.
• La tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango de la

 jeringa para elastómeros deben mantenerse bajo el agua corriente (apta para
el consumo y a temperatura < 35 °C/95 °F) y enjuagarse durante al menos
un minuto.

Limpieza y desinfección manual del tubo de metal con un paño 
El tubo de metal de la jeringa para elastómeros no puede sumergirse en un
 baño de limpieza y desinfección.

Limpieza manual de la superficie exterior con una toallita
� Limpie la jeringa después de cada uso con toallitas desinfectantes listas

 para usar (por ejemplo CaviWipes™, cuyas sustancias activas son alcoholes
y compuestos de amonio cuaternario ([CAC]) o agentes de limpieza equiva-
lentes.

� Siga las instrucciones de uso del fabricante del agente de limpieza.
� Continúe frotando la jeringa con las toallitas hasta que no sea visible ningu-

na contaminación.

Desinfección manual de la superficie exterior con toallita (nivel de
 desinfección intermedio, intermediate level disinfection)
� Desinfecte la jeringa con toallitas desinfectantes listas para usar (por ejem-

plo CaviWipes™, cuyas sustancias activas son alcoholes y compuestos de
amonio cuaternario ([CAC]) o agentes de desinfección equivalentes. 

� Siga las instrucciones de uso del fabricante del agente de desinfección,
 cuidando en particular los tiempos de contacto.

� Desinfecte la jeringa para elastómeros durante tres minutos utilizando como
mínimo una toallita desinfectante nueva. Asegúrese de que toda la jeringa
para elastómeros permanezca húmeda durante el periodo entero de tres
 minutos.

Limpieza y desinfección manual de la tuerca estriada, el émbolo, el
dispositivo para rellenar y el mango de la jeringa para elastómeros
La limpieza se puede realizar con un baño ultrasónico o baño de
 limpieza. Desinfecte la jeringa en un baño desinfectante después de
limpiarla.
Limpieza en un baño ultrasónico
� Agente de limpieza: utilice por ejemplo Neodisher® MediClean Forte de

Dr. Weigert, concentración del 0,5 %, o un agente de limpieza equivalente
durante al menos diez minutos.

� Enjuague las impurezas más grandes bajo agua corriente (apta para el con-
sumo, como mínimo) durante un minuto.

� Siga las instrucciones del fabricante para preparar la solución de limpieza en
un baño ultrasónico.

� Coloque la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango
de la jeringa para elastómeros en una cesta de alambre, sumérjala comple-
tamente en la solución de limpieza y trátela con ultrasonidos durante diez
minutos.

� Cuando no haya más impurezas visibles, utilice agua, como mínimo apta
 para el consumo, para enjuagar los restos de solución de limpieza durante
un minuto.

� Utilice un paño seco y limpio para secar la tuerca estriada, el émbolo, el
 dispositivo para rellenar y el mango de la jeringa para elastómeros.

Limpieza manual en un baño de limpieza
� Agente de limpieza: utilice por ejemplo Neodisher® MediClean Forte de

Dr. Weigert, concentración del 0,5 %, o un agente de limpieza equivalente
durante un tiempo de reacción mínimo de diez minutos.

� Coloque la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango
de la jeringa para elastómeros en el baño de limpieza durante el tiempo de
reacción específico. Asegúrese de que están adecuadamente cubiertos por
la solución y de que no se tocan entre ellos. Mejore la limpieza cepillando
completamente todas las superficies internas y externas con un cepillo
 suave.

� Saque las piezas del baño de limpieza y enjuáguelas completamente con
agua (apta para el consumo, como mínimo), como mínimo tres veces duran-
te al menos un minuto.

� Compruebe las piezas después de la limpieza (ver «Inspección, manteni-
miento, comprobación»).

Desinfección manual (desinfección de nivel alto, high level disinfec-
tion) en un baño desinfectante
� Agente de desinfección: utilice por ejemplo Cidex OPA® de Johnson & John-

son, sin diluir, (o un agente de desinfección equivalente) durante un tiempo
de reacción de cinco minutos.

� Coloque la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango
de la jeringa para elastómeros limpios e inspeccionados en el baño de de-
sinfección durante el tiempo de reacción específico (> 20 °C). Asegúrese de
que las piezas de la jeringa están adecuadamente cubiertas por la solución y
de que no se tocan entre ellas.

� Elimine la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango
de la jeringa para elastómeros del baño de desinfección y enjuáguelos com-
pletamente con agua (apta para el consumo, como mínimo), como mínimo
cinco veces durante al menos un minuto.

� Seque y compruebe las piezas (ver «Inspección, mantenimiento, comproba-
ción»).

Secado
Seque la tuerca estriada, el émbolo, el dispositivo para rellenar y el mango de la
jeringa para elastómeros en un sitio limpio.

Numero di
 riferimento e 
titolo del simbolo

Simbolo Descrizione del simbolo

ISO 15223-1
5.1.1
Produttore

Mostra il produttore del dispositivo  medico
ai sensi delle direttive UE 90/385/CEE,
93/42/CEE e 98/79/CE.

ISO 15223-1
5.1.3
Data di 
produzione

Indica la data di fabbricazione del
 dispositivo medico.

ISO 15223-1 
5.1.4
Utilizzabile fino al

Mostra la data dopo la quale il dispositivo
medico non può più essere usato.

ISO 15223-1
5.1.5
Numero di lotto

Mostra la denominazione del lotto del
 produttore, in modo da potere identificare il
lotto o la partita.

ISO 15223-1
5.1.6
Numero di articolo

Mostra il numero di articolo del produttore,
in modo da potere identificare il dispositivo
medico.

ISO 15223-1
5.4.2 
No riutilizzo

Rimanda a un dispositivo medico il cui uso
è previsto per un’unica volta o il cui uso è
previsto per un unico paziente  durante un
unico trattamento.

ISO 15223-1
5.4.4
Attenzione

Rimanda alla necessità per l’utilizzatore di
leggere le istruzioni d’uso per individuare
indicazioni importanti relative alla sicurezza
come avvertenze e precauzioni che per
una serie di motivi non è possibile stampa-
re sul dispositivo medico stesso. 

Marchio CE Indica la conformità con il Regolamento
Europeo o la Direttiva Europea Dispositivi
Medici.

Dispositivo 
medico

Indica che l’articolo è un dispositivo
 medico.

Rx Only (Solo 
su prescrizione
medica)

Indica la legislazione federale degli Stati
Uniti prescrive che questo dispositivo ven-
ga venduto da o su indicazione di un medi-
co dentista.

Punto Verde Indica un contributo finanziario alla  società
nazionale per la raccolta e il recupero degli
imballaggi ai sensi della Direttiva Europea
N° 94/62 e della  corrispondente normativa
nazionale.

Data delle informazioni: agosto 2019

ESPAÑOL

Descripción del producto
La jeringa para elastómeros sirve para la aplicación intraoral de materiales
de impresión de consistencia muy fluida y semifluida. El dispositivo para rellenar
correspondiente sirve para cargar limpiamente las pastas mezcladas a mano.

☞ Las presentes Instrucciones de Uso deben conservarse durante todo el
tiempo de utilización del producto. El producto solamente debe utilizarse
cuando la etiqueta del producto pueda leerse con claridad.

�es
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NEDERLANDS

Beschrijving van het product
De Elastomeer-spuit dient voor het intraoraal  aanbrengen van afdruk -
materialen met een dunvloeibare of doorsnee vloeibare consistentie.
Met behulp van de vuldop is het mogelijk om handmatig gemengde 
pasta op hygiënische wijze in de spuit aan te brengen.

☞ De gebruiksinformatie van dit product moet zolang worden bewaard als het
product gebruikt wordt. Het product mag alleen worden gebruikt als de
productaanduiding uniek en goed leesbaar is.

Bestemming
Bedoelde gebruiker: daarvoor opgeleide vakmensen, bijv. tandartsen, tandarts-
assistenten(tes), mondhygiënisten(tes), die over de theoretische en praktische
kennis m.b.t. de omgang met tandheelkundige producten beschikken.

Indicaties
• Aanbrengen van afdrukmaterialen met een dunvloeibare of doorsnee vloeibare

 consistentie.

Contra-indicaties
Geen

Toepassing
� De zuigerstang uit de spuit nemen en de ring van de vuldop op de spuit

plaatsen.
� De gemengde pasta met de mengspatel in de ring scheppen en de pasta met

het stempel van de vuldop in de spuit drukken. Aansluitend de ring samen
met het stempel zijdelings afstrijken.

� De zuigerstang in de spuit duwen en het afdrukmateriaal op de gewenste
plaats spuiten.

� Tijdens of direct na het spuiten de spuit helemaal leegdrukken en het
 afdrukmateriaal laten uitharden.

Reiniging en desinfectie van de Elastomeer-spuit
Let op
Bij de keuze van het gebruikte reinigings- en desinfecteermiddel moeten de vol-
gende punten in acht worden genomen:
• De onderstaande bestanddelen mogen niet aanwezig zijn: oxidatiemiddelen

(bijv. waterstofperoxide) en olie.
• De door de fabrikant van het reinigings- en evt. desinfecteermiddel aangege-

ven concentraties, temperaturen en inwerktijden, evenals informatie over het
naspoelen moeten absoluut worden aangehouden. Alleen vers bereide oplos-
singen met water in drinkwaterkwaliteit gebruiken. Gebruik voor het drogen
altijd een zachte, schone, pluisvrije doek.

• Gebruik nooit staalborstels of staalwol voor de reiniging.
• Voor het reinigen en desinfecteren uitsluitend de beproefde methode gebrui-

ken.
• Alleen reinigings- en desinfecteermiddelen gebruiken, waarvan de werk-

zaamheid en compatibiliteit met de gebruikte Elastomeer-spuit werd getest
(bijv. FDA-goedkeuring). Hieronder worden de geteste reinigings- en desin-
fecteermiddelen genoemd. Alle geldende wettelijke en hygiënetechnische
voorschriften voor tandartspraktijken c.q. ziekenhuizen moeten in acht wor-
den genomen.

De metalen canule wordt uitsluitend voorgereinigd en aan de buitenkant met
een desinfecterende doek afgeveegd. De canule mag niet in een reinigings- en
desinfectiebad worden gelegd.

Beperkingen bij voorbereiding
Een Elastomeer-spuit mag bij een zorgvuldige behandeling en alleen indien deze
onbeschadigd en helemaal schoon is, telkens weer worden gebruikt zolang het
stempel gelijkmatig kan worden ingedrukt. Ieder ander gebruik of het gebruik
van beschadigde en/of vervuilde Elastomeer-spuiten valt onder de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker.

Algemene uitgangspunten
De Elastomeer-spuit is bij aflevering niet steriel en moet voor het eerste gebruik
evenals voor ieder volgend gebruik dienovereenkomstig worden voorbereid.

Voorbereiding voor de decontaminatie
Het medische product na ieder gebruik zo snel mogelijk weer voorbereiden.

Voorbereiding
De Elastomeer-spuit moet in overeenstemming met de onderstaande beschrij-
ving eerst handmatig gereinigd en aansluitend aan de reiniging handmatig
 gedesinfecteerd worden.

Preparatie 
De Elastomeer-spuit in afzonderlijke delen uit elkaar halen.
De kartelmoer met de applicatietip losschroeven en de applicatietip weggooien.
Met behulp van de zuigerstang het samengevoegde afdrukmateriaal uit de spuit
drukken en de spuit vervolgens met een schone, droge borstel schoonmaken. 

Voorreiniging van de metalen canule
Direct na gebruik (binnen maximaal 2 uur) grove verontreiniging verwijderen.
Alle zichtbare verontreinigingen handmatig met behulp van een schone, zachte
en droge borstel verwijderen.

Voorreiniging van de kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de
Elastomeer-spuit
Direct na gebruik (binnen maximaal 2 uur) grove verontreinigingen van de kar-
telmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit verwijderen.
• Alle zichtbare verontreinigingen handmatig met behulp van een schone,

zachte en droge borstel verwijderen.
• De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit ten

minste 1 minuut onder stromend water (drinkwaterkwaliteit, temperatuur 
< 35 °C/95 °F) afspoelen.

Handmatige reiniging en desinfectie van de metalen canule door mid-
del van de wismethode 
De metalen canule van de Elastomeer-spuit mag niet in een reinigings- en des-
infectiebad worden gelegd.

Handmatige reiniging van de buitenkant door middel van de wismethode
� Na het gebruik van de Elastomeer-spuit moet deze met kant-en-klare wis-

desinfectiedoekjes (bijv. CaviWipesTM op basis van alcohol en quaternaire
ammoniumverbindingen (QAV)) of een vergelijkbaar reinigingsmiddel worden
gereinigd.

� De aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel moeten worden
opgevolgd.

� Net zo lang reinigen tot er geen verontreinigingen meer zichtbaar zijn.

Handmatige desinfectie van de buitenkant door middel van de wisme-
thode (Intermediate Level Disinfection)
� Voor de desinfectie moeten kant-en-klare wisdesinfectiedoekjes (bijv. Cavi-

WipesTM op basis van alcohol en quaternaire ammoniumverbindingen (QAV))
of een vergelijkbaar desinfecteermiddel worden gebruikt. 

� De aanwijzingen van de fabrikant van het desinfecteermiddel, vooral ten
aanzien van de contacttijd, moeten worden opgevolgd.

� De Elastomeer-spuit gedurende drie minuten met minimaal één nieuw desin-
fecterend doekje desinfecteren. De Elastomeer-spuit daarbij gedurende de
volledige tijd van drie minuten op alle plaatsen vochtig houden.

Handmatige reiniging en desinfectie van de kartelmoer, zuigerstang,
vuldop en greep van de Elastomeer-spuit
De reiniging kan in een ultrasoonbad of als alternatief in een reini-
gingsbad worden uitgevoerd. Aansluitend volgt dan de desinfectie in
een desinfectiebad.
Reiniging in het ultrasoonbad
� Reinigingsmiddelen: bijv. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert, concen-

tratie 0,5% of een gelijkwaardig reinigingsmiddel ten minste 10 minuten
 gebruiken.
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� Grove verontreiniging onder stromend water in ten minste drinkwaterkwaliteit
gedurende 1 minuut afspoelen.

� Bereid in het ultrasoonbad een reinigingsoplossing conform de opgaven van
de fabrikant.

� De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit in een
mandje leggen, volledig onderdompelen in de reinigingsoplossing en gedu-
rende 10 minuten met ultrasoon behandelen.

� Zodra er geen optische verontreinigingen meer zichtbaar zijn, met water in
ten minste drinkwaterkwaliteit gedurende 1 minuut alle resten van de reini-
gingsoplossing afspoelen.

� De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit met
een droge, schone doek afdrogen.

Handmatige reiniging in het reinigingsbad
� Reinigingsmiddelen: bijv. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert, concen-

tratie 0,5% of een gelijkwaardig reinigingsmiddel met een inwerktijd van ten
minste 10 minuten gebruiken.

� De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit gedu-
rende de voorgeschreven inwerktijd in het reinigingsbad leggen. Zorg er
daarbij voor dat ze helemaal bedekt zijn en elkaar niet raken. De reiniging
ondersteunen door alle onderdelen aan de binnen- en buitenkant met een
zachte borstel schoon te maken.

� Neem de onderdelen vervolgens uit het reinigingsbad en spoel ze ten minste
driemaal gedurende ten minste 1 minuut grondig af met water in ten minste
drinkwaterkwaliteit.

� Controleer de onderdelen aansluitend (zie “Controle, onderhoud, test”).

Handmatige desinfectie (High Level desinfectie) in het desinfectiebad
� Desinfecteermiddel: bijv. Cidex OPA®, Johnson & Johnson, onverdund, of

een gelijkwaardig desinfecteermiddel, inwerktijd van 5 minuten gebruiken.
� De gereinigde en gecontroleerde kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep

van de Elastomeer-spuit gedurende de voorgeschreven inwerktijd in het des-
infectiebad leggen (> 20°C). Zorg er daarbij voor dat alle onderdelen van de
spuit helemaal bedekt zijn en elkaar niet raken.

� De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit vervol-
gens uit het desinfectiebad nemen en ten minste vijfmaal grondig gedurende
ten minste 1 minuut met water in ten minste drinkwaterkwaliteit spoelen.

� Droog en controleer de onderdelen (zie “Controle, onderhoud, test”).

Drogen
De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit op een
schone plaats laten drogen.

Controle, onderhoud, test
De Elastomeer-spuit drogen en stofvrij bewaren.
De kartelmoer, zuigerstang, vuldop en greep van de Elastomeer-spuit voor ieder
gebruik op beschadigingen, verkleuringen en vervuiling controleren en bescha-
digde onderdelen afvoeren.
Onderdelen die nog vuil zijn, moeten opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd
worden.

Instructies
• Meld ieder belangrijk incident, dat in verband met dit product is opgetreden,

aan 3M en de ter plaatse verantwoordelijke instanties (EU) of plaatselijke
 reguleringsinstanties.

• Penta Elastomeer-spuiten tips zijn producten voor eenmalig gebruik en wer-
den bij het verwijderen van de uitgeharde afdrukmassa beschadigd.

• Het product voor eenmalig gebruik a.u.b. in de originele verpakking bewaren,
om de traceerbaarheid van de charge (LOT) te garanderen.      

Afvalverwerking
De inhoud of het reservoir conform de geldende voorschriften afvoeren. Let
a.u.b. in het bijzonder op de verwerking van gecontamineerd afval, om de
 gezondheidsrisico's door een ondeskundige omgang te vermijden.

Consumenteninformatie
Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van
hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Garantie
3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en
 fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE,
INCLUSIEF STILZWIJGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het door de gebruiker
beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw
 exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH
 reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

Beperkte aansprakelijkheid
Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk
voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu
 direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde
theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Verklarende woordenlijst symbolen 

πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τη χρήση οδοντιατρικών
προϊόντων.
Ενδείξεις
• Ε�αρμ�γ� απ�τυπωτικ�ν υλικ�ν σ�στασης ελα�ρ�ς ρευστ�τητας

και ημ�ρρευστης σ�στασης.

Αντενδείξεις
Κανένα
Ε�αρμ�γ�
� Απ�μακρ�νετε τ� �μ��λ� απ� τη σ�ριγγα και ε�αρμ�στε τ�

 δακτ�λι� τ�υ ε!αρτ�ματ�ς πλ�ρωσης.
� Εισ�γετε την αναμεμιγμ�νη π�στα με τη ���θεια της σπ�τ�υλας

αν�μι!ης στ� δακτ�λι� και πι�στε την π�στα με τ� π�μα τ�υ
ε!αρτ�ματ�ς πλ�ρωσης στη σ�ριγγα. Στη συν�	εια σκ�υπ�στε
πλευρικ� τ� δακτ�λι� και τ� π�μα.

� Τ�π�θετ�στε τ� �μ��λ� και ε�αρμ�στε τ� απ�τυπωτικ� υλικ�.
� Κατ� την ε�αρμ�γ� � αμ�σως μετ� ε!ωθ�στε τελε�ως τ� πε-

ριε	�μεν� της σ�ριγγας και α��στε τ� απ�τυπωτικ� υλικ� να
σκληρ�νει.

Καθαρισµός και απολύµανση της σύριγγας Elastomer
Προσοχή
Να τηρείτε τις ακόλουθες απαιτήσεις όταν επιλέγετε τα
απορρυπαντικά και απολυµαντικά που θα χρησιµοποιηθούν:
• Δεν θα πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες ουσίες: Οξειδωτι-

κοί παράγοντες (π.χ. υπεροξείδια υδρογόνου) και έλαια.
• Να τηρείτε επακριβώς τις οδηγίες του κατασκευαστή για

συγκεντρώσεις, θερµοκρασίες, χρόνους έκθεσης και
ξεπλύµατος των απορρυπαντικών και απολυµαντικών. Να
χρησιµοποιείτε αποκλειστικά διαλύµατα που έχουν
παρασκευαστεί πρόσφατα µε νερό ποιότητας πόσιµου νερού.
Να χρησιµοποιείτε για το στέγνωµα ένα µαλακό, καθαρό και
χωρίς χνούδια πανί.

• Να µην χρησιµοποιείτε ποτέ για καθάρισµα µεταλλικές
βούρτσες ή συρµάτινα σφουγγαράκια.

• Να χρησιµοποιείτε µόνο επικυρωµένες µεθόδους για
καθάρισµα και απολύµανση.

• Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά απορρυπαντικά και
απολυµαντικά που έχουν δοκιµαστεί για την
αποτελεσµατικότητα και συµβατότητα µε την σύριγγα
Elastomer (π.χ. πιστοποίηση από την FDA). Τα
απορρυπαντικά και απολυµαντικά που έχουν δοκιµαστεί
παρατίθενται κατωτέρω. Πρέπει πάντα να τηρείτε όλους
τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς υγιεινής για
οδοντιατρεία και/ή νοσοκοµεία.

Ο µεταλλικός σωλήνας είναι µόνο προκαθαρισµένος και η
εξωτερική επιφάνεια απολυµάνθηκε µε σκούπισµα. Ο σωλήνας
δεν πρέπει να εµβυθιστεί σε λουτρό καθαρισµού και
απολύµανσης.
Περιορισµοί κατά την επανάχρηση
Εάν έχετε µεταχειριστεί την σύριγγα Elastomer προσεκτικά και
δεν έχει υποστεί ούτε ζηµιά ούτε µολύνθηκε, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί όσο το έµβολο µπορεί να πιεστεί οµοιόµορφα.
Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε χρήση
συρίγγων Elastomer που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο ή έχουν
υποστεί ζηµιά και/ή είναι µολυσµένες.
Γενικά
Η σύριγγα Elastomer δεν είναι αποστειρωµένη όταν παραδίδεται
και πρέπει να επανεπεξεργαστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες
προτού από την αρχική χρήση και πριν από κάθε περαιτέρω
χρήση.
Προετοιµασία για απολύµανση
Η ιατρική συσκευή πρέπει να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία
όσο το δυνατόν γρηγορότερα µετά από κάθε χρήση.
Επανεπεξεργασία
Η σύριγγα Elastomer πρέπει πρώτα να καθαριστεί χειροκίνητα
και, µετά τον καθαρισµό, να απολυµανθεί χειροκίνητα σύµφωνα
µε τις ακόλουθες οδηγίες.
Προετοιµασία 
Αποσυναρµολογήστε την σύριγγα Elastomer στα εξαρτήµατά
της.
Ξεβιδώστε το αυλακωτό περικόχλιο και το ειδικό ρύγχος
εφαρµογής και πετάξτε το ειδικό ρύγχος εφαρµογής.
Χρησιµοποιείστε το έµβολο για να εξωθήσετε το σκληρυµένο
υλικό από το σώµα της σύριγγας και καθαρίστε την σύριγγα µε
µια καθαρή στεγνή βούρτσα. 
Προκαθαρισµός του µεταλλικού σωλήνα
Να αποµακρύνετε αµέσως µετά την χρήση (µέσα σε 2 ώρες το
αργότερο) τις ακαθαρσίες.
Να χρησιµοποιήσετε µια καθαρή, µαλακή, στεγνή βούρτσα για
να αποµακρύνετε χειροκίνητα όλες τις ορατές ακαθαρσίες.
Προκαθαρισµός του αυλακωτού παξιµαδιού, του εµβόλου
της σύριγγας, του εξαρτήµατος πλήρωσης και της λαβής της
σύριγγας Elastomer
Αµέσως µετά την χρήση (µέσα σε 2 ώρες το αργότερο),
αποµακρύνετε τις ακαθαρσίες από το αυλακωτό παξιµάδι, το
έµβολο της σύριγγας, το εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της
σύριγγας Elastomer.
• Να χρησιµοποιήσετε µια καθαρή, µαλακή, στεγνή βούρτσα

για να αποµακρύνετε χειροκίνητα όλες τις ορατές
ακαθαρσίες.

• Το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας, το εξάρτηµα
πλήρωσης και η λαβή της σύριγγας Elastomer πρέπει να
ξεπλένονται µε τρεχούµενο νερό (ποιότητα πόσιµου νερού,
θερµοκρασία < 35 °C/95 °F) τουλάχιστον για 1 λεπτό.

Χειρωνακτικός καθαρισµός και απολύµανση του µεταλλικού
σωλήνα µε σκούπισµα 
Ο µεταλλικός σωλήνας της σύριγγας Elastomer δεν επιτρέπεται
να είναι βυθισµένος σε λουτρό καθαρισµού και απολύµανσης.
Χειροκίνητος καθαρισµός της εξωτερικής επιφάνειας µε
σκούπισµα
� Καθαρίστε την σύριγγα µετά από κάθε εφαρµογή µε έτοιµα

προς χρήση απολυµαντικά πανιά (π.χ. CaviWipes™ µε βάση
τις ενεργές ουσίες αλκοολών και τεταρτοταγών ενώσεων
(QAV)) ή αντίστοιχα απορρυπαντικά.

� Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.

� Συνεχίστε να σκουπίζετε την σύριγγα µε τα πανιά, µέχρι που
να µην είναι πλέον ορατή καµία επιµόλυνση.

Χειροκίνητη απολύµανση της εξωτερικής επιφάνειας µε
σκούπισµα (ενδιάµεσο επίπεδο απολύµανσης, Intermediate
Level Disinfection)
� Να απολυµαίνετε την σύριγγα µε έτοιµα προς χρήση απολυ-

µαντικά πανιά (π.χ. CaviWipes™ µε βάση τις ενεργές ουσίες
αλκοολών και τεταρτοταγών ενώσεων (QAV)) ή αντίστοιχα
απολυµαντικά. 

� Να τηρείτε της οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή του
 απολυµαντικού, προσέχοντας προπαντός τους χρόνους
επαφής.

� Απολυµάνετε την σύριγγα Elastomer επί τρία λεπτά
χρησιµοποιώντας τουλάχιστον ένα καινούργιο απολυµαντικό
πανί. Να διατηρείτε ολόκληρη την σύριγγα Elastomer υγρή
κατά την διάρκεια της τρίλεπτης περιόδου.

Χειρωνακτικός καθαρισµός και απολύµανση του αυλακωτού
παξιµαδιού, του εµβόλου της σύριγγας, το εξάρτηµα
πλήρωσης και της λαβής της σύριγγας Elastomer
Για καθαρισµό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε λουτρό
υπερήχων ή, εναλλακτικά, λουτρό καθαρισµού. Μετά τον
καθαρισµό, να απολυµαίνετε την σύριγγα σε ένα λουτρό
απολύµανσης.
Καθαρισµός σε λουτρό υπερήχων
� Απορρυπαντικό: Χρησιµοποιείστε για παράδειγµα Neodisher®

MediClean Forte, Dr. Weigert, µε συγκέντρωση 0,5%, ή ένα
αντίστοιχο απορρυπαντικό επί 10 λεπτά.

� Ξεπλύνετε τις ακαθαρσίες κάτω από τρεχούµενο νερό
(τουλάχιστον ποιότητας πόσιµου νερού) επί ένα λεπτό.

� Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να
παρασκευάσετε ένα απορρυπαντικό διάλυµα στο λουτρό
υπερήχων.

� Τοποθετήστε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας,
το εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας Elastomer
σε ένα συρµάτινο καλάθι, βυθίστε το εντελώς στο απορρυπα-
ντικό διάλυµα και καθαρίστε µε υπερήχους επί 10 λεπτά.

� Εάν δεν φαίνονται πλέον ακαθαρσίες, χρησιµοποιήστε νερό
ποιότητας τουλάχιστον πόσιµου νερού για να ξεπλύνετε
κατάλοιπα του απορρυπαντικού διαλύµατος επί 1 λεπτό.

� Χρησιµοποιείστε ένα στεγνό, καθαρό πανί για να στεγνώσετε
το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας, το εξάρτηµα
πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας Elastomer.

Χειροκίνητος καθαρισµός σε ένα λουτρό καθαρισµού
� Απορρυπαντικό: Χρησιµοποιείστε για παράδειγµα Neodisher®

MediClean Forte, Dr. Weigert, µε συγκέντρωση 0,5%, ή ένα
αντίστοιχο απορρυπαντικό για χρονικό διάστηµα
αντίδρασης τουλάχιστον 10 λεπτών.

� Τοποθετήστε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της
σύριγγας, το εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας
Elastomer σε ένα λουτρό καθαρισµού για το καθορισµένο
χρόνο έκθεσης. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήµατα είναι
επαρκώς καλυµµένα στο διάλυµα και δεν αγγίζουν το ένα το
άλλο. Ενισχύστε τον καθαρισµό βουρτσίζοντας πλήρως όλες
τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειας µε µια µαλακιά
βούρτσα.

� Βγάλτε τα εξαρτήµατα από το λουτρό καθαρισµού και
ξεπλύνετε σχολαστικά τουλάχιστον τρεις φορές το ελάχιστο
επί 1 λεπτό µε νερό (µε ελάχιστη ποιότητα πόσιµου νερού).

� Ελέγξτε τα εξαρτήµατα µετά τον καθαρισµό (βλέπε «Έλεγχος,
συντήρηση, δοκιµή»).

Χειροκίνητη απολύµανση (υψηλό επίπεδο απολύµανσης,
High Level Disinfection) σε λουτρό απολύµανσης
� Απολυµαντικό: Χρησιµοποιείστε επί παραδείγµατι Cidex

OPA®, Johnson & Johnson, µη αραιωµένο, (ή ένα αντίστοιχο
απολυµαντικό) επί ένα χρονικό διάστηµα αντίδρασης 5
λεπτών.

� Τοποθετήστε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της
σύριγγας, το εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας
Elastomer που έχετε καθαρίσει και ελέγξει σε ένα
απολυµαντικό λουτρό για τον καθορισµένο χρόνο έκθεσης 
(> 20 °C). Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήµατα της σύριγγας είναι
επαρκώς καλυµµένα στο διάλυµα και δεν αγγίζουν το ένα το
άλλο.

� Βγάλτε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας, το
εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας Elastomer
από το απολυµαντικό λουτρό και ξεπλύνετε σχολαστικά
τουλάχιστον πέντε φορές µε νερό (µε ελάχιστη ποιότητα
πόσιµου νερού) το λιγότερο επί 1 λεπτό.

� Στεγνώστε και ελέγξτε τα εξαρτήµατα (βλέπε «Έλεγχος,
συντήρηση, δοκιµή»).

Ξήρανση
Στεγνώστε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας, το
εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας Elastomer σε
έναν καθαρό χώρο.
Έλεγχος, συντήρηση, δοκιµή
Να φυλάσσετε την σύριγγα Elastomer σε ξηρό και απαλλαγµένο
από σκόνες περιβάλλον.
Ελέγξτε το αυλακωτό παξιµάδι, το έµβολο της σύριγγας, το
εξάρτηµα πλήρωσης και την λαβή της σύριγγας Elastomer για
ζηµιές, αποχρωµατισµό και επιµόλυνση πριν από κάθε χρήση
και απορρίψτε κατεστραµµένα εξαρτήµατα.
Εάν εξακολουθεί να υφίσταται επιµόλυνση σε κάποιο από 
τα εξαρτήµατα, πρέπει να καθαριστεί και να απολυµανθεί
ξανά.
Παρατηρήσεις
• Παρακαλούµε να αναφέρετε κάθε σοβαρό συµβάν που παρου-

σιάστηκε σε σχέση µε το προϊόν στην εταιρεία 3M και στην
 αρµόδια τοπική αρχή (EE) ή στην τοπική ρυθµιστική αρχή.

• Το ρύγχη ελαστοµερών συριγγών Penta Elastomer είναι
 προϊόντα µιας χρήσης και θα µπορούσαν να υποστούν ζηµιά
κατά την αφαίρεση του στερεοποιηµένου αποτυπωτικού
 υλικού.

• Παρακαλούµε να φυλάσσετε το εξάρτηµα µιας χρήσης στην
γνήσια συσκευασία, για να διασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα
της παρτίδας.      

Απόρριψη
Η απόρριψη των περιεχοµένων ή του δοχείου πρέπει να
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρακαλούµε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην απόρριψη
µολυσµένων αποβλήτων, για να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος
υγείας λόγω ακατάλληλης χρήσης.
Πληρ���ρηση πελατ�ν
Καν�νας δεν επιτρ�πεται να παρ�	ει πληρ���ρ�ες, π�υ
παρεκκλ�ν�υν απ� τις πληρ���ρ�ες, π�υ παρ�	�νται στ� παρ�ν
��λλ� �δηγι�ν.

Εγγ�ηση
Η 3M Deutschland GmbH εγγυ�ται �τι τ� παρ�ν πρ�ϊ�ν δεν �	ει
 ελαττ�ματα υλικ�ν και κατασκευ�ς. Η 3M Deutschland GmbH
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ�ΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓ�ΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ7ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠ�ΡΕΥΣΙΜ�ΤΗΤΑ 8
ΚΑΤΑΛΛΗΛ�ΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡ� ΣΚ�Π�. � 	ρ�στης ε�ναι
υπε�θυν�ς για την ε�αρμ�γ� και τη σωστ� 	ρησιμ�π��ηση τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς. Σε περ�πτωση, κατ� την �π��α πρ�κ�ψ�υν �λ��ες
επ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς κατ� τη δι�ρκεια της ισ	��ς της εγγ�ησης,
η απ�κλειστικ� α!�ωση �ναντι της 3M Deutschland GmbH και η
 μ�ναδικ� της υπ�	ρ�ωση ε�ναι η επισκευ� � αντικατ�σταση τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς 3M Deutschland GmbH.

Περι�ρισμ�ς ευθ�νης
Ε��σ�ν �νας απ�κλεισμ�ς της εγγ�ησης επιτρ�πεται σ�μ�ωνα με
τ�υς ν�μικ��ς καν�νισμ��ς, η 3M Deutschland GmbH δεν ��ρει καμ�α
ευθ�νη για �π�ιαδ�π�τε απ�λεια � :ημ�α, π�υ πρ�κ�πτει κατ�
τη 	ρησιμ�π��ηση τ�υ παρ�ντ�ς πρ�ϊ�ντ�ς, ανε!�ρτητα απ� τ�
γεγ�ν�ς, αν η :ημ�α αυτ� ε�ναι �μεση, �μμεση, ειδικ�, συν�δευτικ�
� επακ�λ�υθη, ανε!�ρτητα απ� τις ισ	��υσες ν�μικ�ς συνθ�κες,
συμπεριλαμ�αν�μ�νης της εγγ�ησης, σ�μ�ασης, αμ�λειας � :ημ�ας
εκ πρ�θ�σεως.

Γλωσσάριο συµβόλων 

SVENSKA

Produktbeskrivning
Elastomer-sprutan används för intraoral applicering av avtrycksmaterial med
lättflytande och medelfast konsistens. Med hjälp av medföljande påfyllnings -
anordning kan manuellt blandade pastor enkelt fyllas på.

☞ Spara bruksanvisningen under produktens hela användningstid. Produkten
får endast användas när produktetiketten är tydligt läsbar.

Avsedd användning
Avsedda användare: utbildad tandvårdspersonal, t.ex. allmänna tandläkare,
tandsköterskor, tandhygienister, som har teoretisk och praktisk kunskap om an-
vändningen av dentala produkter.

Indikationer
• Applicering av avtrycksmaterial med lättflytande och medelfast konsistens.

Kontraindikationer
Ingen

Användning
� Ta ut pistongkolven ur sprutan och sätt på ringen till påfyllnings-anordningen.
� Blandad pasta fylls med blandningsspateln in i ringen och med  påfyllnings -

anordningens kolv trycks pastan in i sprutan. Stryk sedan av ringen och
 kolven på sidan.

� Sätt på pistongkolven och applicera avtrycks massan.
� Töm sprutan helt under eller direkt efter appliceringen och låt avtrycksmassan

stelna.

Rengöring och desinfektion av Elastomersprutan
OBS!
Observera följande krav vid val av de rengörings- och desinfektionsmedlen som
ska användas:
• De bör inte innehålla följande ämnen: oxidationsmedel (t.ex. väteperoxider)

och oljor.
• Följ tillverkarens instruktioner för koncentrationer, temperaturer och verk-

ningstider, och skölj av rengörings- och desinfektionsmedel noggrant. Använd
endast lösningar som är nyberedda med vatten. Använd endast en mjuk, ren
och luddfri putsduk för torkning.

• Använd aldrig metallborstar eller stålull för rengöring.
• Använd endast testade metoder för rengöring och desinfektion.
• Använd enbart rengörings- och desinfektionsmedel som har testas avseende

effektivitet och kompatibilitet med Elastomersprutan (till exempel FDA certifi-
ering). Nedan listas de rengörings- och desinfektionsmedel som har testats.
Följ alltid alla gällande lagar och hygienbestämmelser för tandläkarmottag-
ningar och/eller sjukhus.

Metallröret är bara förrengjort och ytan på utsidan är desinficerad genom
 avtorkning. Röret får inte doppas i ett rengörings- och desinfektionsbad.

Begränsningar av rekonditioneringen
Om Elastomersprutan behandlas försiktigt och inte skadas eller förorenas, kan
den användas så länge som kolven kan tryckas in jämnt. Användaren har eget
ansvar för användning av Elastomersprutor som inte uppfyller detta kriterium
 eller som är skadade och/eller förorenade.

Allmänt
Elastomersprutan är inte steril vid leverans och måste rekonditioneras enligt
 instruktionerna före första användning och före varje ytterligare användning.

Förberedelse för dekontaminering
Den medicintekniska produkten bör rengöras och desinficeras så snart som
möjligt efter varje användning.

Rekonditionering
Elastomersprutan måste först rengöras manuellt och efter rengöring desinfice-
ras manuellt i enlighet med följande instruktioner.

Förberedelse 
Ta isär Elastomersprutan i dess enskilda delar.
Skruva loss den räfflade muttern och applikationsmunstycket och kassera appli-
kationsmunstycket. Använd pistongkolven för att trycka ut härdat avtrycksmate-
rial ur sprutan och rengör sprutan med en ren, torr borste. 

Förrengöring av metallröret
Ta bort grova föroreningar omedelbart efter användning (inom högst 2 timmar).
Använd en ren, mjuk, torr borste för att manuellt avlägsna alla synliga förore-
ningar.

Förrengör den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen
och handtaget till Elastomersprutan
Ta bort grova föroreningar omedelbart efter användning (inom högst 2 timmar)
från den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och handtaget
till Elastomersprutan.
• Använd en ren, mjuk, torr borste för att manuellt avlägsna alla synliga förore-

ningar.
• Den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och handtaget

till Elastomersprutan måste hållas under rinnande vatten (dricksvattenkvalitet,
temperatur <35 °C/95 °F) och sköljas i minst 1 minut.

Manuell rengöring och desinfektion av metallröret genom avtorkning 
Metallröret i Elastomersprutan får inte doppas i ett rengörings- och desinfek-
tionsbad.

Manuell rengöring av utvändiga ytan genom avtorkning
� Rengör sprutan efter varje användning med användningsklara desinfek-

tionsdukar (till exempel CaviWipes™ som är baserade på de aktiva ingredi-
enserna alkohol och kvartära föreningar (QAV)) eller motsvarande rengör-
ingsmedel.

� Följ rengöringsmedeltillverkarens anvisningar för användning.
� Fortsätt att torka av sprutan med desinfektionsduken tills ingen smuts längre

syns.

Manuell desinfektion av ytan på utsidan genom avtorkning (desinfek-
tion på mellannivå, intermediate level disinfection)
� Desinficera sprutan med användningsklara desinfektionsdukar (till exempel

CaviWipes™ som är baserade på de aktiva ingredienserna alkohol och kvar-
tära föreningar (QAV)) eller motsvarande desinfektionsmedel. 

� Följ desinfektionsmedeltillverkarens instruktioner, observera särskilt kontakt-
tiderna.

� Desinficera Elastomersprutan i tre minuter med minst en ny desinfek-
tionsduk. Håll alla ytor i Elastomersprutan fuktiga under hela tre minuterspe-
rioden.

Manuell rengöring och desinfektion av den räfflade muttern, pistong-
kolven, påfyllningsanordningen och handtaget till Elastomersprutan
Ett ultraljudsbad eller alternativt ett rengöringsbad kan användas för
rengöring. Desinficera sprutan i ett desinfektionsbad efter rengöring.
Rengöring i ett ultraljudsbad
� Rengöringsmedel: Använd till exempel Neodisher® MediClean Forte, 

Dr. Weigert, 0,5% koncentration eller ett motsvarande rengöringsmedel
i minst 10 minuter.

� Skölj av grovföroreningarna under rinnande vatten (minst dricksvattenkvali-
tet) i 1 minut.

� Följ tillverkarens anvisningar för att förbereda en rengöringslösning i ultra-
ljudsbadet.

� Placera Elastomersprutans räfflade mutter, pistongkolv, påfyllningsanordning
och handtag i en trådkorg, sänk ned dem helt i rengöringslösningen och be-
handla med ultraljud i 10 minuter.

� När inga föroreningar syns mera, använd vatten av minst dricksvattenkvalitet
för att skölja bort rengöringslösningen i 1 minut.

� Använd en torr, ren trasa för att torka den räfflade muttern, pistongkolven,
påfyllningsanordningen och handtaget till Elastomersprutan.

Manuell rengöring i ett rengöringsbad
� Rengöringsmedel: Använd till exempel Neodisher® MediClean Forte, 

Dr. Weigert, 0,5% koncentration eller ett motsvarande rengöringsmedel med
en minsta reaktionstid på 10 minuter.

� Placera den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och
handtaget till Elastomersprutan i rengöringsbadet under den angivna reak-
tionstiden. Var noga med att de är tillräckligt täckta med lösning och inte vid-
rör varandra. Förbättra rengöringen genom att helt borsta av alla inre och
yttre ytor med en mjuk borste.

� Avlägsna delarna från rengöringsbadet och skölj dem noggrant minst tre
gånger i minst 1 minut med vatten av minst dricksvattenkvalitet.

� Kontrollera delarna efter rengöring (se ”Inspektion, underhåll, testning”).

Manuell desinfektion (avancerad desinfektion, high level disinfection)
i ett desinfektionsbad
� Desinfektionsmedel: Använd till exempel Cidex OPA®, Johnson & Johnson,

outspädd (eller ett likvärdigt desinfektionsmedel) under en reaktionstid på
5 minuter.

� Placera den rengjorda och kontrollerade räfflade muttern, pistongkolven,
 påfyllningsanordningen och handtaget till Elastomersprutan i desinfek-
tionsbadet under den angivna reaktionstiden (>20 °C). Var noga med att
sprutans delar är tillräckligt täckta med lösning och inte vidrör varandra.

� Avlägsna den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och
handtaget till Elastomersprutan från desinfektionsbadet och skölj dem nog-
grant med vatten av minst dricksvattenkvalitet minst fem gånger i minst
1 minut.

� Torka och kontrollera delarna (se ”Inspektion, underhåll, testning”).

Torkning
Torka den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och handta-
get till Elastomersprutan på en torr plats.

Inspektion, underhåll, testning
Förvara Elastomersprutan under torra och dammfria förhållanden.
Kontrollera den räfflade muttern, pistongkolven, påfyllningsanordningen och

�sv handtaget till Elastomersprutan för skador, missfärgning och förorening före var-
je användning och kassera skadade delar.
Om det fortfarande finns föroreningar på någon av delarna, måste de rengöras
och desinficeras igen.

Observera
• Vänligen rapportera en allvarlig händelse, som har uppstått i samband med

produkten, till 3M och den lokala behöriga myndigheten (EU) eller den lokala
tillsynsmyndigheten.

• Penta Elastomersprutspetsar är produkter för engångsbruk och skulle skadas
vid avlägsnande av torkat avtrycksmaterial.

• Förvara produkten för engångsbruk i originalpåsen för att garantera spårbar-
heten av batchnumret.      

Avfallshantering
Avfallshantera innehållet eller behållaren i enlighet med tillämpliga bestämmel-
ser. Var särskilt uppmärksam vid avfallshantering av förorenat avfall för att und-
vika hälsorisker på grund av felaktig hantering.

Kundinformation
Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den
 informat ion som ges i detta instruktionsblad.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material- och
tillverkningsfel. 3M Deutschland GmbH GER INGA ANDRA GARANTIER,
 INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA SÅDANAOM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR EN SPECIELL ANVÄNDNING. Användaren är ansvarig för att avgöra
 produktens lämplighet i en specifik  applikation. Om denna produkt under
 garantitiden visar sig vara defekt är  kundens enda av 3M Deutschland GmbH
accepterade krav och 3M Deutschland GmbH:s enda åtagande reparation eller
utbyte av produkten.

Ansvarsbegränsning
Så långt gällande lagstiftning medger friskriver sig 3M Deutschland GmbH
för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett om det rör
sig om direkta, indirekta eller oförutsägbara skador eller följdskador. Detta 
gäller oavsett rättsläget med avseende på garanti, kontrakt, vårdslöshet eller
uppsåt.

Symbol ordlista 
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SUOMI
Tuoteseloste
Elastomeeri-ruisku on tarkoitettu helppojuoksuisen ja keskisitkeän konsistenssin
jäljennösaineiden intraoraaliseen annosteluun. Ruiskuun kuuluvat täyttövälineet
mahdollistavat käsisekoitteisten pastojen puhtaan täytön.

☞ Säilytä tämä käyttöohje tuotteen koko käytön ajan. Tuotetta saa käyttää
vain, jos tuotemerkintä on selvästi luettavissa.

Käyttötarkoitus
Käyttäjät: koulutetut hammasterveyden ammattilaiset, kuten hammaslääkärit,
hammashoitajat, suuhygienistit, joilla on teoreettista ja käytännöllistä tietoa
hammastuotteiden käytöstä.

Indikaatiot
• Helppojuoksuisen ja keskisitkeän konsistenssin jäljennösaineiden annostelu

Kontraindikaatiot
Ei mitään

Käyttö
� Männänvarsi poistetaan ruiskusta ja täyttölaitteen rengas asetetaan

 paikalleen.
� Sekoitettu pasta täytetään sekoituslastalla renkaaseen ja pasta painetaan

 täyttölaitteen männällä ruiskuun. Lopuksi kaavitaan rengas ja mäntä sivuilta.
� Männänvarsi asetetaan paikoilleen ja jäljennösmassa annostellaan.
� Ruisku puristetaan täysin tyhjäksi joko annostuksen aikana tai välittömästi

sen jälkeen ja jäljennösmassan annetaan kovettua.

Elastomeeriruiskun puhdistus ja desinfiointi
Huomio
Noudata seuraavia vaatimuksia valitessasi käytettäviä puhdistus- ja desinfiointi-
aineita:
• Puhdistus- ja desinfiointiaineet eivät saa sisältää seuraavia ainesosia: Oksi-

dointiaineita (esim. vetyperoksidit) ja öljyt.
• Puhdistus- ja desinfiointiaineen valmistajan ilmoittamia tietoja aineiden kon-

sentraatioista, lämpötiloista ja vaikutusajoista sekä ilmoitettuja tietoja jälki-
huuhtelusta on ehdottomasti noudatettava. Käytä ainoastaan tuoreita liuoksia,
jotka on valmistettu laadultaan juomakelpoiseen veteen. Käytä kuivaamiseen
vain pehmeää, puhdasta ja nukatonta kangasta.

• Älä koskaan käytä puhdistamiseen metalliharjoja tai teräsvillaa.
• Käytä vain vahvistettuja puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä.
• Käytä vain puhdistus- ja desinfiointiaineita, joiden teho ja yhteensopivuus

elastomeeriruiskun kanssa on testattu (esim. FDA-hyväksyntä). Testatut puh-
distus- ja desinfiointiaineet on lueteltu jäljempänä. Noudata aina hammaskli-
nikoita ja/tai sairaaloita koskevaa lainsäädäntöä ja hygieniamääräyksiä.

Metalliputki vain esipuhdistetaan ja ulkopinta desinfioidaan pyyhkimällä. Putkea
ei tule upottaa puhdistus- tai desinfiointiaineeseen.

Uudelleenkäsittelyä koskevat rajoitukset
Mikäli elastomeeriruiskua käsitellään varovasti eikä se vahingoitu tai likaannu,
voidaan sitä käyttää niin kauan kuin mäntä on mahdollista työntää sisään tasai-
sesti. Käyttäjä kantaa täyden vastuun kaikesta sellaisten elastomeeriruiskujen
käytöstä, jotka eivät vastaa näitä vaatimuksia tai jotka ovat vahingoittuneita tai
likaantuneita.

Yleisperiaatteet
Elastomeeriruisku ei ole toimitushetkellä steriili, ja se tulee käsitellä ohjeiden
mukaan ennen käyttöönottoa ja jokaista käyttökertaa sen jälkeen.

Valmistelu sterilointia varten
Lääkinnällinen laite on käsiteltävä uudelleen mahdollisimman pian jokaisen
käyttökerran jälkeen.

Uudelleenkäsittely
Elastomeeriruisku tulee ensin puhdistaa manuaalisesti ja puhdistuksen jälkeen
desinfioida manuaalisesti seuraavia ohjeita noudattaen.

�fi

Referentienum-
mer en titel van
symbool

Symbool Beschrijving van het symbool

ISO 15223-1
5.1.1
Fabrikant

Geeft de fabrikant van het medische
 product aan overeenkomstig de 
EU-richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG
en 98/79/EU.

ISO 15223-1
5.1.3
Productiedatum

Geeft de productiedatum van het  medische
product aan. 

ISO 15223-1 
5.1.4
Te gebruiken tot

Geeft de datum aan waarna het medische
product niet meer mag worden gebruikt.

ISO 15223-1
5.1.5
Lotnummer

Geeft het lotnummer van de fabrikant aan,
zodat het lot of partij geïdentificeerd kan
worden.

ISO 15223-1
5.1.6
Artikelnummer

Geeft het artikelnummer van de fabrikant
aan, zodat het medische product kan
 worden geïdentificeerd.

ISO 15223-1
5.4.2 
Geen hergebruik

Verwijst naar een medisch product dat voor
eenmalig gebruik of gebruik bij een en de-
zelfde patiënt tijdens een behandeling is
bedoeld.

ISO 15223-1
5.4.4
Let op

Verwijst naar de noodzaak voor de gebruiker
om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen
in verband met veiligheidsgerelateerde infor-
matie, zoals waarschuwingen en voorzorgs-
maatregelen, die op grond van velerlei oor-
zaken niet op het medische  product zelf
kunnen worden aangebracht.

CE-keurmerk Geeft de overeenstemming met de
 Europese richtlijn of verordening voor
 medische producten aan.

Medisch 
hulpmiddel

Geeft aan dat dit product een medisch pro-
duct is.

Rx Only Geeft aan dat de verkoop van dit product
door tandheelkundig personeel of op hun
aanwijzing volgens de wetgeving in de VS is
beperkt.

Groene Punt Duidt op een financiële bijdrage aan het du-
ale systeem voor de terugwinning van ver-
pakkingen conform de  Europese
 verordening nr. 94/62 en de bijbehorende
nationale wetten.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγρα�� πρ�ϊ�ντ�ς
Η σ�ριγγα Elastomer 	ρησιμ�π�ιε�ται για την ενδ�στ�ματικ�
ε�αρμ�γ� απ�τυπωτικ�ν υλικ�ν σ�στασης ελα�ρ�ς ρευστ�τητας
και ημ�ρρευστης σ�στασης. Η σ	ετικ� εγκατ�σταση πλ�ρωσης επι-
τρ�πει τ� καθαρ� γ�μισμα παστ�ν, π�υ �	�υ αναμι	θε� με τ� 	�ρι.

☞ Αυτές οι οδηγίες χρήσεως θα πρέπει να φυλάσσονται καθ΄
όλη τη διάρκεια της χρήσεως του προϊόντος. Το προϊόν επι-
τρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο όταν η ετικέτα του προϊ-
όντος είναι ευανάγνωστη.

Προβλεπόµενη χρήση
Προβλεπόµενοι χρήστες: εκπαιδευµένο οδοντιατρικό
προσωπικό, δηλ. οδοντίατροι, βοηθοί οδοντίατρου,
οδοντιατρικοί υγιεινολόγοι, που διαθέτουν θεωρητικές και

�el

Αριθμός
 αναφοράς και
 τίτλος συμβόλου

Σύμβολο Περιγραφή συμβόλ

ISO 15223-1
5.1.1
Κατασκευα-στής

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της  ιατρικής
συσκευής, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 
της ΕΕ 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και
98/79/ΕΚ.

ISO 15223-1
5.1.3
Ημερομηνία 
κατασκευής

Υποδεικνύει την ημερομηνία που 
κατασκευάστηκε η ιατρική συσκευή.

ISO 15223-1 
5.1.4
Ημερομηνία 
ανάλωσης

Υποδεικνύει την ημερομηνία, μετά από την
οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η
 ιατρική συσκευή. 

ISO 15223-1
5.1.5
Κωδικός παρτίδας

Αναφέρει τον κωδικό παρτίδας του
 κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί να
προσδιοριστεί η παρτίδα ή η μερίδα.

ISO 15223-1
5.1.6
Αριθμός 
καταλόγου

Δείχνει τον αριθμό καταλόγου του
 κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί να
προσδιοριστεί η ιατρική συσκευή.

ISO 15223-1
5.4.2 
Να μην επανα-
χρησι-μοποιείται

Επισημαίνει ότι η ιατρική συσκευή προορί-
ζεται για μια μόνο χρήση, ή για χρήση σε
μόνο έναν ασθενή κατά την διάρκεια μίας
ενιαίας διαδικασίας.

ISO 15223-1
5.4.4
Προσοχή

Επισημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να συμ-
βουλευτεί τις οδηγίες χρήσεως για σημαντι-
κές προληπτικές  πληροφορίες, όπως προ-
ειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι οποίες,
για πολλούς λόγους, δεν  μπορούν να πα-
ρουσιαστούν επάνω στην ίδια την  ιατρική
συσκευή.

Σήμανση CE Υποδεικνύει την συμμόρφωση με τον
 Κανονισμό ή την Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για Ιατροτεχνολογικά  Προϊόντα.

Іατροτεχνολογικό
προϊόν

Υποδεικνύει το αντικείμενο ως ιατρική
 συσκευή.

Μόνο Rx Υποδεικνύει ότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος
(Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση αυτής της
συσκευής μόνο με παραγγελία ή κατόπιν
παραγγελίας ενός οδοντίατρου.

Διεθνές σήμα
 κατατεθέν Green
Dot

Υποδεικνύει χρηματοδοτική συμμετοχή
στην εθνική εταιρεία ανάκτησης
 συσκευασιών δια της Ευρωπαϊκής  Οδηγίας
αρ. 94/62 και της αντίστοιχης εθνικής νομο-
θεσίας.
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Referensnum-
mer och 
symbol-titel

Symbol Beskrivning av symbolen

ISO 15223-1
5.1.1
Tillverkare

Anger tillverkaren av den medicintekniska
enheten enligt definitionen i EU-direktiven
90/385/EEC, 93/42/EEC och 98/79/EC. 

ISO 15223-1
5.1.3
Tillverknings -
 datum

Anger tillverkningsdatum av den
 medicintekniska enheten.

ISO 15223-1 
5.1.4
Bäst före datum

Anger det datum efter vilket den
 medicintekniska  enheten inte.

ISO 15223-1
5.1.5
Partikod

Anger tillverkarens partikod så att  partiet el-
ler  sändningen kan.

ISO 15223-1
5.1.6
Katalognummer

Anger tillverkarens katalognummer
så att den medicintekniska enheten kan
identifieras.

ISO 15223-1
5.4.2 
Återanvänd inte

Indikerar att en medicinteknisk enhet är av-
sedd för en enda användning, eller för an-
vändning på en enda patient under ett enda
förfarande.

ISO 15223-1
5.4.4
Se upp

Anger att användaren måste läsa
 bruksanvisningen för viktig försiktighetsin-
formation, såsom varningar och försiktig-
hetsåtgärder som av olika skäl inte kan vi-
sas på den medicintekniska enheten. 

CE märkning Indikerar överensstämmelse med EUs
 förordning för medicintekniska produkter
(European Medical Device Directive).

Medicinteknisk
produkt

Indikerar att föremålet är en medicinteknisk
enhet.

Endast Rx Indikerar att amerikansk federal lag
 begränsar denna produkt till försäljning
av eller på tandläkarens order.

Grön Punkt Indikerar ett ekonomiskt bidrag till det na-
tionella förpackningsåtervinningsföretaget
enligt det europeiska direktivet nr 94/62
och motsvarande nationell lagstiftning.



SEITE 4 - 445 x 420 mm - 3100019258/01 - SCHWARZ - 19-181 (kn)

� Anvend en tør, ren klud til aftørring af elastomersprøjtens fingermøtrik, stem-
pel, fyldningsanordning og håndtag.

Manuel rengøring i et rengøringsbad
� Rengøringsmiddel: Anvend f.eks. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

0,5 % koncentration, eller et tilsvarende rengøringsmiddel, og en reaktionstid
på mindst 10 minutter.

� Anbring elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og
håndtag i rengøringsbadet i den specificerede reaktionstid. Kontrollér, at
 delene er helt dækkede af opløsningen, samt at de ikke berører hinanden.
Forstærk rengøringen ved omhyggelig afbørstning af alle udvendige og
 indvendige overflader ved hjælp af en blød børste.

� Fjern delene fra rengøringsbadet og skyl omhyggeligt med vand af mindst
drikkevandskvalitet – mindst tre gange i minimum 1 minut.

� Kontrollér delene efter rengøring (se ”Kontrol, vedligeholdelse, test”).

Manual desinfektion (High Level Disinfection) i et desinfektionsbad
� Desinfektionsmiddel: Anvend f.eks. Cidex OPA®, Johnson & Johnson,

 ufortyndet (eller et tilsvarende desinfektionsmiddel) og en reaktionstid på
5 minutter.

� Anbring elastomersprøjtens rengjorte og kontrollerede fingermøtrik, stempel,
fyldningsanordning og håndtag i desinfektionsbadet i den specificerede reak-
tionstid (> 20 °C). Kontrollér, at sprøjtens dele er helt dækkede af opløsnin-
gen, samt at de ikke berører hinanden.

� Fjern elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og hånd-
tag fra desinfektionsbadet og skyl omhyggeligt med vand af mindst drikke-
vandskvalitet – mindst fem gange i minimum 1 minut.

� Tør og kontrollér delene (se ”Kontrol, vedligeholdelse, test”).

Tørring
Tør elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og håndtag på
et rent sted.

Kontrol, vedligeholdelse, test
Opbevar elastomersprøjten under tørre og støvfrie betingelser.
Kontrollér elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og
håndtag med hensyn til skader, misfarvning og kontamination før hver anven-
delse og bortskaf beskadigede dele.
Hvis der stadig forekommer kontamination på nogle af delene, skal disse
rengøres og desinficeres på ny.

Bemærkninger
• En alvorlig hændelse, som er opstået ved anvendelse af produktet, skal ind-

berettes til 3M og til Lægemiddelstyrelsen.
• Penta elastomer sprøjtespidser er engangsprodukter og ville blive beskadiget

ved fjernelse af det afbundne aftryksmateriale.
• Opbevar engangsproduktet i den originale indpakning for at sikre, at bat-

chnummer (LOT) kan spores.      

Bortskaffelse
Bortskaf indholdet eller beholderen i henhold til gældende regulering. Vær især
opmærksom på bortskaffelse af kontamineret affald for at undgå helbredsrisici
på grund af ukorrekt håndtering.

Kundeinformation
Ingen personer er autoriseret til at give information som afviger fra den angivne
information i denne brugsvejledning.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterer, at dette produkt er uden defekter i materiale
og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIVER INGEN ANDRE GARANTIER,
 HERUNDER EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER GARANTI OM
 SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Det er brugerens
ansvar at fastslå produktets  egnethed til brugerens anvendelse. Hvis dette
 produkt er fejlbehæftet inden for garanti perioden, skal Deres eneste retsmiddel
og 3M Deutschland GmbH’s eneste forpligtelse være reparation eller udskiftning
af 3M Deutschland GmbH produktet.

Begrænsning af ansvar
Undtagen hvor det er forbudt ved lov, skal 3M Deutschland GmbH ikke være
 ansvarlig for noget tab eller nogen skade opstået som følge af dette produkt,
uanset om dette tab eller denne skade er direkte, indirekte, speciel, tilfældig
 eller konsekvensmæssig, uanset hvilken teori der påberåbes, herunder garanti,
kontrakt, forsømmelse eller objektivt ansvar.

Symbolliste 

Rengjøring og desinfeksjon av elastomersprøyten
Advarsel
Ta hensyn til følgende krav ved valg av rengjørings- og desinfeksjonsmidler:
• Midlene må ikke inneholde følgende komponenter: oksidasjonsmidler (f.eks.

hydrogenperoksider) og oljer.
• Rengjørings- el. desinfeksjonsmiddelprodusentens angivelser vedr. konsent-

rasjoner, temperaturer, innvirkningstider og etterskylling skal overholdes. Bruk
kun ferskt framstilte løsninger med vann i drikkevannskvalitet. Bruk kun en
myk, ren og lofri klut til å tørke av.

• Ikke bruk metallbørster eller stålull til rengjøring.
• Bruk kun godkjente metoder for rengjøring og desinfeksjon.
• Bruk kun rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er testet for effekt og

kompatibilitet med elastomersprøyten som er i bruk (f.eks. FDA-godkjenning).
De testete rengjørings- og desinfeksjonsmidlene er oppført under. Overhold
alle gjeldende lovbestemmelser og hygieniske forskrifter for tannlegekontor
og/eller sykehus.

Metallrøret skal utelukkende rengjøres på forhånd og de utvendige flatene tør-
kes av. Røret må ikke legges i et rengjørings- eller desinfeksjonsbad.

Begrensninger ved ny klargjøring
Ved nennsom behandling, og såfremt den er uskadet og ikke tilsmusset, kan en
elastomersprøyte brukes så lenge stempelet lar seg trykke jevnt inn. Bruk utover
dette eller bruk av skadde og/eller tilsmussede elastomersprøyter, er alene bru-
kerens ansvar.

Generelt grunnlag
Elastomersprøyten leveres usteril og må steriliseres før første gangs bruk og
klargjøres korrekt før hver videre bruk.

Dekontaminering
Etter hver bruk skal det medisinske produktet klargjøres på nytt så raskt som
mulig.

Klargjøring
Som beskrevet nedenfor rengjøres elastomersprøyten først manuelt, deretter
desinfiseres den manuelt.

Forberedelser 
Ta elastomersprøyten fra hverandre i alle enkeltdeler.
Skru av fingermutteren med appliseringsspissen og kast appliseringsspissen.
Trykk den herdede avtrykksmassen ut av sprøyten ved hjelp av stempelstangen
og rengjør sprøyten med en ren, tørr børste. 

Forhåndsrengjøring av metallrøret
Fjern grov smuss rett etter bruk (i løpet av maks. 2 timer).
All synlig forurensning fjernes manuelt med en ren, myk og tørr børste.
Forhåndsrengjøring av fingermutter, stempelstang, fyllingsmekanisme og hånd-
tak på elastomersprøyten
Fjern grov smuss på fingermutter, stempelstang, fyllingsmekanisme og håndta-
ket på elastomersprøyten rett etter bruk (i løpet av maks. 2 timer).
• All synlig forurensning fjernes manuelt med en ren, myk og tørr børste.
• Skyll fingermutter, stempelstang, fyllingsmekanisme og håndtaket på elasto-

mersprøyten minst 1 minutt under rennende vann (drikkevannskvalitet, tem-
peratur < 35 °C/95 °F).

Manuell rengjøring og desinfeksjon av metallrøret ved avtørking 
Metallrøret til elastomersprøyten må ikke legges i et rengjørings- eller desinfek-
sjonsbad.

Manuell rengjøring av utvendig flate ved avtørking
� Rengjøringen foretas ved hjelp av bruksklare desinfeksjonskluter (f.eks. Cavi-

WipesTM, virkningsstoffbasisen er alkoholer og kvartære ammoniumsforbind-
elser (QAV)) etter bruk av sprøyten, og man må benytte et likeverdig rengjø-
ringsmiddel.

� Følg anvisningene fra rengjøringsmiddelprodusenten.
� Rengjør sprøyten helt til ingen tilsmussing er synlig lenger.

Manuell desinfeksjon av utvendig flate med avtørking (Intermediate
Level Disinfection)
� Desinfeksjonen foretas ved hjelp av bruksklare desinfeksjonskluter (f.eks.

CaviWipesTM, virkningsstoffbasisen er alkoholer og kvartære ammoniumsfor-
bindelser (QAV)), og man må benytte et likeverdig desinfeksjonsmiddel. 

� Følg anvisningene fra desinfeksjonsmiddelprodusenten, spesielt hva kontakt-
tid angår.

� Desinfiser elastomersprøyten i tre minutter med minst én ny desinfeksjons-
klut. Sørg for at alle steder på elastomersprøyten holdes fuktige i et tidsrom
på tre minutter.

Manuell rengjøring og desinfeksjon av fingermutter, stempelstang,
 fyllingsmekanisme og håndtak på elastomersprøyten
Rengjøringen kan foretas i ultralydbad eller alternativt i rengjørings-
bad. Deretter foretas desinfeksjonen i et desinfeksjonsbad.
Rengjøring i ultralydbad
� Rengjøringsmiddel: bruk f.eks. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

konsentrasjon 0,5 % i min. 10 minutter eller et likeverdig rengjøringsmiddel.
� Skyll grovt smuss av under rennende vann med minst drikkevannskvalitet

i 1 minutt.
� Lag en rengjøringsløsning i ultralydbadet iht. produsentens angivelser.
� Legg fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og håndtaket på

elastomersprøyten i en trådkurv som er helt dekket med rengjøringsløsning
og rengjør med ultralyd i 10 minutter.

� Når ingen optisk forurensning er synlig lenger, skylles de av med vann
i minst drikkevannskvalitet i 1 minutt.

� Tørk av fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og håndtaket
på elastomersprøyten med en tørr, ren klut.

Manuell rengjøring i rengjøringsbad
� Rengjøringsmiddel: bruk f.eks. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

konsentrasjon 0,5 %, min. virketid 10 minutter eller et likeverdig rengjørings-
middel.

� Legg fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og håndtaket
på elastomersprøyten i rengjøringsbadet i angitt virketid. Pass på at delene
er tilstrekkelig tildekket og ikke berører hverandre. Forsterk rengjøringen
ved å børste helt av alle innvendige og utvendige overflater med en myk
børste.

� Ta deretter delene ut av rengjøringsbadet og skyll dem grundig med vann
i minst drikkevannskvalitet minst tre ganger i minst 1 minutt.

� Kontroller delene (se «Kontroll, vedlikehold, sjekk»).

Manuell desinfeksjon (High Level Disinfection) i desinfeksjonsbad
� Desinfeksjonsmiddel: bruk f.eks. Cidex OPA®, Johnson & Johnson, ufortyn-

net, 5 minutters virketid, eller et likeverdig desinfeksjonsmiddel.
� Legg den rengjorte og kontrollerte fingermutteren, stempelstangen, fyllings-

mekanismen og håndtaket på elastomersprøyten i desinfeksjonsbadet i an-
gitt virketid (> 20 °C). Pass på at sprøytedelene er tilstrekkelig tildekket og
ikke berører hverandre.

� Ta deretter fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og håndta-
ket på elastomersprøyten opp av desinfeksjonsbadet og skyll dem grundig
med vann i minst drikkevannskvalitet minst fem ganger i minst 1 minutt.

� Tørk og kontroller delene (se «Kontroll, vedlikehold, sjekk»).

Tørking
La fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og håndtaket på elas-
tomersprøyten tørke på et rent sted.

Kontroll, vedlikehold, sjekk
Elastomersprøyten skal oppbevares tørt og støvfritt.
Før hver bruk skal fingermutteren, stempelstangen, fyllingsmekanismen og
håndtaket på elastomersprøyten kontrolleres for skader, misfarging og tilsmuss-
ing. Skadde deler skal kastes.
Deler som fortsatt er tilsmusset, må rengjøres og desinfiseres på nytt.

Merknader
• Alvorlige hendelser som opptrer i sammenheng med produktet skal 

meldes til 3M og ansvarlige lokale myndigheter (EU) eller lokale regulerings-
organer.

• Penta elastomer sprøytespisser er engangsprodukter og ville tatt skade
 dersom det herdede avtrykksmaterialet ble fjernet.

• Oppbevar engangsproduktet i originalemballasjen, slik at det er mulig å spore
batchen.      

Avfallsbehandling
Innholdet eller beholderen skal avfallsbehandles iht. gjeldende forskrifter. Vær
spesielt oppmerksom på avfallsbehandling av kontaminert avfall for å unngå at
ikke korrekt håndtering forårsaker helseskader.

Kundeinformasjon
Ingen person har myndighet til å gi informasjon som varierer i innhold fra
 informasjonen i denne veiledningen.

Garanti
3M Deutschland GmbH garanterer at dette produktet er fri for defekter i
 materiale og fremstilling. 3M Deutschland GmbH GIR INGEN ANNEN GARANTI,
INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHET
 ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. Brukeren er selv ansvarlig for å
fastslå produktets egnethet til et spesielt formål. Dersom produktet vises å være
defekt i løpet av garantiperioden, er reparasjon eller utskifting av 3M Deutsch -
land GmbH produktet din eneste rettighet og 3M Deutschland GmbHs eneste
forpliktelse.

Ansvarsbegrensning
Bortsett fra når dette forbys av lovgivning, aksepterer 3M Deutschland GmbH
 ikke ansvar for tap eller skade i forbindelse med bruk av dette produktet, det
være seg direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig eller konsekvensmessig, uansett
hevdet grunn, inkludert garanti, kontrakt, uaktsomhet eller ansvar.
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Symbolordliste 

Referencenum-
mer og symbol
navn

Symbol Beskrivelse af symbol

ISO 15223-1
5.1.1
Producent

Angiver producenten af det medicinske ud-
styr, som defineret i EU direktiverne
90/385/ EØC, 93/42/EØC og 98/79/EF. 

ISO 15223-1
5.1.3
Fremstillingsdato

Viser det medicinske udstyrs fremstillings-
dato.

ISO 15223-1 
5.1.4
Anvendes inden

Angiver datoen, efter hvilken det
 medicinske udstyr ikke må anvendes.

ISO 15223-1
5.1.5
Batchkode

Angiver producentens batchkode, så batch
eller lot kan identificeres. 

ISO 15223-1
5.1.6
Varenummer

Angiver producentens varenummer, så det
medicinske udstyr kan identificeres.

ISO 15223-1
5.4.2 
Må ikke
 genanvendes

Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til
engangsbrug, eller til brug for én enkelt pa-
tient under én  enkelt procedure.

ISO 15223-1
5.4.4
Forsigtig

Angiver nødvendigheden af, at brugeren
konsulterer brugsanvisningen med henblik
på sikkerhedsoplysninger, som f.eks. advar-
sler og forholdsregler, der af forskellige år-
sager ikke kan forekomme direkte på selve
det medicinske udstyr. 

CE-mærke Viser overensstemmelsen med det
 europæiske direktiv eller den europæiske
forordning om medicinsk udstyr.

Medicinsk udstyr Viser, at dette produkt er medicinsk  udstyr.

Rx Only Viser, at USA’s forbundslov begrænser sal-
get af dette produkt gennem fagligt tand-
medicinsk personale eller på vegne af det-
te.

Grøn Punkt Viser et økonomisk bidrag til det duale sy-
stem til genvinding af emballager i henhold
til den europæiske forordning nr. 94/62 og
de tilhørende nationale love.

Information opdateret august 2019

NORSK
Produktbeskrivelse
Elastomer sprøyten benyttes til intraoral applisering av avtrykksmaterialer med
tyntflytende eller middels flytende konsistens. Den tilhørende fyllingsmekanismen
gjør det mulig å fylle sprøyten med manuelt blandet pasta på en enkel og renslig
måte.

☞ Denne bruksinformasjonen skal oppbevares så lenge produktet er i bruk.
Produktet skal bare brukes så lenge produktmerkingen er entydig leselig.

Bruksområde
Tiltenkte brukere: Utdannet fagpersonale, f.eks. tannleger, tannlegeassistenter,
tannpleiere, som har teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av dentalproduk-
ter.

Indikasjoner
• Applisering av avtrykksmaterialer med tyntflytende og middels flytende

 konsistens.

Kontraindikasjoner
Ingen

Bruk
� Fjern stempelstangen fra sprøyten og sett på ringen til fyllingsmekanismen.
� Fyll den blandete pasta inn i ringen med blandingsspatelen og trykk den inn i

sprøyten med fyllingsmekanismens stempel. Deretter skyves ring og stempel
av til siden.

� Sett stempelstangen på og appliser avtrykksmassen.
� Tøm sprøyten fullstendig under, eller umiddelbart etter applisering og la

 avtrykks massen herdes.

�no

Referansenum-
mer
og symboltittel

Symbol Symbolbeskrivelse

ISO 15223-1
5.1.1
Produsent

Angir produsenten av det medisinske
 utstyret, som definert I EU-direktivene
90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF. 

ISO 15223-1
5.1.3
Produksjonsdato

Viser produksjonsdato for det medisinske
utstyret. 

ISO 15223-1 
5.1.4
Utløpsdato

Angir dato for når det medisinske  utstyret
ikke lenger skal brukes.

ISO 15223-1
5.1.5
Batchkode

Angir produsentens batchkode, slik at batch
eller lot kan identifiseres.

ISO 15223-1
5.1.6
Artikkelnummer

Angir produsentens artikkelnummer, slik at
det  medisinske utstyret kan  identifiseres.

ISO 15223-1
5.4.2 
Kun til engangs-
bruk

Indikerer et medisinsk utstyr som er bereg-
net for  engangsbruk eller til bruk på én
 pasient I løpet av en enkeltprosedyre.

ISO 15223-1
5.4.4
Advarsel

Indikerer behovet for at brukeren må sjekke
bruksanvisningen for viktig informasjon som
advarsler og forsiktighetsregler som av ulike
årsaker ikke kan stå på selve det medisins-
ke  utstyret. 

CE-mærke Viser samsvar med de europeiske  direktiver
eller forordninger for medisinsk utstyr.

Medisinsk utstyr Angir at dette produktet er et medisinsk
 utstyr.

Rx Only Angir at nordamerikansk lov innskrenker
salg av dette produktet til å gjelde kun for
dentalt fagpersonell eller på deres anord-
ning.

Grønt Punkt Angir et finansielt bidrag til «Dual  System»
for gjenvinning av emballasje iht. Europeisk
direktiv 94/62/EF og de tilhørende nasjona-
le lover.

Valmistelut 
Pura elastomeeriruisku osiin.
Ruuvaa irti pyälletty mutteri ja annostelukärki ja heitä annostelukärki pois. Käytä
mäntää työntääksesi materiaali ruiskun rungosta ja puhdista ruisku puhtaalla,
kuivalla harjalla. 

Metalliputken esipuhdistus
Poista isoimmat epäpuhtaudet välittömästi käytön jälkeen (viimeistään kahden
tunnin kuluttua).
Käytä puhdasta, pehmeää ja kuivaa harjaa poistaaksesi manuaalisesti kaikki
 näkyvät epäpuhtaudet.

Elastomeeriruiskun pyälletyn mutterin, männänvarren, täyttölaitteen ja
kädensijan esipuhdistus
Poista karkea lika elastomeeriruiskun pyälletystä mutterista, männänvarresta,
täyttölaitteesta ja kädensijasta heti käytön jälkeen (viimeistään 2 tunnin kuluessa).
• Käytä puhdasta, pehmeää ja kuivaa harjaa poistaaksesi manuaalisesti kaikki

näkyvät epäpuhtaudet.
• Elastomeeriruiskun pyällettyä mutteria, männänvartta, täyttölaitetta ja käden-

sijaa on pidettävä juoksevan veden alla (juomavesilaatu, lämpötila < 35 °C/
95 °C) ja huuhdeltava vähintään 1 min.

Metalliputken manuaalinen puhdistus ja desinfiointi pyyhkimällä 
Elastomeeriruiskun metalliputkea ei tule upottaa puhdistus- ja desinfiointines-
teeseen.

Ulkopinnan manuaalinen puhdistus pyyhkimällä
� Puhdista ruisku jokaisen käytön jälkeen käyttövalmiilla desinfiointipyyhkeillä

(esim. CaviWipes™, joiden vaikuttavat aineet ovat alkoholeja ja kvaternäärisiä
yhdisteitä (QAV)) tai vastaavilla puhdistusaineilla.

� Noudata puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita.
� Pyyhi ruiskua, kunnes likaa ei enää näy.

Ulkopinnan manuaalinen desinfiointi pyyhkimällä (keskitasoinen de-
sinfiointi, Intermediate Level Disinfection)
� Desinfioi ruisku käyttövalmiilla desinfiointipyyhkeillä (esim. CaviWipes™,

 joiden vaikuttavat aineet ovat alkoholeja ja kvaternäärisiä yhdisteitä (QAV)) tai
vastaavilla desinfiointiaineilla. 

� Noudata desinfiointiaineen valmistajan käyttöohjeita ja kiinnitä huomiota
etenkin kontaktiaikoihin.

� Desinfioi elastomeeriruiskua kolmen minuutin ajan vähintään yhdellä uudella
desinfiointipyyhkeellä. Pidä elastomeeriruiskun kaikki pinnat kosteina kolmen
minuutin ajan.

Elastomeeriruiskun pyälletyn mutterin, männänvarren, täyttölaitteen ja
kädensijan manuaalinen puhdistus ja desinfiointi
Puhdistukseen voidaan käyttää ultraäänipesuria tai vaihtoehtoisesti
puhdistusnestekylpyä. Desinfioi ruisku puhdistuksen jälkeen desinfi-
ointiainekylvyssä.
Puhdistus ultraäänikylvyssä
� Puhdistusaine: Käytä esimerkiksi ainetta Neodisher® MediClean Forte,

Dr. Weigert, 0,5% pitoisuudella tai vastaavaa puhdistusainetta vähintään
10 minuutin ajan.

� Huuhtele pois isommat epäpuhtaudet juoksevan veden alla (laadultaan
 vähintään juomakelpoista vettä) minuutin ajan.

� Noudata valmistajan käyttöohjeita valmistaessasi puhdistusliuosta ultraääni-
kylpyä varten.

� Laita elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männänvarsi, täyttölaite ja käden-
sija koriin. Upota kori kokonaan puhdistusaineeseen ja käsittele ultraäänellä
10 min.

� Kun epäpuhtauksia ei enää ole näkyvissä, huuhtele pois puhdistusainejäämät
laadultaan vähintään juomakelpoisen veden alla minuutin ajan.

� Kuivaa elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männänvarsi, täyttölaite ja
 kädensija kuivalla, puhtaalla liinalla.

Manuaalinen puhdistus puhdistusaineessa
� Puhdistusaine: Käytä esimerkiksi ainetta Neodisher® MediClean Forte,

Dr. Weigert, 0,5% pitoisuudella tai vastaavaa puhdistusainetta vähimmäisre-
aktioajan 10 minuuttia.

� Laita elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männänvarsi, täyttölaite ja käden-
sija puhdistusainekylpyyn ilmoitetuksi pitoajaksi. Varmista, että osat ovat
kunnolla puhdistusaineen peitossa eivätkä kosketa toisiaan. Tehosta puhdis-
tusta harjaamalla kaikki sisä- ja ulkopinnat kauttaaltaan pehmeällä harjalla.

� Kun pitoaika on kulunut, ota osat pois puhdistusainekylvystä ja huuhtele niitä
vedellä (vähintään juomavesilaatu) huolellisesti vähintään 1 minuutin ajan.

� Tarkasta osat puhdistuksen jälkeen (ks. ”Tarkistus, kunnossapito, testaus”).

Manuaalinen desinfiointi (korkeatasoinen desinfiointi, High Level Disin-
fection) desinfiointiainekylvyssä
� Desinfiointiaine: Käytä esimerkiksi ainetta Cidex OPA®, Johnson & Johnson,

laimentamaton (tai vastaavaa desinfiointiainetta) reaktioajan 5 minuuttia.
� Laita puhdistettu ja tarkistettu elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männän-

varsi, täyttölaite ja kädensija desinfiointiainekylpyyn ilmoitetuksi pitoajaksi 
(> 20 °C). Varmista, että ruiskun osat ovat kunnolla liuoksen peitossa eivätkä
kosketa toisiaan.

� Kun pitoaika on kulunut, ota elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männän-
varsi, täyttölaite ja kädensija pois desinfiointiainekylvystä ja huuhtele niitä
 vedellä (vähintään juomavesilaatu) huolellisesti vähintään viisi kertaa ja
 vähintään 1 minuutin ajan.

� Kuivaa ja tarkista osat (ks. ”Tarkistus, kunnossapito, testaus”).

Kuivaus
Kuivaa elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männänvarsi, täyttölaite ja kädensija
puhtaassa tilassa.

Tarkistus, kunnossapito, testaus
Säilytä elastomeeriruiskua kuivissa ja pölyttömissä olosuhteissa.
Tarkista elastomeeriruiskun pyälletty mutteri, männänvarsi, täyttölaite ja käden-
sija vaurioiden, värimuutosten ja kontaminaation varalta ennen jokaista käyttö-
kertaa ja hävitä vaurioituneet osat.
Mikäli jokin osista on edelleen likaantunut, tulee se puhdistaa ja desinfioida
 uudelleen.

Huomautuksia
• Ilmoita mahdollisista laitteeseen liittyvistä vakavista haittavaikutuksista 3M:lle

ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle (EU) tai paikallisviranomaiselle.
• Penta elastomeeriruiskun kärjet ovat kertakäyttöisiä laitteita ja vahingoittuu

kovettunutta jäljennösainetta poistettaessa.
• Säilytä kertakäyttöinen tarvike alkuperäisessä pussissaan, jotta erän jäljitettä-

vyys säilyy.      

Hävittäminen
Hävitä sisältö tai pakkaus sovellettavien määräysten mukaisesti. Kiinnitä erityistä
huomiota kontaminoituneiden jätteiden hävittämiseen, jotta virheellisen käsitte-
lyn aiheuttamilta riskeiltä terveydelle vältytään.

Säilytys ja säilyvyys
Kukaan ei ole oikeutettu antamaan tietoja, jotka poikkeavat näiden ohjeiden
 sisältämistä tiedoista.

Takuu
3M Deutschland GmbH takaa, että tämä tuote on vapaa materiaali- ja
 valmistusvirheistä. 3M Deutschland GmbH EI OTA MITÄÄN MUUTA VASTUUTA,
MUKAAN LUETTUNA MYÖS MYYNTI TAI SOVELTUVUUS MÄÄRÄTTYYN
 TARKOITUKSEEN. Käyttäjä on vastuussa tuotteen käyttötarkoituksesta ja
 määräystenmukaisesta käytöstä. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana vikoja,
on ainoana vaateena ja 3M Deutschland GmbH:n ainoana velvollisuutena
3M Deutschland GmbH-tuotteen korjaus tai korvike.

Vastuunrajoitus
Mikäli korvausoikeuden menetys on lainmukaisesti sallittu, ei 3M Deutsch -
land GmbH vastaa millään lailla tästä tuotteesta aiheutuvista menetyksistä tai
vahingoista, siitä riippumatta, onko kysymyksessä välilliset, välittömät, erityiset,
seurannais- tai välilliset vahingot, oikeusperustasta riippumatta, mukaan luettuna
takuu, sopimus, tahaton tai tahallinen tuottamus.

Symbolit 
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DANSK
Produktbeskrivelse
Elastomer sprøjten benyttes til intraoral applicering af aftryksmaterialer af
 letflydende og medium strømmende konsistens. Den tilhørende fyldnings -
anordning muliggør en ren påfyldning af håndudrørte pastaer.

☞ Denne brugsanvisning skal opbevares, så længe produktet anvendes.
 Produktet må kun anvendes, hvis produktmærkningen kan læses entydigt.

Tilsigtet anvendelse
Tilsigtede brugere: Uddannet fagpersonale, f.eks. tandlæger, klinikassistenter,
tandplejere, som har teoretisk og praktisk viden om håndteringen af dentalpro-
dukter.

Indikationer
• Applicering af aftryksmaterialer af letflydende og medium strømmende

 konsistens.

Kontraindikationer
Ingen

Anvendelse
� Træk stempelstangen ud af sprøjten, og påsæt fyldningsanordningens ring.
� Fyld den udrørte pasta i ringen ved hjælp af blandespatelen, og tryk pastaen

ind i sprøjten ved hjælp af fyldningsanordningens stempel. Stryg derefter
 ringen og stemplet af over kanten af sprøjten.

� Monter stempelstangen og applicer aftryksmaterialet.
� Tryk alt aftryksmateriale ud af sprøjten under eller umiddelbart efter

 appliceringen, og lad aftryksmaterialet hærde.

Rengøring og desinfektion af elastomersprøjten
Advarsel
Læg mærke til følgende krav i forbindelse med valg af rengørings- og desinfek-
tionsmidler, som skal anvendes:
• De bør ikke indeholde følgende substanser: oxidationsmidler (f.eks. hydro-

genperoxider) og olier.
• De koncentrationer, temperaturer og virkningstider samt retningslinjer for

skylning, producenten af rengørings- og i givet fald desinfektionsmidlet har
angivet, skal ubetinget overholdes. Anvend kun opløsninger, der er frisk tilbe-
redte med vand af drikkevandskvalitet. Anvend kun en blød, ren og fnugfri
klud til aftørring.

• Anvend aldrig metalbørster eller ståluld til rengøring.
• Anvend kun validerede metoder til rengøring og desinfektion.
• Anvend udelukkende rengørings- og desinfektionsmidler, der er testet med

hensyn til effekt og kompatibilitet med elastomersprøjten (f.eks. FDA certifi-
kation). De testede rengørings- og desinfektionsmidler er opført nedenfor.
Overhold altid alle gældende lovmæssige og hygiejniske forskrifter for tandkli-
nikker og/eller hospitaler.

Metalcylinderen leveres ren, og de udvendige flader er desinficeret ved
 aftørring. Cylinderen må ikke nedsænkes i et rengørings- eller desinfektionsbad.

Begrænsninger vedrørende ny klargøring
Hvis en elastomersprøjte behandles forsigtigt og hverken er beskadiget eller
kontamineret, kan den anvendes så længe, stemplet uden problemer kan træk-
kes frem og tilbage. Brugeren bærer det fulde ansvar for enhver anvendelse af
en elastomersprøjte, som ikke er i overensstemmelse med disse kriterier eller er
beskadiget og/eller kontamineret.

Generelt
Elastomersprøjten er ikke steril ved leveringen og skal, såvel før første anven-
delse som før enhver efterfølgende anvendelse, rengøres og desinficeres i hen-
hold til instruktionerne.

Dekontaminering
Det medicinske udstyr bør snarest muligt efter hver anvendelse klargøres på ny.

Ny klargøring
Elastomersprøjten skal først rengøres manuelt og efter rengøringen desinficeres
manuelt i overensstemmelse med følgende instruktioner:

Forberedelse 
Skil elastomersprøjten ad i enkeltdele.
Skru fingermøtrikken af. Fjern applikationsspidsen og bortskaf denne. Brug
stempel til at skubbe det afbundne aftryksmateriale ud af sprøjten og rengør
sprøjten med ren, tør børste.

Rengøring af metalcylinderen
Umiddelbart efter anvendelsen (indenfor maksimalt 2 timer) fjernes grove
 urenheder.
Anvend en ren, blød, tør børste til manuel fjernelse af alle synlige urenheder.

Rengøring af elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsan-
ordning og håndtag
Umiddelbart efter anvendelsen (indenfor maksimalt 2 timer) fjernes grove uren-
heder fra elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og
håndtag.
• Anvend en ren, blød, tør børste til manuel fjernelse af alle synlige urenheder.
• Elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og håndtag

skal holdes under rindende vand (drikkevandskvalitet, temperatur < 35 °C)
og skylles i mindst 1 minut.

Manuel rengøring og desinfektion af metalcylinderen ved aftørring 
Elastomersprøjtens metalcylinder må ikke nedsænkes i et rengørings- eller des-
infektionsbad.

Manuel rengøring af den udvendige overflade ved hjælp af aftørring
� Rengøringen foretages efter anvendelsen af elastomersprøjten ved at anven-

de brugsklare desinfektionsservietter (f.eks. CaviWipesTM på basis af de akti-
ve bestanddele alkoholer og kvartære ammoniumforbindelser (QAC)) eller et
ækvivalent rengøringsmiddel.

� Følg brugsanvisningen fra den pågældende producent af rengøringsmidlet.
� Fortsæt aftørringen af sprøjten med servietterne, indtil der ikke findes synlig

kontamination.

Manual desinfektion af den udvendige overflade ved hjælp af aftørring
(Intermediate Level Disinfection)
� Desinfektionen foretages ved at anvende brugsklare desinfektionsservietter

(f.eks. CaviWipesTM på basis af de aktive bestanddele alkoholer og kvartære
ammoniumforbindelser (QAV)) eller et ækvivalent desinfektionsmiddel. 

� Følg brugsanvisningen fra den pågældende producent af desinfektionsmidlet.
Vær specielt opmærksom på tidsperioden for kontakt.

� Desinficér elastomersprøjten i tre minutter og anvend mindst én ny desinfek-
tionsserviet. Hold alle overfladerne på elastomersprøjten fugtige i samtlige
3 minutter.

Manuel rengøring og desinfektion af elastomersprøjtens fingermøtrik,
stempel, fyldningsanordning og håndtag
Rengøringen kan foretages i et ultralydbad eller som alternativ i et
rengøringsbad. Derefter foregår desinfektionen i et desinfektionsbad.
Rengøring i et ultralydsbad
� Rengøringsmiddel: Anvend f.eks. Neodisher® MediClean Forte, Dr. Weigert,

0,5 % koncentration, eller et tilsvarende rengøringsmiddel, i mindst 10 mi-
nutter.

� Skyl grove urenheder væk under rindende vand (mindst drikkevandskvalitet)
i 1 minut.

� Følg producentens instruktioner vedrørende tilberedning af en rengøringsop-
løsning i ultralydsbadet.

� Anbring elastomersprøjtens fingermøtrik, stempel, fyldningsanordning og
håndtag i en trådkurv og nedsænk denne fuldstændigt i rengøringsopløsnin-
gen. Behandl med ultralyd i 10 minutter.

� Når der ikke længere kan konstateres synlige urenheder, anvendes i 1 minut
vand af mindst drikkevandskvalitet til afskylning af rengøringsopløsningen.

�da

Viitenumero 
ja symboli 
otsikko

Symboli Symbolin kuvaus

ISO 15223-1
5.1.1
Valmistaja

Ilmaisee EU-direktiiveissä 90/385/ETY,
93/42/ETY ja 98/79/EY tarkoitetun
 lääkinnällisen laitteen valmistajan. 

ISO 15223-1
5.1.3
Valmistuspäivä

Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistus-
päivän.

ISO 15223-1 
5.1.4
Viimeinen 
käyttöpäivä

Ilmaisee päivän, jonka jälkeen lääkinnällistä
laitetta ei saa käyttää.

ISO 15223-1
5.1.5
Eräkoodi

Ilmaisee valmistajan eräkoodin, jonka
 perusteella erä voidaan tunnistaa.

ISO 15223-1
5.1.6
Tuotenumero

Ilmaisee valmistajan tuotenumeron, jonka
perusteella lääkinnällinen laite voidaan
 tunnistaa. 

ISO 15223-1
5.4.2 
Ei saa käyttää
 uudelleen

Ilmaisee, että lääkinnällinen laite on kerta-
käyttöinen tai tarkoitettu käytettäväksi
 yhdellä potilaalla yhdessä toimenpiteessä.

Viitenumero 
ja symboli 
otsikko

Symboli Symbolin kuvaus

ISO 15223-1
5.4.4
Huomio

Ilmaisee, että käyttäjän täytyy katsoa käyt-
töohjeista tärkeitä huomautuksia, kuten va-
roituksia ja varotoimia, joita ei erinäisten
syiden vuoksi voida esittää itse lääkinnälli-
sessä laitteessa. 

CE-merkintä Ilmaisee EU:n lääkinnällisistä laitteista
 annetun asetuksen tai direktiivin noudatta-
misen.

Lääkinnällisellä
laitteella

Ilmaisee, että tuote on lääkinnällinen laite.

Vain Rx Ilmaisee, että Yhdysvaltojen liittovaltion la-
ki rajoittaa tämän laitteen myynnin vain, kun
myyjä on hammaslääketieteen
 ammattilainen tai myynti tapahtuu tällaisen
määräyksestä.

Vihreä piste Ilmaisee, että tuotteesta on maksettu 
EY-direktiiviin N:o 94/62/EY ja vastaavaan
kansalliseen säädökseen  perustuvan valta-
kunnallisen pakkaustenkeräysjärjestelmän
maksu.
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