
30001035 02.20-B

Gebrauchsinformation DE

Definition
SYNERGY Nano Formula ist ein hochgefülltes, 
röntgenopakes, universelles Nano-Hybrid- 
Komposit. Das SYNERGY Nano Formula-Sys-
tem besteht aus folgenden Komponenten: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade deckt ei-
ne breite Farbpalette mit wenigen Farben ab, 
SYNERGY Nano Formula Compact ist ein 
stopfbares Komposit für große Restauratio-
nen. 

Zusammensetzung SYNERGY Nano Formu-
la Duo Shade
Methacrylate
Bariumglas silanisiert
Amorphe Kieselsäure, hydrophobiert

Technische Daten SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
gemäß ISO 4049
Variationsbreite der Partikelgröße der anorga-
nischen Füllstoffe: 0.04 - 2.9 µm
Volumenanteil anorganischer Füllstoffe: 58 %
Gewichtsanteil anorganischer Füllstoffe: 77 %

Zusammensetzung SYNERGY Nano Formu-
la Compact
Methacrylate 
Strontiumglas silanisiert
Amorphe Kieselsäure, hydrophobiert

Technische Daten SYNERGY Nano Formula 
Compact
gemäß ISO 4049
Variationsbreite der Partikelgröße der anorga-
nischen Füllstoffe: 0.04 - 2.5 µm
Volumenanteil anorganischer Füllstoffe: 59 %
Gewichtsanteil anorganischer Füllstoffe: 74 %

Anwendungsgebiete
SYNERGY Nano Formula Duo Shade ist spezi-
ell geeignet für:
• Direkte Füllungen von Kavitäten der Klassen 

I, II, III, IV und V
• Befestigen und Reparieren von Keramik- 

und Kompositrestaurationen (z.B. 
COMPONEER®)

• • Das transluzentere Material in der Schicht-
technik

SYNERGY Nano Formula Compact ist speziell 
geeignet für:
• Direkte Füllungen von Kavitäten der Klassen 

I, II, III, IV und V in opaken Zähnen
• Aufbau des Dentinkerns

Gegenanzeigen
Bei Allergien gegen Bestandteile von 
SYNERGY Nano Formula. Wenn eine Trocken-
haltung des Arbeitsfeldes während der Appli-
kation und Aushärtung nicht möglich ist. Bei 
Patienten mit schlechter Mundhygiene. 

Nebenwirkungen
Systemische Nebenwirkungen sind nicht be-
kannt. In Einzelfällen wurden Kontaktaller-
gien mit ähnlich zusammengesetzten Pro-
dukten beschrieben.

Wechselwirkungen
Eugenolhaltige Werkstoffe führen zu Aushär-

tungsstörungen von Kompositen. Deshalb ist 
die Verwendung von Zinkoxid Eugenol-Ze-
menten in Verbindung mit SYNERGY Nano 
Formula zu vermeiden. In Kontakt mit kationi-
schen Mundwässern sowie bei Plaquerevela-
toren oder Chlorhexidin können Verfärbun-
gen auftreten.

Anwendung
Reinigung und Trockenlegung
Den zu versorgenden Zahn sowie dessen 
Nachbarzähne reinigen.
Farbauswahl vornehmen und Arbeitsumfeld 
trocken legen.

Präparation der Kavität
Es soll eine zahnhartsubstanzschonende 
Technik unter dem Prinzip der adhäsiven Res-
taurationstechnik angestrebt werden. Im 
Frontzahnbereich die Schmelzränder an-
schrägen, im Seitenzahnbereich nur die 
scharfen Schmelzkanten leicht anschrägen 
oder abrunden.

Pulpaschutz
Im pulpanahen Bereich sollte ein geeigneter 
Pulpaschutz appliziert werden. Vorgehen ge-
mäß Gebrauchsinformation des Herstellers.

Anwendung des Adhäsiv-Systems
Adhäsiv-System (z.B. ONE COAT 7 UNIVERSAL) 
anwenden. Vorgehen gemäß Gebrauchsinfor-
mation des Herstellers.

Applizieren von SYNERGY Nano Formula
Material aus der Spritze oder dem Tip dispen-
sieren und mittels Inkrement-Technik in die 
Kavität applizieren.

Aushärtung
SYNERGY Nano Formula mit dem blauen Licht 
einer Polymerisationslampe (z.B. S.P.E.C. 3®) 
aushärten.

Maximale Schichtstärken und Belichtungszei-
ten:

≥800 
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Farbe Schicht-
stärke Belichtungszeit

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Hinweis: SYNERGY Nano Formula muss 
schichtweise ausgehärtet werden. Die Inhibi-
tionsschicht darf für den Verbund nicht ent-
fernt werden. Bei ungenügender Belichtung 
besteht die Gefahr unvollständiger Polymeri-
sation. 
SYNERGY Nano Formula ist lichtempfindlich 
und sollte vor der Polymerisation nicht zu lan-
ge intensiver Belichtung, insbesondere dem 
Operationslicht und/oder Sonnenlicht, aus-
gesetzt sein. 

Ausarbeiten
Vom Groben ins Feine mit Finierdiamanten 
(40 μm und 15 μm) in konstant wischenden 
Bewegungen und reichlich Wasserspray. 

Für optimale Polierergebnisse werden Kom-
posit-Polierer von COLTENE empfohlen.

Notfallmaßnahmen
Bei direktem Kontakt mit der Mundschleim-
haut ist das Abspülen mit Wasser ausrei-
chend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründ-
lich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein 
Augenarzt konsultiert werden.

Hinweise
Abgabe nur an Zahnärzte oder Zahntechniker 
oder in deren Auftrag. Für Kinder unzugäng-
lich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfallda-
tums nicht mehr verwenden. 
Aus hygienischen Gründen sind Tips nur für 
den einmaligen Patientengebrauch be-
stimmt. Spritzen nach Gebrauch verschlie-
ßen.

Haltbarkeit und Markierung
Verfalldatum und -Nummer sind auf den 
Behältnissen und der Außenverpackung auf-
gebracht. 

Lagerung
Lagerung: 4-23 °C / 39-73 °F 
Nicht dem direkten Sonnenlicht oder Wärme-
quellen aussetzen.

Herausgabe der Gebrauchsinformation
02-2020

Instructions for use EN

Definition
SYNERGY Nano Formula is a highly filled, radi-
opaque, universal nano-hybrid composite. 
The SYNERGY Nano Formula system consists 
of the following components: SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade covers a wide range of 
tooth shades with fewer shades, SYNERGY 
Nano Formula Compact is a packable com-
posite excellent for restoring large restora-
tions.

Composition SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Methacrylates
Barium glass, silanized
Amorphous silica, hydrophobed

Technical Data SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Complies with ISO 4049
Range of dimensions of inorganic filler  
particles: 0.04-2.9 μm
Inorganic filler content by volume:  58 %
Inorganic filler content by weight:  77 %

Composition SYNERGY Nano Formula 
Compact 
Methacrylates
Strontium glass, silanized
Amorphous silica, hydrophobed

Technical Data SYNERGY Nano Formula 
Compact
Complies with ISO 4049
Range of dimensions of inorganic filler  
particles: 0.04-2.5 μm
Inorganic filler content by volume:  59 %
Inorganic filler content by weight:  74 %

Indications
SYNERGY Nano Formula Duo Shade is specifi-
cally indicated for:
• Direct filling of class I, II, III, IV and V cavities
• Luting and repairing of ceramic and com-

posite restorations (e.g. COMPONEER®)
• more translucent material in the layer tech-

nique

SYNERGY Nano Formula Compact is specifi-
cally indicated for:
• Direct filling of class I, II, III, IV and V cavities 

of opaque teeth
• Forming of a dentin core

Contra-indications
If the site cannot be isolated after enamel 
etching and during application and curing of 
SYNERGY Nano Formula. If allergic to compo-
nents of SYNERGY Nano Formula. If oral hy-
giene is poor.

Side effects
No systemic side effects are known. Contact 
allergies with products of similar composition 
have been reported in isolated cases.

Interactions with other agents
Agents which contain eugenol and / or oil of 
cloves may affect the polymerization of 
SYNERGY Nano Formula. The use of zinc-ox-
ide-eugenol cements in combination with 
SYNERGY Nano Formula should therefore be 
avoided. Discolorations may occur when us-
ing cationic mouth rinses, plaque indicators 
or chlorhexidine.

Application
Cleansing and isolation
Cleanse the tooth to be treated and the adja-
cent teeth.
Select color and create a dry working area.

Preparing the cavity
When preparing the cavity, every effort 
should be made to use a technique that is 
gentle to the tooth substance (principle of 
Adhesive Restoration Technique). Enamel ed-
ges in the anterior region are to be beveled. In 
the posterior region, only sharp enamel ed-
ges should be slightly beveled or rounded. 

Pulp Protection
A suitable pulp-protective liner should be ap-
plied in close proximity to the pulp. Procedu-
re according to manufacturer’s instructions 
for use. 

Application of bonding agent
Apply the bonding agent (e.g. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Procedure according to manu-
facturer’s instructions for use.

Application of SYNERGY Nano Formula
Dispense material out of the syringe or tip 
and apply into the cavity by using the incre-
ment technique.

Polymerisation
SYNERGY Nano Formula can be cured using 
any light curing unit (e.g. S.P.E.C. 3®).

Maximum thickness of the layer and curing 
times:

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Shade
Thick-
ness of 
the layer

exposure time

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Note: SYNERGY Nano Formula must be cured 
layer by layer. Do not remove the inhibition 
layer since this would affect adhesion bet-
ween the layers. In the event of underexposu-
re there is a risk of insufficient curing. 
SYNERGY Nano Formula is light-sensitive. 
Avoid continuing exposure to direct sunlight, 
especially the operation- and/or sunlight. 

Finishing 
From coarse to fine with diamond finishers 
(40 μm and 15 μm) with a constant wiping 
motion and copious spraying with water.
For optimal polishing results COLTENE polis-
hers are recommended.

Emergency measures
In case of direct contact with the oral mucosa, 
rinsing with tap water is sufficient. In the case 
of contact with the eyes, rinse thoroughly 
with water (10 min) and consult physician.

Note
Only supplied to dentists and dental techni-
cians or upon their instructions. Keep out of 
the reach of children!
Tips are for single patient use only. Recap 
composite syringes after use.

Shelf life and marking
The expiry date and  number are marked 
on the syringes and tips. 
 
Storage
Store at 4 - 23 °C / 39 - 73 °F. 
Avoid exposure to direct sunlight or other 
heat sources.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or 
on the order of a dentist.

Date of issue
02-2020

Mode d’emploi FR

Définition
SYNERGY Nano Formula est un composite na-
no-hybride à haute densité de charges fines, 
radio-opaque, indiqué pour la restauration de 
toutes les dents. Le système SYNERGY Nano 
Formula comprend les composants suivants :
SYNERGY Nano Formula Duo Shade permet 
de restituer la majeure partie des teintes na-
turelles avec peu de teintes ; SYNERGY Nano 
Formula Compact est un composite compac-
table convenant parfaitement pour la restau-
ration de cavités volumineuses. 

Composition SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Méthacrylates
verre de barium, silanisé
silice amorphe hydrophobe

Données techniques SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
En accord avec la norme ISO 4049
Taille des particules de  
charge inorganiques : 0.04 à 2.9 µm
Teneur en charges inorganiques, 
en volume : 58 %
Teneur en charges inorganiques,  
en poids : 77 %

Composition SYNERGY Nano Formula 
Compact
Méthacrylates
Verre de strontium silanisé
Silice amorphe hydrophobe

Données techniques SYNERGY Nano  
Formula Compact
En accord avec la norme ISO 4049
Taille des particules de charge  
inorganiques : 0.04 à 2.5 µm
Teneur en charges inorganiques, 
en volume : 59 %
Teneur en charges inorganiques, 
en poids : 74 %

Indications cliniques
SYNERGY Nano Formula Duo Shade convient 
particulièrement :
• l’obturation directe des cavités des classes I, 

II, III, IV et V
• Comme matériau translucide dans les tech-

niques de stratification
• le collage et la réparation des restaurations 

céramiques et composites (p. ex. 
COMPONEER®)

SYNERGY Nano Formula Compact est particu-
lièrement indiqué pour :
• l’obturation directe des cavités des classes I, 

II, III, IV et V des dents opaques
• la formation d’une masse dentine

Contre-indications
Allergie connue aux composants de SYNERGY 
Nano Formula. Impossibilité d’isoler le champ 
pendant l’application et la polymérisation de 
SYNERGY Nano Formula. Mauvaise hygiène 
buccale.

Effets indésirables
Il n’existe pas d’effets indésirables systé-
miques connus. Des cas isolés d’allergie de 
contact avec des produits ayant une composi-
tion similaire ont été signalés.

Interactions avec d’autres agents
Les agents contenant de l’eugénol peuvent 
gêner la polymérisation des composites. Il 
convient par conséquent d’éviter l’utilisation 
en simultané de ciments à l’oxyde de zinc-eu-
génol et de SYNERGY Nano Formula.
Des dyschromies peuvent être occasionnées 
par l’utilisation de bains de bouche catio-
niques, de révélateurs de plaque ou de 
chlorhexidine.

Application
Nettoyage et isolation
Nettoyer la dent à traiter ainsi que les dents 
adjacentes.
Choisir la teinte et mettre en place un champ 
opératoire sec.

Préparation de la cavité
Lors de la préparation de la cavité, il convient 
d’utiliser une technique si possible peu inva-
sive pour un respect et une économie tissu-
laire (principe de « technique de restauration 
adhésive »). Les bords amélaires doivent être 
biseautés dans la région antérieure. Dans la 
région postérieure, seuls les bords amélaires 
tranchants doivent être légèrement biseautés 
ou arrondis.

Protection pulpaire
Il est conseillé d’appliquer à proximité immé-
diate de la pulpe un fond de cavité. Procéder 
conformément au mode d’emploi du fabri-
cant.

Application de l’agent adhésif
Appliquer l’agent adhésif (p. ex. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Procéder conformément au 
mode d’emploi du fabricant.

Application de SYNERGY Nano Formula
Appliquer le matériau dans la cavité en utili-
sant la technique d’application par couches 
successives de 2 mm.

Polymérisation
Il est possible de polymériser SYNERGY Nano 
Formula avec toutes les lampes à photopoly-
mériser (p. ex. S.P.E.C. 3®).

Epaisseur maximale de la couche et durées de 
polymérisation :

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Teinte
Épais-
seur de 
la couche

Temps  
d‘exposition

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Remarque  : il est impératif de polymériser 
SYNERGY Nano Formula couche par couche. 
Ne pas éliminer la couche d’inhibition car cela 
aurait un impact sur l’adhésion entre les 
couches. Il y a un risque de polymérisation in-
suffisante en cas de sous-exposition.
SYNERGY Nano Formula est photosensible. 
Éviter l’exposition directe continue à la lu-
mière solaire et/ou à la lumière de la lampe 
d’opération.

Finition
Finition grossière à fine au moyen d’instru-
ments de finition diamantés (40 μm et 15 μm) 
avec mouvement constant et une irrigation 
d’eau abondante.
Pour un polissage optimal, il est recommandé 
d’utiliser les instruments à polir COLTENE.

Mesures d’urgence
En cas de contact avec la muqueuse, un rin-
çage à l’eau courant est suffisant. En cas de 
contact avec les yeux, rincer abondamment 
avec de l’eau (10 min) et consulter un méde-
cin.

Remarques
Ces produits sont exclusivement vendus à des 
dentistes et à des prothésistes dentaires ou 
sur leur prescription. Tenir hors de la portée 
des enfants.
Les tips sont à usage unique. Reboucher les 
seringues de composite après usage.

Durée de conservation et marquage
La date de péremption et le numéro de  
sont indiqués sur les seringues et les em-
bouts. 

Stockage
Conserver entre 4 et 23 °C (39 - 73 °F)
Eviter l’exposition à la lumière du soleil ou à 
une source de chaleur.

Date de parution
02-2020

Istruzioni per l‘uso IT

Definizione
SYNERGY Nano Formula è un composito na-
no-ibrido, modellabile, radiopaco, altamente 
riempito, con una gamma di colori per tutti i 
tipi di restauri. Il sistema si compone differenti 
versioni: SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
più colori con meno siringhe, SYNERGY Nano 
Formula Compact, condensabile, per restauri 
di ampie dimensioni. 

Composizione SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Metacrilati
Cristalli di bario silanizzato
Acido silicico amorfo, idrofobico

Dati Tecnici SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
In conformità con ISO 4049
Range di dimensioni delle particelle di 
riempitivo inorganico: 0.04 - 2.9 µm
Percentuale di riempitivo  
inorganico in volume: 58 %
Percentuale di riempitivo  
inorganico in peso: 77 %

Composizione SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metacrilati
Cristalli di stronzio silanizzato
Acido silicico amorfo, idrofobico

Dati Tecnici SYNERGY Nano Formula 
Compact
In conformità con ISO 4049
Range di dimensioni delle particelle di 
riempitivo inorganico: 0.04 - 2.5 µm
Percentuale di riempitivo  
inorganico in volume: 59 %
Percentuale di riempitivo  
inorganico in peso: 74 %

Indicazioni
La versione SYNERGY Nano Formula Duo Sha-
de è specificamente indicata per:
• Otturazione diretta di cavità di classe I, II, III, 

IV e V
• materiale più translucente nella tecnica di 

strati
• Cementazione e riparazione di restauri in 

ceramica e composito (ad esempio 
COMPONEER®)

La versione SYNERGY Nano Formula Compact 
è specificamente indicata per:
• Otturazione diretta di cavità di classe I, II, III, 

IV e V di denti opachi
• Formazione di un nucleo di dentina

Controindicazioni
Nel caso di allergia ai componenti di SYNERGY 
Nano Formula. Qualora il sito non possa esse-
re isolato durante l’applicazione e la polime-
rizzazione di SYNERGY Nano Formula. Nel ca-
so di igiene orale insoddisfacente.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali sistemici. In 
casi isolati sono state riportate allergie da 
contatto con prodotti di composizione simile.

Interazioni con altre sostanze
Le sostanze contenenti eugenolo possono 
compromettere la polimerizzazione dei com-
positi. Pertanto deve essere evitato l’uso di 
cementi all’ossido di zinco-eugenolo in com-
binazione con SYNERGY Nano Formula.
L’uso di collutori cationici, rivelatori di placca 
o clorexidina può causare discolorazioni.

Applicazione
Detersione e isolamento
Detergere il dente da trattare e i denti adia-
centi.
Scegliere il colore e creare un campo operato-
rio asciutto.

Preparazione della cavità
Nella preparazione della cavità procedere in 
modo conservativo tale da preservare il più 
possibile la struttura dentaria (principio della 
“tecnica di restauro adesiva”). Bisellare i bordi 
di smalto nella regione anteriore. Nella regio-
ne posteriore, bisellare leggermente o arro-
tondare solo i bordi di smalto appuntiti.

Protezione della polpa
In prossimità della polpa applicare un ade-
guato sottofondo protettivo. Seguire le istru-
zioni per l’uso del fabbricante del prodotto.

Applicazione dell’adesivo
Applicare l’adesivo (ad esempio ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Seguire le istruzioni per l’uso del 
fabbricante del prodotto.

Applicazione di SYNERGY Nano Formula
Erogare il materiale dalla siringa o dalla cap-
sula e applicarlo nella cavità con la tecnica in-
crementale.

Polimerizzazione
SYNERGY Nano Formula può essere fotopoli-
merizzato con qualsiasi lampada fotopolime-
rizzatrice (ad esempio S.P.E.C. 3®).

Spessore massimo dello strato e tempi di poli-
merizzazione:

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Colore
Spessore 
dello 
strato

Tempo di  
esposizione

SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano For-
mula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Nota: SYNERGY Nano Formula deve essere fo-
topolimerizzato strato per strato. Non rimuo-
vere lo strato di inibizione, perché questo 
comprometterebbe l’adesione tra gli strati. 
Nel caso di sottoesposizione esiste il rischio di 
una polimerizzazione insufficiente.
SYNERGY Nano Formula è fotosensibile. Evita-
re l’esposizione continua alla luce diretta, spe-
cialmente alla luce della lampada operatoria 
e/o alla luce solare.

Rifinitura
Rifinitura da grossolana a fine con strumenti 
diamantati (40 μm e 15 μm), passando con un 
movimento costante e utilizzando abbondan-
te spray d’acqua. Per una lucidatura ottimale 
si consigliano gli strumenti COLTENE.

Misure di emergenza
In caso di contatto diretto con la mucosa ora-
le è sufficiente sciacquare con acqua corrente. 
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua per 10  min e 
consultare un oculista.

Nota
Vendita riservata agli odontoiatri e agli odon-
totecnici o su loro prescrizione. Tenere lonta-
no dalla portata dei bambini!
Le capsule sono indicate per l’uso su un sin-
golo paziente. Richiudere le siringhe di com-
posito dopo l’uso.

Durata e scadenza
La data di scadenza e il numero di  sono 
stampati sulle siringhe e sulle punte. 

Stoccaggio
Conservare ad una temperatura fra 4 °C e 
23 °C / 39 °C e 73 °F.
Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole o 
ad altre fonti di luce.

Data di emissione 
02-2020

Instrucciones para el uso ES

Definición
SYNERGY Nano Formula es un composite 
fotopolimerizable, nano híbrido de alto relle-
no, con un buen manejo, radiopaco, para to-
do tipo de restauraciones. El sistema de 
SYNERGY Nano Formula está formado por los 
siguentes componentes:
SYNERGY Nano Formula Duo Shade cubre un 
amplio espectro de colores, con una guía re-
ducida, SYNERGY Nano Formula Compact es 

un composite condensable, excelente para 
grandes restauraciones en posteriores. 

Composición SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Metacrilatos
Vidrio de bario, silanizado
Acido silícico amorfo, hidrofobizado

Datos Técnicos SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Según ISO 4049
Intervalo de dimensiones de partículas 
de relleno inorgánicas: 0.4 µm - 2.9 µm
Contenido de relleno inorgánico  
por volumen: 58 %
Contenido de relleno inorgánico  
por peso: 77 %

Composición SYNERGY Nano Formula 
Compact 
Metacrilatos
Vidrio de estroncio, silanizado
Acido silícico amorfo, hidrofobizado

Datos Técnicos SYNERGY Nano Formula 
Compact
Según ISO 4049
Intervalo de dimensiones de partículas 
de relleno inorgánicas: 0.4 µm - 2.5 µm
Contenido de relleno inorgánico  
por volumen:  59 %
Contenido de relleno inorgánico  
por peso: 74 %

Indicaciones 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade esta es-
pecialmente indicado para:
• Obturación directa de cavidades de clase I, 

II, III, IV y V
• Más translucido en la técnica por capas
• Adhesión y reparación de restauraciones de 

cerámica y composite (p. ej., COMPONEER®)

SYNERGY Nano Formula Compact está espe-
cialmente indicado para:
• Obturación directa de cavidades de clase I, 

II, III, IV y V en dientes opacos
• Modelado del núcleo de dentina

Contraindicaciones
En caso de alergia a los componentes de 
SYNERGY Nano Formula. Si la zona no se pue-
de aislar durante la aplicación y el fraguado 
de SYNERGY Nano Formula. Si la higiene oral 
es insuficiente.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios sistémi-
cos. Se han descrito casos aislados de alergias 
de contacto con productos de una composi-
ción similar.

Interacciones con otros agentes
Los agentes con eugenol pueden afectar a la 
polimerización de los composites. Por lo tan-
to, debe evitarse el uso de cementos de óxido 
de zinc-eugenol en combinación con 
SYNERGY Nano Formula.
Pueden producirse decoloraciones cuando se 
utilicen colutorios catiónicos, indicadores de 
placa o clorhexidina.

Aplicación
Limpieza y aislamiento
Limpie el diente que va a tratar y el diente ad-
yacente.
Seleccione el color y seque la zona de trabajo.

Preparación de la cavidad
Al preparar la cavidad, debe hacerse todo lo 
posible por emplear una técnica conservado-
ra con la sustancia dental (principio de la “téc-
nica de restauración adhesiva”). Deben bise-
larse los bordes del esmalte en la región ante-
rior. En la región posterior, solo deben biselar-
se o redondearse ligeramente los bordes de 
esmalte afilados.

Protección pulpar
Debe aplicarse un revestimiento protector de 
la pulpa adecuado en las proximidades de la 
pulpa. Procedimiento según las instrucciones 
de uso del fabricante.

Aplicación del agente adhesivo
Aplicar el agente adhesivo (p. ej., ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Procedimiento según las instruc-
ciones de uso del fabricante.

Aplicación de SYNERGY Nano Formula
Dispense el material de la jeringa o la punta y 
aplíquelo en la cavidad utilizando la técnica 
de incrementos.

Polimerización
SYNERGY Nano Formula se puede polimerizar 
con cualquier unidad de fotopolimerización 
(p. ej., S.P.E.C. 3®).

Grosor máximo de la capa y tiempos de poli-
merización:

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Color
Grosor 
de la  
capa

Tiempo de  
exposición

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano For-
mula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Nota: SYNERGY Nano Formula debe fotopoli-
merizarse capa a capa. No retire la capa de in-
hibición, puesto que afectaría a la adhesión 
entre las capas. En caso de infraexposición, 
existe el riesgo de que el fraguado sea insufi-
ciente.
SYNERGY Nano Formula es fotosensible. Evite 
la exposición continuada a la luz solar directa, 
especialmente la luz de operación.

Acabado
De grueso a fino con pulidores de diamante 
(40 μm y 15 μm) con un movimiento constan-
te de fricción y un abundante rociado con 
agua.
Para obtener un pulido óptimo, se recomien-
dan las pulidoras COLTENE.

Medidas a tomar en caso de emergencia
En caso de contacto directo con la mucosa 
bucal, bastará con enjuagarse con agua. En 
caso de entrar en contacto con los ojos, éstos 
se deben limpiar con abundante agua 

(10 min) y se debe consultar a un oculista.

Notas
Solo debe suministrarse a dentistas y técnicos 
dentales o bajo su prescripción. Manténgase 
fuera del alcance de los niños.
Los Tips deben utilizarse en un único pacien-
te. Vuelva a colocar la tapa de las jeringas des-
pués de su uso.

Conservación y caducidad
La fecha de caducidad y el número de  
puede verse en las jeringas y en las puntas. 

Almacenamiento
Almacenar entre 4 °C y 23 °C / 39 °F y 73 °F.
No debe someterse a la luz directa del sol u 
otras fuentes de calor.

Fecha de publicación
02-2020

Instruções de utilização PT

Definição
SYNERGY Nano Formula é um compósito na-
no-híbrido moldável, rádioopaco, de alta car-
ga para restaurações de todos os dentes. O 
sistema SYNERGY Nano Formula consiste nos 
seguintes componentes: SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade cobre uma larga gama de 
tonalidades dentárias, com tonalidades infe-
riores; SYNERGY Nano Formula Compact é um 
compósito compactável excelente para gran-
des restaurações. 

Composição SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Metacrilatos
Vidro de bário, silanizado
Sílica amórfica, hidrofibizada

Dados técnicos SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Cumpre com a norma ISO 4049
Gama das dimensões das partículas de 
enchimento inorgânicas: 0.04 - 2.9 µm
Conteúdo de carga não-orgânico  
por volume: 58 %
Conteúdo de carga não-orgânico  
por peso: 77 %

Composição SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metacrilatos
Vidro de estrôncio, silanizado
Sílica amórfica, hidrofibizada

Dados técnicos SYNERGY Nano Formula 
Compact
Cumpre com a norma ISO 4049
Gama das dimensões das partículas de 
enchimento inorgânicas: 0.04 - 2.5 µm
Conteúdo de carga não-orgânico  
por volume: 59 %
Conteúdo de carga não-orgânico  
por peso: 74 %

Indicações
SYNERGY Nano Formula Duo Shade é espe-
cialmente indicado para
• Enchimento direto de cavidades de Classe I, 

II, III, IV e V 

• Material mais translúcido em técnica por ca-
mada

• Vedação e reparação de restaurações de ce-
râmicas e compósito (p.ex. COMPONEER®)

SYNERGY Nano Formula Compact é especial-
mente indicado para
• Enchimento direto de cavidades de Classe I, 

II, III, IV e V em dentes opacos
• Formação de um núcleo de dentina

Contraindicações
No caso de alergia aos componentes do 
SYNERGY Nano Formula. Se não for possível 
isolar o local durante a aplicação e a polimeri-
zação do SYNERGY Nano Formula. No caso da 
higiene deficiente.

Efeitos secundários
Não são conhecidos efeitos colaterais sistêmi-
cos. Foram relatados casos isolados de aler-
gias no contato com produtos de composição 
semelhante.

Interações com outros agentes
Agentes que contenham eugenol podem afe-
tar a polimerização dos compósitos. O uso de 
cimentos de óxido de zinco-eugenol em com-
binação com o SYNERGY Nano Formula, por-
tanto, deve ser evitado.
Podem ocorrer descolorações quando forem 
utilizados soluções bucais catiónicas, indica-
dores de placa ou clorexidina.

Aplicação
Limpeza e isolamento
Limpe o dente a ser tratado e os dentes adja-
centes.
Selecione a cor e crie uma área de trabalho 
seca.

Preparação da cavidade
Ao preparar a cavidade, deve-se empregar 
uma técnica que proteja a substância do den-
te (princípio da “técnica de restauração adesi-
va”). As bordas de esmalte na região anterior 
devem ser biseladas. Na região posterior, ape-
nas as bordas de esmalte afiadas devem ser 
ligeiramente biseladas ou arredondadas.

Proteção da polpa
Deve ser aplicada uma forração apropriada 
para proteção da polpa próxima a ela. Proce-
dimento de acordo com as instruções de uso 
do fabricante.

Aplicação do agente adesivo
Aplique o agente adesivo (p.ex. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Procedimento de acordo com as 
instruções de uso do fabricante.

Aplicação do SYNERGY Nano Formula
Aplique o material com a seringa ou tip e apli-
que na cavidade usando a técnica de incre-
mento.

Polimerização
O SYNERGY Nano Formula pode ser polimeri-
zado usando qualquer unidade de polimeri-
zação por luz (p.ex. S.P.E.C. 3®).

Máxima espessura da camada e tempos de 
cura:

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

tonalidade
Espessu-
ra da  
camada

tempo de  
exposição

SYNERGY Nano F 
ormula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Nota: O SYNERGY Nano Formula deve ser po-
limerizado camada por camada. Não remova 
a camada de inibição já que isso pode afetar a 
adesão entre as camadas. No caso de subex-
posição há o risco de polimerização insufi-
ciente.
O SYNERGY Nano Formula é sensível à luz. 
Evite exposição contínua à luz solar direta, es-
pecialmente a luz de trabalho e/ou a luz solar.

Acabamento
De grosseiro ao fino com acabadores de dia-
mante (40 μm e 15 μm) com um movimento 
de limpeza constante e pulverização abun-
dante com água. Para resultados de polimen-
to ótimos, recomenda-se os polidores 
COLTENE.

Medidas de emergência
No caso de contacto directo com a mucosa 
oral, a lavagem com água tépida é suficiente. 
Em caso de contacto com os olhos, lave abun-
dantemente com água (10 min) e consulte 
um especialista.

Notas
Fornecimento exclusivo a dentistas e técnicos 
de laboratórios ou sob instruções destes. 
Manter fora do alcance das crianças!
Os tips são para uso em um único paciente. 
Torne a tampar as seringas de compósito 
após o uso.

Prazo de validade e marcação
A data de validade e o número de  são in-
dicados nas seringas e pontas.

Armazenamento
Armazenar entre 4 - 23 °C / 39 - 73 °F
Evitar a exposição directa à luz solar ou outras 
fontes de calor.

Data de emissão
02-2020

Gebruiksaanwijzing NL

Omschrijving
SYNERGY Nano Formula is een modelleer-
baar, röntgenondoorlaatbaar, hooggevuld 
nano-hybride composietmateriaal voor de 
restauratie van alle tanden en kiezen. Het 
SYNERGY Nano Formula systeem bestaat uit 
de volgende componenten: SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade dekt een breed spectrum 
aan tandtinten met minder tinten, SYNERGY 
Nano Formula Compact is een verpakbaar 
composiet dat uitstekend geschikt is voor het 
verrichten van grote restauraties. 

Samenstelling SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Methacrylaaten
Gesilaniseerd bariumglas
Amorf silicaatzuur, waterafstotend

Technische gegevens SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
Voldoet aan de ISO-norm 4049
Korrelgrootte van de anorganische 
vulstofdeeltjes: 0.04 - 2.9 µm
Volumepercentage anorganische  
vulstoffen: 58 %
Gewichtspercentage anorganische  
vulstoffen: 77 %

Samenstelling SYNERGY Nano Formula 
Compact 
Methacrylaaten 
Gesilaniseerd strontiumglas
Amorf silicaatzuur, waterafstotend

Technische gegevens
Voldoet aan de ISO-norm 4049
Korrelgrootte van de anorganische 
vulstofdeeltjes: 0.04 - 2.5 µm
Volumepercentage anorganische  
vulstoffen: 59 %
Gewichtspercentage anorganische  
vulstoffen: 74 %

Indicaties
SSYNERGY Nano Formula Duo Shade is speci-
aal geïndiceerd voor:
• directe restauratie van caviteiten in klasse I, 

II, III, IV en V
• doorzichtiger materiaal in de dunne-laag-

techniek
• bevestigen en repareren van restauraties 

van keramiek en composiet  
(bijv. COMPONEER®)

SYNERGY Nano Formula Compact is speciaal 
geïndiceerd voor:
• directe restauratie van caviteiten in klasse I, 

II, III, IV en V van ondoorschijnende tanden
• vorming van een dentinestomp

Contra-indicaties
Bij allergie tegen bestanddelen van SYNERGY 
Nano Formula. Als het werkgebied niet kan 
worden drooggelegd tijdens het appliceren 
en uitharden van SYNERGY Nano Formula. Bij 
onvoldoende mondhygiëne.

Bijwerkingen
Er zijn geen systemische bijwerkingen be-
kend. In zeldzame gevallen zijn contactaller-
gieën voor producten met een soortgelijke 
samenstelling beschreven.

Wisselwerkingen met andere middelen
Stoffen die eugenol bevatten kunnen de po-
lymerisatie van composieten afremmen. Ver-
mijd daarom het gebruik van zinkoxide-eu-
genolcementen in combinatie met SYNERGY 
Nano Formula.
Bij het gebruik van kationische mondwaters, 
plaqueverklikkers of chloorhexidine kunnen 
verkleuringen optreden.

Appliceren
Reiniging en isolatie
Reinig het te behandelen gebitselement en 

het omringende gedeelte van het gebit.
Selecteer de juiste kleurtint en creëer een 
droog werkgebied.

Prepareren van de caviteit
Pas bij het prepareren van de caviteit altijd 
technieken toe die het gebitsweefsel zoveel 
mogelijk ontzien (principe van de ‘adhesieve 
restauratietechniek’). Werk glazuurranden in 
het anteriorgebied schuin af. Werk in het pos-
teriorgebied alleen scherpe glazuurranden 
schuin af of rond ze iets af.

Pulpabescherming
Gebruik bij preparaties in de buurt van de 
pulpa een geschikt pulpabeschermingsmid-
del. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabri-
kant op.

Appliceren van het bondingmiddel
Breng het bondingmiddel aan (bijv. ONE 
COAT 7 UNIVERSAL). Volg de gebruiksaanwij-
zing van de fabrikant op.

Aanbrengen van SYNERGY Nano Formula.
Doseer het materiaal uit de spuit of tip en 
breng het laagsgewijs in de caviteit aan.

Polymerisatie
SYNERGY Nano Formula kan worden uitge-
hard met alle soorten lichtpolymerisatielam-
pen (bijv. S.P.E.C. 3®).

Maximale laagdikte en uithardingsduur:
≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

kleurtint Laagdik-
te

blootstellings-
duur

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Opmerking: SYNERGY Nano Formula moet 
laag voor laag worden uitgehard. Verwijder 
de inhibitielaag niet, aangezien dit de hech-
ting van de beide lagen beïnvloedt. Bij een te 
beperkte blootstelling wordt het materiaal 
mogelijk onvoldoende uitgehard.
SYNERGY Nano Formula is lichtgevoelig. Ver-
mijd langdurige blootstelling aan direct licht, 
in het bijzonder aan licht van de operatielamp 
of zonlicht.

Afwerking
Werk de restauratie af met fijne diamanten 
(40 μm en 15 μm), met een constante, vegen-
de beweging en maak daarbij uitgebreid ge-
bruik van waterspray.
Gebruik COLTENE-polijstmiddelen voor een 
optimaal polijstresultaat.

Noodmaatregelen
Bij direct contact met het mondslijmvlies vol-
staat spoelen met water. Bij direct contact 
met de ogen grondig uitspoelen met water 
(10 min) en een arts consulteren.

Opmerking
Wordt alleen geleverd aan of op instructie 
van tandartsen en tandtechnici. Buiten bereik 

van kinderen bewaren!
De tips mogen maar voor één patiënt worden 
gebruikt. Breng na gebruik de dop weer aan 
op de composietspuiten.

Houdbaarheid en aanduidingen
De vervaldatum en het nummer  staan zo-
wel op de spuiten als op de tips vermeld.

Houdbaarheid
Opslaan tussen 4 - 23 °C / 39 - 73 °F.
Vermijd blootstelling aan direct zonlicht of 
andere warmtebronnen.

Uitgiftedatum
02-2020

Brugsanvisning DA

Definition
SYNERGY Nano Formula er en modellérbar og 
radiopakt nano-hybrid komposit med højt 
indhold af fine fillerpartikler til restaurering af 
alle tænder. SYNERGY Nano Formula -syste-
met er sammensat af følgende komponenter: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade dækker 
en lang række tandnuancer med færre nuan-
cer, SYNERGY Nano Formula Compact er en 
pakbar komposit, som er fremragende til stør-
re rastaureringsopgaver. 

Sammensætning SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Methacrylate
Barium glas, silaniseret
Amorf kiselsyre, hydrofob

Tekniske data SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Opfylder kravene i ISO 4049
Målområde for uorganiske  
fillerpartikler: 0.04 - 2.9 µm
Uorganisk filterindhold efter masse: 58 %
Uorganisk fillerindhold efter vægt: 77 % 

Sammensætning SYNERGY Nano Formula 
Compact
Methacrylate
Strontium glas, silaniseret
Amorf kiselsyre, hydrofob

Tekniske data SYNERGY Nano Formula 
Compact
Opfylder kravene i ISO 4049
Målområde for uorganiske  
fillerpartikler: 0.04 - 2.5 µm
Uorganisk filterindhold efter masse: 59 %
Uorganisk fillerindhold efter vægt: 74 % 

Indikationer
SYNERGY Nano Formula Duo Shade er speci-
fikt indikeret til:
• Direkte fyldning af klasse I-, II-, III-, IV- og 

V-kaviteter
• Yderligere gennemskinneligt materiale i 

lag-teknikken
• Cementering og reparation af keramiske og 

kompositte restaureringer (f.eks. 
COMPONEER®).

• 
SYNERGY Nano Formula Compact er specifikt 
indikeret til:
• Direkte fyldning af klasse I-, II-, III-, IV- og 

V-kaviteter af opake tænder
• Dannelse af en dentinkerne

Kontraindikationer
Hvis patienten er allergisk over for SYNERGY 
Nano Formulas komponenter. Hvis stedet ik-
ke kan tørlægges under applicering og hærd-
ning af SYNERGY Nano Formula. Hvis mund-
hygiejnen er ringe.

Bivirkninger
Ingen systemiske bivirkninger er kendt. Isole-
rede tilfælde af kontaktallergier over for pro-
dukter med lignende sammensætning er ble-
vet indberettet.

Interaktioner med andre midler
Midler, der indeholder eugenol kan påvirke 
kompositters polymerisering. Anvendelsen af 
zinkoxid-eugenol-cementer i kombination 
med SYNERGY Nano Formula skal derfor und-
gås.
Misfarvninger kan forekomme, når der anven-
des kationaktive mundskyllemidler, plakindi-
katorer eller chlorhexidin.

Applicering
Rensning og tørlægning
Rens tanden, der skal behandles, og tænder-
ne ved siden af.
Vælg farve og skab et tørt arbejdsområde.

Kavitetspræparation
Under præparation af kaviteten skal det til-
stræbes at anvende en teknik, der er blid mod 
tandsubstansen (princip for „adhæsiv restau-
reringsteknik“). Emaljekanter i den anteriore 
region skal beveled. I den posteriore region er 
det kun skarpe emaljekanter, der skal beveled 
eller afrundes let.

Beskyttelse af pulpa
Der skal anvendes en egnet beskyttende liner 
tæt på pulpa. Anvend en procedure, der føl-
ger producentens brugsanvisning.

Applicering af adhæsiv
Applicér adhæsivet (f.eks. ONE COAT 7 UNI-
VERSAL). Anvend en procedure, der følger 
producentens brugsanvisning.

Applicering af SYNERGY Nano Formula
Tryk materialet ud af sprøjten eller spidsen og 
applicér det i kaviteten vha. lagteknik.

Polymerisering
SYNERGY Nano Formula kan hærdes med alle 
hærdelamper (f.eks. S.P.E.C. 3®).

Maksimal lagtykkelse og hærdningstider:
≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Farve Lagtyk-
kelse Eksponeringstid

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Bemærk: SYNERGY Nano Formula skal hær-
des lag for lag. Fjern ikke inhibitionslaget, da 
dette vil påvirke adhæsionen mellem lagene. 
Ved undereksponering er der en risiko for util-
strækkelig hærdning.
SYNERGY Nano Formula er lysfølsom. Undgå 
fortsat eksponering over for direkte lys, sær-
ligt operations- og/eller sollys.

Færdigbearbejdning
Fra groft til fint med diamantfinerere (40 μm 
og 15 μm) med en konstant fejende bevægel-
se og rigeligt vandspray.
For at opnå de optimale poleringsresultater 
anbefales COLTENE-polerere.

Sikkerhedsforanstaltninger
I tilfælde af direkte kontakt med slimhinden 
er det tilstrækkeligt at rense med postevand. I 
tilfælde af kontakt med øjnene skal der renses 
grundigt med vand (10 min) og der skal søges 
læge.

Bemærk
Leveres kun til tandlæger og tandteknikere 
eller pr. anmodning. Opbevares utilgængeligt 
for børn.
Spidser er kun til brug på en enkelt patient. 
Sæt hætten på kompositsprøjterne efter 
brug.

Holdbarhed og mærkning 
Udløbsdato og nummer  er påført sprøjter 
og tips.

Opbevaring
Opbevar ved 4 - 23 °C / 39 - 73 °F.
Undgå direkte sollys eller andre varmekilder.

Udgivelsesdato
02-2020

Bruksanvisning SV

Definition
SYNERGY Nano Formula är ett modellerbart, 
röntgenkontrasterande högt fyllt nano-hy-
brid-komposit för alla slags restaurationer. 
Coltène SYNERGY Nano Formula-systemet 
består av följande komponenter: Coltène 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade täcker en 
bred färgpalett med endast några få sprutor, 
SYNERGY Nano Formula Compact är ett 
stoppbart komposit för stora restaurationer. 

Sammansättning SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Metakrylater
Bariumglas, silaniserat
Amorf kiselsyra, hydrofoberad 

Tekniska data SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Enligt ISO 4049
Storleksintervall på oorganiska  
fillerpartiklar: 0.04 - 2.9 µm
Innehåll av oorganisk filler baserat  
på volym: 58 %
Innehåll av oorganisk filler baserat  
på vikt: 77 %

Sammansättning SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakrylater
Strontiumglas, silaniserat
Amorf kiselsyra, hydrofoberad 

Tekniska data SYNERGY Nano Formula 
Compact
Enligt ISO 4049
Storleksintervall på oorganiska  
fillerpartiklar: 0.04 - 2.5 µm
Innehåll av oorganisk filler baserat  
på volym: 59 %
Innehåll av oorganisk filler baserat  
på vikt: 74 %

Användningsområde
SYNERGY Nano Formula Duo Shade ägnar sig 
speciellt för:
• direkta fyllningar av kavitetsklass I, ll, lll, lV 

och V
• Det translucentare materialet för skiktteknik
• cementering och lagning av tandersätt-

ningar av keramer eller komposit (t.ex. 
COMPONEER®).

SYNERGY Nano Formula Compact ägnar sig 
speciellt för:
• direkta fyllningar av kavitetsklass I, ll, lll, lV 

och V i opaka tänder
• formning av dentinpelare

Kontraindikationer
Vid sensibilitet/allergi mot innehållsämnen i 
SYNERGY Nano Formula. Om preparations-
området inte kan torrläggas under applice-
ring och härdning av SYNERGY Nano Formula. 
Vid otillräcklig munhygien.

Biverkningar
Det finns inga kända systemiska biverkningar. 
Enstaka fall av kontaktallergier har beskrivits 
med produkter av liknande sammansättning.

Interaktioner med andra ämnen
Ämnen som innehåller eugenol kan påverka 
kompositers polymerisering. Användning av 
zinkeugenolcement i kombination med 
SYNERGY Nano Formula bör därför undvikas.
Missfärgningar kan uppstå vid användning av 
katjoniska munsköljningar, plackindikatorer 
och klorhexidin.

Användning
Rengöring och torrläggning
Rengör tanden som ska behandlas samt dess 
granntänder.
Välj färgnyans och skapa ett torrt arbetsfält.

Kavitetspreparation
Vid preparation av kaviteten bör om möjligt 
alltid minimalinvasiva tekniker samt principer 
för adhesiva fyllningstekniker tillämpas. 
Emaljkanter i det anteriora området bör kant-
skäras (bevel). Vassa emaljkanter i det posteri-
ora området bör avrundas eller kantskäras lätt 
(bevel).

Pulpaskydd
En lämplig pulpaskyddande isolering (liner) 
bör appliceras på pulpanära ställen. Följ till-
verkarens bruksanvisning för den aktuella 

produkten.

Applicering av bonding
Applicera bondingen (t.ex. ONE COAT 7 UNI-
VERSAL). Följ tillverkarens bruksanvisning för 
den aktuella produkten.

Applicering av SYNERGY Nano Formula.
Tryck ut materialet ur sprutan eller applice-
ringsspetsen och applicera det i kaviteten 
med skiktteknik.

Polymerisering
SYNERGY Nano Formula kan härdas med val-
fri härdljuslampa  
(t.ex. S.P.E.C. 3®).

Maximal skikttjocklek och härdningstider:
≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Färgnyans Skikt-
tjocklek Exponeringstid

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Observera: SYNERGY Nano Formula måste 
ljushärdas skikt för skikt. Avlägsna inte inhibi-
tionsskiktet eftersom det kan påverka adhe-
sionen mellan skikten. Vid underexponering 
finns risk för att härdningen blir otillräcklig.
SYNERGY Nano Formula är ljuskänsligt. Und-
vik därför kontinuerlig exponering av materi-
alet för operationslampan i behandlingsrum-
met och för direkt solljus.

Finishering
Utför putsning från grov till fin med diamant-
finisherare (40 μm och 15 μm) förd i en kon-
stant ”avtorkande” rörelse under riklig vatten-
begjutning.
För optimala poleringsresultat rekommende-
rar vi poleringsinstrumenten från COLTENE.

Skyddsåtgärder
Vid direkt kontakt med munslemhinnan räck-
er det att skölja med rikligt med vatten. Vid 
ögonkontakt skölj med rikligt med vatten (10 
min) och uppsök ögonläkare.

Observera
Levereras endast till tandläkare och dentalla-
boratorier eller på deras beställning. Förvaras 
oåtkomligt för barn!
Varje appliceringsspets är enbart avsedd för 
en enskild patient. Sätt på locken på kompo-
sitsprutorna omedelbart efter användning.

Hållbarhet och märkning 
Utgångsdatum och lotnummer  anges på 
sprutor och spetsar. 

Lagring
Lagring: 4 - 23 °C / 39 - 73 °F
Får ej utsättas för direkt solljus eller annan 
värmekälla. 

Bruksanvisningen utgiven
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Bruksanvisning NO

Definisjon
SYNERGY Nano Formula er en høyfylt, rønt-
gentett universal nanohybridkompositt. 
SYNERGY Nano Formula-systemet består av 
følgende komponenter: SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade dekker et stort antall dentale 
fargenyanser med færre farger, mens 
SYNERGY Nano Formula Compact er en pakk-
bar kompositt som egner seg utmerket til sto-
re restaureringer.

Komposisjon av SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Metakrylater
Bariumglass, silanisert
Amorft silikat, hydrofob

Tekniske data for SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Samsvarer med ISO 4049
Område for mål på uorganisk  
fyllingspartikler  0,04-2,9 μm
Uorganisk fyllingsinnhold etter volum:  58 %
Uorganisk fyllingsinnhold etter vekt:  77 %

Komposisjon av SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakrylater
Strontiumglass, silanisert
Amorft silikat, hydrofob

Tekniske data for SYNERGY Nano Formula 
Compact
Samsvarer med ISO 4049
Størrelsesområde for uorganiske  
fyllpartikler  0,04-2,5 μm
Uorganisk fyllingsinnhold etter volum:  59 %
Uorganisk fyllingsinnhold etter vekt:  74 %

Indikasjoner
SYNERGY Nano Formula Duo Shade er spesi-
elt indisert for:
• Direkte fylling av kaviteter i klasse I, II, III, IV 

og V
• Sementering og reparasjon av kompositt- 

og keramiske restaureringer (f.eks. 
COMPONEER®)

• Mer gjennomskinnelig materiale i lagtek-
nikken

SYNERGY Nano Formula Compact er spesielt 
indisert for:
• Direkte fylling av kaviteter i klasse I, II, III, IV 

og V på lystette tenner
• Forming av dentinkjerne

Kontraindikasjoner
Hvis området ikke kan isoleres under emalje-
etsing og påføring av SYNERGY Nano For-
mula. Ved allergi mot komponenter i 
SYNERGY Nano Formula. Ved dårlig munnhy-
giene.

Bivirkninger
Det kjennes ikke til systemiske bivirkninger. 
Det er rapportert om isolerte tilfeller av kon-

taktallergi for produkter med liknende sam-
mensetning.

Interaksjoner med andre midler
Midler som inneholder eugenol og/eller nelli-
kolje kan påvirke polymeriseringen av 
SYNERGY Nano Formula. Bruk av sinkok-
sid-eugenolsement i kombinasjon med 
SYNERGY Nano Formula skal derfor unngås. 
Det kan oppstå misfarging ved bruk av katio-
nisk munnskyllevæske, plakkindikatorer eller 
klorheksidin.

Bruk
Rensing og isolering
Rens tannen som skal behandles og naboten-
nene.
Velg farge og skap et tørt arbeidsområde.

Preparering av kaviteten
Under prepareringen av kaviteten må man i 
best mulig grad bruke en teknikk som er 
skånsom mot tannsubstansen (prinsippet om 
adhesiv restaureringsteknikk). Emaljekanter i 
det anteriore området skal skrånes. I det pos-
teriore området skal kun skarpe emaljekanter 
skrånes eller avrundes litt. 

Pulpabeskyttelse
Det skal brukes en egnet pulpabeskyttende 
underfylling i området tett inntil pulpa. Gå 
frem i samsvar med produsentens bruksan-
visning. 

Bruk av bonding
Påfør bonding (f.eks. ONE COAT 7 UNIVERS-
AL). Gå frem i samsvar med produsentens 
bruksanvisning.

Påføring av SYNERGY Nano Formula
Fordel materiale fra sprøyten eller kapselen 
og appliser i kaviteten.

Polymerisasjon
SYNERGY Nano Formula kan herdes med en 
hvilken som helst herdelampe (f.eks. S.P.E.C. 
3®).

Maksimal lagtykkelse og herdetider:
≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Fargenyanse Lagtyk-
kelse Eksponeringstid

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Merk: SYNERGY Nano Formula må herdes 
lagvis. Fjern ikke inhibisjonslaget, da dette vil 
påvirke adhesjonen mellom lagene. Ved un-
dereksponering er det fare for utilstrekkelig 
herding. 
SYNERGY Nano Formula er lysfølsom. Unngå 
å eksponere produktet overfor direkte sollys, 
særlig lys fra operasjonslampen og/eller sol-
lys. 

Polering 
Fra grov til fin med slipediamanter (40 μm og 
15 μm) med en konstant bevegelse og rikeli-
ge mengder vann.
For optimale poleringsresultater anbefales 
det å bruke COLTENE-polerere.

Nødtiltak
Ved direkte kontakt med munnslimhinnene 
er det tilstrekkelig å skylle med vann fra sprin-
gen. Ved kontakt med øynene må det skylles 
grundig med vann (10 min). Ta kontakt med 
øyelege.

Merk
Leveres kun til tannleger og dentallaborato-
rier eller på deres vegne. Oppbevares util-
gjengelig for barn!
Tuppene er kun til bruk på én pasient. Sett 
hetten på komposittsprøyten etter bruk.

Holdbarhet og merking
Utløpsdato og -nummer er angitt på 
sprøytene og tuppene. 
 
Oppbevaring
Oppbevares ved 4-23 °C / 39-73 °F. 
Unngå eksponering overfor direkte sollys el-
ler andre varmekilder.

Utgivelsesdato
02-2020

Käyttöohje FI

Määritelmä 
SYNERGY Nano Formula on röntgenopaakki 
ja runsaasti fillereitä sisältävä nanohybridiyh-
distelmämuovi, joka sopii kaikenlaisiin töihin. 
SYNERGY Nano Formula koostuu viidestä 
tuotteesta: SYNERGY Nano Formula Duo Sha-
de kattaa laajan väriskaalan pienellä määrällä 
ruiskuja, SYNERGY Nano Formula Compact on 
pakattava yhdistelmämuovi suurempien täyt-
teiden rakentamiseen. 

Koostumus SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade 
Metakrylaatit
silanoitu bariumlasi
amorfinen piihappo, hydrofobioitu

Tekniset tiedot SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade 
ISO 4049 -mukainen
Epäorgaanisten fillerihiukkasten 
keskimääräinen läpimitta: 0.04 - 2.9 mm
Epäorgaanisten fillerihiukkasten  
osuus tilavuudesta: 58 %
Epäorgaanisten fillerihiukkasten  
osuus painosta: 77 % 

Koostumus SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakrylaatit
silanoitu strontiumlasi
amorfinen piihappo, hydrofobioitu

Tekniset tiedot SYNERGY Nano Formula 
Compact 
ISO 4049 -mukainen

Epäorgaanisten fillerihiukkasten 
keskimääräinen läpimitta: 0.04 - 2.5 mm
Epäorgaanisten fillerihiukkasten  
osuus tilavuudesta: 59 %
Epäorgaanisten fillerihiukkasten  
osuus painosta: 74 % 

Käyttötarkoitus 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade sopii eri-
tyisesti
• I-, II-, III-, IV- ja V-luokan kaviteettien suorat 

restoraatiot
• kerrostekniikkaan läpikuultavampana ma-

teriaalina 
• Yhdistelmämuovisten sekä keraamisten res-

toraatioiden (esim. COMPONEER®) semen-
tointi ja korjaus

SYNERGY Nano Formula Compact sopii erityi-
sesti
• opaakkien hampaiden I-, II-, III-, IV- ja V-luo-

kan kaviteettien suorat restoraatiot 
• Dentiinipilarin rakentaminen

Kontraindikaatiot
Todettu yliherkkyys jollekin SYNERGY Nano 
Formula -materiaalin ainesosille. Tilanteet, 
joissa toimenpidealueen eristäminen 
SYNERGY Nano Formula -materiaalin käytön 
ja kovettumisen aikana on mahdotonta. Riit-
tämätön suuhygienia.

Haittavaikutukset
Ei tunnettuja systeemisiä sivuvaikutuksia. 
Koostumukseltaan samantapaisten tuottei-
den on yksittäistapauksissa todettu aiheutta-
neen kosketusallergioita.

Yhteisvaikutukset muiden aineiden kans-
sa
Eugenolia ja/tai öljyä sisältävät tuotteet tai 
käsineet voivat vaikuttaa yhdistelmämuovin 
polymerisaatioon. Sen vuoksi sinkkioksidieu-
genolia sisältävien sementtien käyttöä 
SYNERGY Nano Formula -materiaalin kanssa 
on vältettävä.
Kationisten suuvesien, plakki-indikaattorei-
den tai klooriheksidiinien käyttö saattaa ai-
heuttaa värjääntymiä.

Käyttö
Hampaan puhdistus ja eristys
Puhdista hoidettava hammas ja sen viereiset 
hampaat.
Valitse värisävy ja eristä työskentelyalue kui-
vaksi.

Kaviteetin preparointi
Kaviteetin preparoinnissa on käytettävä ham-
maskudosta säästävää tekniikkaa (adhesiivi-
tekniikan periaate). Kiillereunojen viistoami-
nen on suositeltavaa anteriorialueella. Poste-
riorisella alueella riittää terävien kiillereuno-
jen kevyt viistoaminen tai pyöristäminen.

Pulpan suojaaminen
Peitä pulpaa lähellä olevat alueet sopivalla 
pulpaa suojaavalla materiaalilla. Noudata ma-
teriaalin valmistajan käyttöohjeita.

Sidostaminen
Käytä sidosainetta (esim. ONE COAT 7 UNI-

VERSAL). Noudata materiaalin valmistajan 
käyttöohjeita.

SYNERGY Nano Formula -materiaalin annos-
telu
Annostele materiaalia ruiskusta tai kärjestä ja 
vie kaviteettiin kerrostekniikkaa käyttäen.

Polymerisaatio
SYNERGY Nano Formula voidaan valokovet-
taa kaikilla tavanomaisilla valokovetusyksi-
köillä (esim. S.P.E.C. 3®).

Kerroksen enimmäispaksuus ja kovetusajat:
≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Värisävy
Kerrok-
sen  
paksuus

Kovetusaika

SYNERGY Nano  
Formula  
Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Huomio: SYNERGY Nano Formula on valoko-
vetettava kerroksittain. Älä poista inhibointi-
kerrosta, sillä se voi vaikuttaa kerrosten väli-
seen kiinnittymiseen. Jos valotusaika on liian 
lyhyt, kovettuminen voi olla riittämätöntä.
SYNERGY Nano Formula on valoherkkää. Vältä 
altistamista suoralle auringonvalolle tai työs-
kentelyvalolle.

Viimeistely
Käytä karkea- ja hienoviimeistelyyn viimeiste-
lytimantteja (40 μm ja 15 μm) jatkuvalla pyyh-
kivällä liikkeellä runsaan vesihuuhtelun kans-
sa.
Erittäin kiiltävään tulokseen päästään käyttä-
mällä COLTENE-kiillottimia.

Turvallisuusohjeita 
Suorassa kontaktissa suun limakalvojen kans-
sa riittää limakalvojen huuhtelu vedellä. Mikä-
li ainetta joutuu silmään, on silmä huuhdelta-
va vedellä huolellisesti (10 minuuttia) ja otet-
tava yhteys silmälääkäriin. 

Huomioitavaa
Luovutetaan vain hammaslääkärien ja ham-
masteknikoiden tai heidän ohjeidensa mukai-
seen käyttöön. Ei lasten ulottuville!
Kärjet ovat kertakäyttöisiä. Sulje ruiskut välit-
tömästi käytön jälkeen.

Säilyvyys ja merkinnät 
Säilytys: 4 - 23 °C / 39 - 73 °F
Suojaa auringonvalolta ja muilta lämmönläh-
teiltä.

Merkinnät
Viimeinen käyttöpäivä ja numero  on mer-
kitty ruiskuihin ja kärkiin.

Pakkauskoko 
SYNERGY Nano Formula toimitetaan 4 ja 2.3 
g:n ruiskussa, 0.25 g:n kärjissä sekä 1 g:n twin-
Pack-pakkauksessa. 

Käyttöohjeen päiväys
02-2020

Οδηγίες χρήσης EL

√ÚÈÛÌfi˜
To SYNERGY της Coltène Nano Formula είναι 
μία πολύ λεπτ όκοκκη υβριδική σύνθετη 
ρητίνη, ακτινοσκιερή, διαμορφούενη, που 
ενδείκνυται για τις αποκαταστάσεις όλων των 
δοντιών. Το σύστημα SYNERGY της  Coltène 
Nano Formula αποτελείται από τα παρακάτω 
μέρη : SYNERGY Duo Shades Nano Formula το 
οποίο καλύπτει μία μεγάλη γκάμα 
αποχρώσεων με ειωένο αριθμό 
χρησιμοποιούμενων συρίγγων, SYNERGY Na-
no Formula Compact, μία υψηλού ιξώδους 
σύνθετη ρητίνη για συνήθως μεγάλες 
αποκαταστάσεις.

™‡ÓıÂÛË SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Μεθακρυλικοί εστέρες
À·ÏÔÛˆÌ·Ù›‰È· ‚·Ú›Ô˘, ÛÈÏ·ÓÔÔÈËÌ¤Ó·
ÕÌÔÚÊÔ, ˘‰ÚfiÊÔ‚Ô, ˘Ú›ÙÈÔ.

∆Â¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ SYNERGY Na-
no Formula Duo Shade
™˘ÌÊÒÓˆ˜ ÌÂ ISO 4049
Εύρος διαστάσεων σωματιδίων 
ανόργανων ενισχυτικών ουσιών: 0.04 - 2.9 
Ìm
Περιεκτικότητα σε ανόργανες ενισχυτικές 
ουσίες κατ’ όγκο:  58 %
Περιεκτικότητα σε ανόργανες ενισχυτικές 
ουσίες κατά βάρος: 74 %

™‡ÓıÂÛË SYNERGY Nano Formula 
Compact 
Μεθακρυλικοί εστέρες
À·ÏÔÛˆÌ·Ù›‰È· ‚·Ú›Ô˘, ÛÈÏ·ÓÔÔÈËÌ¤Ó·
ÕÌÔÚÊÔ, ˘‰ÚfiÊÔ‚Ô, ˘Ú›ÙÈÔ.

∆Â¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ SYNERGY  
Nano Formula Compact
™˘ÌÊÒÓˆ˜ ÌÂ ISO 4049
Εύρος διαστάσεων σωματιδίων 
ανόργανων ενισχυτικών  
ουσιών: 0.04 -2.5 Ìm
Περιεκτικότητα σε ανόργανες  
ενισχυτικές ουσίες κατ’ όγκο:  59 %
Περιεκτικότητα σε ανόργανες  
ενισχυτικές ουσίες κατά βάρος: 74 %

∂Ó‰Â›ÍÂÈ˜
∆Ô SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
ÙË˜ Coltène Nano Formula ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È 
È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ·:
• Άμεση έμφραξη κοιλοτήτων των ομάδων I, 

II, III, IV και V
• °È· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂ 

ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙÈÏÓfiÙËÙ· 
ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ ÙË˜ ÚËÙ›ÓË˜ 
Î·Ù¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·.

• Συγκόλληση με ρητινώδη κονία και 
επιδιόρθωση αποκαταστάσεων από 
σύνθετη ρητίνη και κεραμικό υλικό (π.χ. 
COMPONEER®)

∆Ô SYNERGY Nano Formula Compact 
ÙË˜ Coltène Nano Formula ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È 

È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÁÈ·:
• ÕÌÂÛÂ˜ ÂÌÊÚ¿ÍÂÈ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ 

ÌÂ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·.
• Διαμόρφωση ψευδοκολοβώματος 

οδοντίνης.

Αντενδείξεις
Σε περίπτωση αλλεργίας στα συστατικά του 
SYNERGY Nano Formula. Εάν η περιοχή δεν 
μπορεί να απομονωθεί κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και του πολυμερισμού του 
SYNERGY Nano Formula. Σε περίπτωση ανε-
παρκούς στοματικής υγιεινής.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν είναι γνωστές συστηματικές παρενέργει-
ες. Αλλεργίες εξ επαφής με προϊόντα παρό-
μοιας σύνθεσης έχουν αναφερθεί σε μεμονω-
μένες περιπτώσεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλους παράγοντες
Παράγοντες που περιέχουν ευγενόλη ενδέχε-
ται να επηρεάσουν τον πολυμερισμό των σύν-
θετων ρητινών. Κατά συνέπεια, η χρήση κο-
νιών με βάση το οξείδιο ψευδαργύρου και την 
ευγενόλη σε συνδυασμό με το SYNERGY Nano 
Formula θα πρέπει να αποφεύγεται.
Ενδέχεται να προκύψουν δυσχρωμίες κατά τη 
χρήση κατιονικών στοματοπλυμάτων, δισκί-
ων αποκάλυψης της οδοντικής πλάκας ή χλω-
ρεξιδίνης.

Εφαρμογή
Καθαρισμός και απομόνωση
Καθαρίστε το υπό θεραπεία δόντι καθώς και 
τα παρακείμενα δόντια.
Επιλέξτε την απόχρωση και δημιουργήστε 
στεγνή περιοχή εργασίας.

Παρασκευή της κοιλότητας
Κατά την παρασκευή της κοιλότητας, πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να χρησιμοποιείται τεχνική που να διατη-
ρεί όσο το δυνατόν στο έπακρο τους οδοντι-
κούς ιστούς (αρχή της τεχνικής των συγκολ-
λούμενων αποκαταστάσεων). Οι ακμές της 
αδαμαντίνης στην περιοχή των προσθίων 
πρέπει να λοξοτομούνται. Στην περιοχή των 
οπισθίων, λοξοτομήστε ή στρογγυλέψτε ελα-
φρά μόνο τις οξύαιχμες ακμές της αδαμαντί-
νης.

Προστασία του πολφού
Ένα κατάλληλο ουδέτερο στρώμα προστασί-
ας πολφού πρέπει να εφαρμόζεται στις περιο-
χές κοντά στον πολφό. Διαδικασία σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Εφαρμογή του συγκολλητικού παράγοντα
Εφαρμόστε το συγκολλητικό παράγοντα (π.χ. 
ONE COAT 7 UNIVERSAL). Διαδικασία σύμφω-
να με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Εφαρμογή του SYNERGY Nano Formula
Διανείμετε το υλικό από τη σύριγγα ή το ρύγ-
χος και εφαρμόστε μέσα στην κοιλότητα χρη-
σιμοποιώντας τεχνική σε στρώματα.

Πολυμερισμός
Το SYNERGY Nano Formula μπορεί να πολυ-
μεριστεί με χρήση οποιασδήποτε συσκευής 
φωτοπολυμερισμού (π.χ. S.P.E.C. 3®).

Μέγιστο πάχος στρώματος και χρόνοι πολυ-
μερισμού:

≥800  
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

απόχρωση

Πάχος 
του 
στρώμα-
τος

χρόνος έκθεσης

SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano 
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Σημείωση: Το SYNERGY Nano Formula πρέ-
πει να πολυμερίζεται ανά στρώμα. Μην απο-
μακρύνετε το αναχαιτιστικό στρώμα, διότι 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τη συ-
γκόλληση μεταξύ των στρωμάτων. Σε περί-
πτωση μειωμένης έκθεσης, υπάρχει κίνδυνος 
ανεπαρκούς πολυμερισμού.
Το SYNERGY Nano Formula είναι φωτοευαί-
σθητο. Αποφεύγετε την έκθεση σε έντονο 
φωτισμό, ιδίως από τον οδοντιατρικό προβο-
λέα ή/και το άμεσο ηλιακό φως.

Φινίρισμα
Από χοντρό σε λεπτό με διαμάντια φινιρίσμα-
τος (40 μm και 15 μm) με συνεχή περιστροφι-
κή κίνηση και με άφθονο καταιονισμό με νε-
ρό.
Για βέλτιστα αποτελέσματα στίλβωσης, συνι-
στώνται στιλβωτικά COLTENE.

¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÌÂÛË˜ Â·Ê‹˜ ÌÂ ÙÔ 
ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ ÍÂÏ‡ÓÂÙÂ ÌÂ 
¿ÊıÔÓÔ ÙÚÂ¯Ô‡ÌÂÓÔ ÓÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË 
¿ÌÂÛË˜ Â·Ê‹˜ ÌÂ Ù· Ì¿ÙÈ·, ÍÂÏ‡ÓÂÙÂ 
ÌÂ ¿ÊıÔÓÔ ÙÚÂ¯Ô‡ÌÂÓÔ ÓÂÚfi (10 ÏÂÙ¿) 
Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ı‹ÙÂ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ.

Σημειώσεις
Παρέχεται μόνο σε οδοντιάτρους και οδοντο-
τεχνίτες ή κατόπιν εντολής αυτών. Διατηρή-
στε το μακριά από παιδιά!
Τα ρύγχη προορίζονται για χρήση σε ένα μό-
νο ασθενή. Επαναπωματίστε τις σύριγγες της 
σύνθετης ρητίνης μετά τη χρήση.

Διάρκεια ζωής και σήμανση
Η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός  παρτί-
δας αναγράφονται ευκρινώς στις σύριγγες και 
στις κάψουλες (tips).

¢È·Ù‹ÚËÛË
¢È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÙ·Í‡ 4 - 23 °C / 39 - 73 °F
¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ 
‹ ÛÂ ¿ÏÏË ËÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ 
¯Ú‹ÛË˜
02-2020

Instrucțiuni de utilizare RO

Definiţie
SYNERGY Nano Formula este un compozit 
nanohibrid universal, radioopac, cu grad înalt 

de umplere. Sistemul SYNERGY Nano Formula 
este alcătuit din următoarele componente: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade acoperă 
cu mai puţine nuanţe o gamă largă de nuanţe 
dentare, SYNERGY Nano Formula Compact 
este un compozit ambalabil, excelent pentru 
reconstrucţia restaurărilor mari.

Compoziţia produsului SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
Metacrilați
Sticlă de bariu silanizată
Acid silicic amorf, hidrofobizat

Date tehnice pentru SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
În conformitate cu ISO 4049
Gama de dimensiuni a particulelor de umplu-
tură anorganică: 0,04-2,9 μm
Conținutul de material de umplutură  
anorganică în volum:  58 %
Conținutul de material de umplutură  
anorganică în greutate:  77 %

Compoziţia produsului SYNERGY Nano 
Formula Compact
Metacrilați
Sticlă de stronţiu silanizată
Acid silicic amorf, hidrofobizat

Date tehnice pentru SYNERGY Nano  
Formula Compact
În conformitate cu ISO 4049
Gama de dimensiuni a particulelor de umplu-
tură anorganică: 0,04-2,5 μm
Conținutul de material de umplutură  
anorganică în volum:  59 %
Conținutul de material de umplutură  
anorganică în greutate:  74 %

Indicaţii
SYNERGY Nano Formula Duo Shade este indi-
cat în mod specific pentru:
• Obturarea directă a cavităților de clasa I, II, 

III, IV și V
• Etanșarea și repararea restaurărilor din ma-

teriale compozite ceramice și compozite (de 
ex. COMPONEER®)

• Mai mult material translucid în tehnica stra-
tificării

SYNERGY Nano Formula Compact este indicat 
în mod specific pentru:
• Obturarea directă a cavităților de clasa I, II, 

III, IV și V a dinţilor opaci
• Modelarea unui bont de dentină

Contraindicaţii
Dacă locul nu poate fi izolat după gravarea 
smalţului și în timpul aplicării și polimerizării 
produsului SYNERGY Nano Formula. Dacă pa-
cientul este alergic la substanțele componen-
te ale produsului SYNERGY Nano Formula. 
Dacă igiena bucală este slabă.

Efecte secundare
Nu se cunosc efecte secundare sistemice. În 
cazuri izolate au fost raportate alergii de con-
tact la produsele cu o compoziție similară.

Interacţiuni cu alţi agenţi
Agenții care conțin eugenol și/sau ulei de cui-

șoare pot afecta polimerizarea produsului 
SYNERGY Nano Formula. De aceea, utilizarea 
cimenturilor cu oxid de zinc-eugenol în com-
binație cu SYNERGY Nano Formula trebuie 
evitată. Decolorările pot apărea când se utili-
zează ape de gură cationice, indicatori de pla-
că sau clorhexidină.

Aplicare
Curățare și izolare
Curățați dintele care trebuie tratat și dintele 
adiacent.
Alegeți culoarea și creați o zonă de lucru usca-
tă.

Prepararea cavităţii
Când se prepară cavitatea trebuie depus orice 
efort pentru a utiliza o tehnică ce nu afectea-
ză substanța dentară (principiul tehnicii de 
restaurare adezivă). Marginile de smalț din zo-
na anterioară trebuie bizotate. În zona poste-
rioară, se bizotează sau se rotunjesc ușor nu-
mai marginile de smalț ascuțite. 

Protecția pulpei
În imediata vecinătate a pulpei se aplică un li-
ner adecvat pentru protecția pulpei. Procedu-
ra - în conformitate cu instrucțiunile de utili-
zare ale producătorului. 

Aplicarea agentului adeziv
Aplicați agentul adeziv (de ex. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Procedura - în conformitate cu 
instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Aplicarea produsului SYNERGY Nano Formula
Distribuiţi materialul din seringă sau vârf și 
aplicați-l în cavitate utilizând tehnica straturi-
lor succesive.

Polimerizare
SYNERGY Nano Formula poate fi polimerizat 
utilizând orice aparat de fotopolimerizare (de 
ex. S.P.E.C. 3®).

Grosimea maximă a stratului și duratele de 
polimerizare:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Culoare
Grosi-
mea  
stratului

timp de  
expunere

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3

2 mm 20 s 10 s

Notă: SYNERGY Nano Formula trebuie poli-
merizat strat cu strat. Nu îndepărtați stratul de 
inhibiție deoarece aceasta ar afecta adeziu-
nea dintre straturi. În eventualitatea expunerii 
insuficiente există riscul polimerizării incom-
plete. 
SYNERGY Nano Formula este fotosensibil. Evi-
tați expunerea continuă la lumina directă a 
soarelui, mai ales la lampa unitului și/sau la 
lumina soarelui. 

Finisare 
De la aspru la fin cu pietre diamantate de fini-
sare (40 μm și 15 μm) cu o mișcare constantă 
de glisare și pulverizând apă din abundență.
Pentru cele mai bune rezultate ale șlefuirii se 
recomandă pietrele de șlefuit COLTENE.

Măsuri de urgenţă
În cazul contactului direct cu mucoasa bucală, 
clătirea cu apă de robinet este suficientă. În 
cazul contactului cu ochii, spălați-i bine cu 
apă (10 min) și consultați medicul.

Notă
Furnizat exclusiv medicilor stomatologi și teh-
nicienilor dentari sau la indicațiile acestora. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Vârfurile se utilizează numai la un singur paci-
ent. Închideți capacul seringilor de material 
compozit după utilizare.

Termenul de valabilitate şi marcajul
Data expirării și numărul  sunt marcate pe 
seringi și vârfuri. 
 
Depozitare
Depozitați la temperaturi de 4-23°C/39-73°F. 
Evitaţi expunerea la lumina directă a soarelui 
sau la alte surse de căldură.

Data publicării
02-2020

Instrukcja użycia PL

Definicja
SYNERGY Nano Formula to uniwersalny kom-
pozyt nanohybrydowy o  dużej zawartości 
wypełniaczy, nieprzepuszczający promienio-
wania RTG. System SYNERGY Nano Formula 
zawiera  następujące składniki: SYNERGY Na-
no Formula Duo Shade obejmuje szeroki za-
kres odcieni zębów przy użyciu mniejszej licz-
by odcieni, SYNERGY Nano Formula Compact 
jest kondensowalnym kompozytem doskona-
łym do odbudowy dużych uzupełnień.

Skład SYNERGY Nano Formula Duo Shade
Metakrylany
Silanizowane szkło barowe
Amorficzna krzemionka hydrofobowa

Dane techniczne SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Spełnia wymagania normy ISO 4049
Rozmiar cząsteczek wypełniaczy  
nieorganicznych:  0,04-2,9 μm
Zawartość wypełniacza nieorganicznego  
objętościowo:  58%
Zawartość wypełniacza nieorganicznego  
wagowo:  77%

Skład SYNERGY Nano Formula Compact 
Metakrylany
Silanizowane szkło strontowe
Amorficzna krzemionka hydrofobowa

Dane techniczne SYNERGY Nano Formula 
Compact
Spełnia wymagania normy ISO 4049
Rozmiar cząsteczek wypełniaczy  

nieorganicznych:  0,04-2,5 μm
Zawartość wypełniacza nieorganicznego ob-
jętościowo:  59%
Zawartość wypełniacza nieorganicznego wa-
gowo:  74%

Wskazania
SYNERGY Nano Formula Duo Shade jest 
wskazany w szczególności do:
• bezpośredniego wypełniania ubytków kla-

sy I, II, III, IV i V
• mocowania i naprawy uzupełnień kompo-

zytowych i ceramicznych (np. 
COMPONEER®)

• stosowania jako bardziej przezierny mate-
riał w technice warstwowej

SYNERGY Nano Formula Compact jest wska-
zany w szczególności do:
• bezpośredniego wypełniania ubytków kla-

sy I, II, III, IV i V zębów nieprzeziernych
• formowania zrębu zębiny

Przeciwwskazania
Brak możliwości izolacji po wytrawieniu szkli-
wa oraz podczas aplikacji i  utwardzania 
SYNERGY Nano Formula. Uczulenie na skład-
niki SYNERGY Nano Formula. Słaba higiena 
jamy ustnej.

Działania niepożądane
Brak znanych ogólnoustrojowych działań nie-
pożądanych. Zgłaszano pojedyncze przypad-
ki alergii kontaktowych z produktami o po-
dobnym składzie.

Oddziaływanie z innymi środkami
Środki zawierające eugenol i/lub olejek goź-
dzikowy mogą wpływać na polimeryzację 
SYNERGY Nano Formula. Z tego powodu na-
leży unikać stosowania produktu SYNERGY 
Nano Formula w  połączeniu z  cementami 
tlenkowo-cynkowo-eugenolowymi. Stosowa-
nie kationowych płynów do płukania ust, 
wskaźników płytki nazębnej lub chlorheksy-
dyny może prowadzić do wystąpienia prze-
barwień.

Stosowanie
Oczyszczenie i izolacja
Oczyścić ząb przeznaczony do leczenia i są-
siednie zęby.
Wybrać kolor i stworzyć suchy obszar robo-
czy.

Opracowanie ubytku
Podczas preparacji ubytku należy dołożyć 
wszelkich starań, aby stosować technikę deli-
katną dla twardej tkanki zęba (zasada „techni-
ki rekonstrukcji adhezyjnej”). W zębach 
przednich należy ukośnie ściąć brzegi szkliwa. 
W zębach bocznych należy ściąć ukośnie lub 
zaokrąglić jedynie ostre brzegi szkliwa. 

Ochrona miazgi
W pobliżu miazgi należy zastosować odpo-
wiedni podkład chroniący miazgę. Postępo-
wać zgodnie z instrukcją użycia dostarczoną 
przez producenta. 

Nakładanie materiału wiążącego
Nanieść materiał wiążący (np. ONE COAT 7 

UNIVERSAL). Postępować zgodnie z instrukcją 
użycia dostarczoną przez producenta.

Aplikacja SYNERGY Nano Formula
Materiał należy nakładać ze strzykawki lub 
końcówki do ubytku, stosując technikę war-
stwową.

Polimeryzacja
SYNERGY Nano Formula można utwardzać za 
pomocą dowolnej lampy polimeryzacyjnej 
(np. S.P.E.C. 3®).

Maksymalna grubość warstwy i czasy utwar-
dzania:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Odcień Grubość  
warstwy Czas ekspozycji

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Uwaga: Konieczna jest polimeryzacja pro-
duktu SYNERGY Nano Formula warstwa po 
warstwie. Nie usuwać warstwy inhibicji, po-
nieważ miałoby to negatywny wpływ na wza-
jemne przyleganie warstw. W przypadku nie-
doświetlenia istnieje ryzyko niewystarczają-
cego utwardzenia. 
Produkt SYNERGY Nano Formula jest wrażli-
wy na światło. Unikać ciągłego narażenia na 
bezpośrednie działanie światła, zwłaszcza 
światła operacyjnego i/lub słonecznego. 

Wykańczanie 
Wykańczać wiertłami z grubo- i drobnoziarni-
stym nasypem diamentowym (40 μm i 15 
μm), wykonując stały ruch posuwisty i rozpy-
lając duże ilości wody.
W  celu uzyskania optymalnych rezultatów 
polerowania zalecane są gumki polerskie 
COLTENE.

Postępowanie w nagłych przypadkach
W przypadku bezpośredniej styczności z bło-
ną śluzową jamy ustnej wystarczy przepłukać 
wodą wodociągową. W przypadku styczności 
produktu z oczami należy dokładnie przemyć 
oczy wodą (10 min) i zasięgnąć pomocy leka-
rza.

Uwaga
Sprzedaż wyłącznie lekarzom dentystom i 
technikom dentystycznym lub na ich polece-
nie. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci!
Końcówki są przeznaczone do stosowania 
wyłącznie u jednego pacjenta. Po użyciu nale-
ży ponownie zamknąć strzykawki.

Okres przydatności do użycia i 
oznakowanie
Termin ważności i numer serii  są podane 
na strzykawkach i końcówkach. 
 
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 4-23°C/

39-73°F. 
Unikać narażenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub innych źródeł cie-
pła.

Ostrzeżenie
Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż te-
go produktu tylko lekarzom stomatologom 
lub na zamówienie lekarza stomatologa.

Data sporządzenia informacji
02-2020

Navodila za uporabo SL

Definicija
Material SYNERGY Nano Formula je visoko 
polnjen, radiopačen univerzalen nanohibri-
dni kompozit. Sistem SYNERGY Nano Formula 
je sestavljen iz naslednjih komponent: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade obsega 
širok razpon različnih zobnih odtenkov z manj 
barvami, SYNERGY Nano Formula Compact je 
stisljiv kompozit, primeren za obnovo večjih 
restavracij.

Sestava materiala SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Metakrilati
Silanizirano barijevo steklo
Hidrofobiran amorfni silicij

Tehnični podatki materiala SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
V skladu s standardom ISO 4049
Razpon velikosti delcev  
anorganskega polnila: 0,04–2,9 μm
Vsebnost anorganskih polnil glede  
na prostornino:  58 %
Vsebnost anorganskih polnil glede  
na maso:  77 %

Sestava materiala SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakrilati
Silanizirano stroncijevo steklo
Hidrofobiran amorfni silicij

Tehnični podatki materiala SYNERGY Nano 
Formula Compact
V skladu s standardom ISO 4049
Razpon velikosti delcev  
anorganskega polnila: 0,04-2,5 μm
Vsebnost anorganskih polnil glede  
na prostornino:  59 %
Vsebnost anorganskih polnil glede  
na maso:  74 %

Indikacije
Material SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
je posebej indiciran za:
• Neposredne zalivke kavitet razreda I, II, III, 

IV in V
• Cementiranje in popravilo keramičnih in 

kompozitnih restavracij  
(npr. COMPONEER®)

• prosojnejši material pri tehniki vstavljanja 
po plasteh



Material SYNERGY Nano Formula Compact je 
posebej indiciran za:
• Neposredne zalivke kavitet razreda I, II, III, IV 

in V pri motnih zobeh
• Oblikovanje dentinskega jedra

Kontraindikacije
Če mesta po jedkanju sklenine ter med nano-
som in strjevanjem materiala SYNERGY Nano 
Formula ni mogoče izolirati. V primeru alergij 
na komponente materiala SYNERGY Nano 
Formula. Pri slabi ustni higieni.

Neželeni učinki
Sistemski neželeni učinki niso znani. V posa-
meznih primerih so poročali o kontaktni aler-
giji pri izdelkih s podobno sestavo.

Interakcije z drugimi snovmi
Materiali, ki vsebujejo evgenol in/ali olje na-
geljnovih žbic, lahko vplivajo na polimerizaci-
jo materiala SYNERGY Nano Formula. Zato se 
izogibajte uporabi cementov iz cinkovega 
oksida in evgenola v kombinaciji z materia-
lom SYNERGY Nano Formula. Pri uporabi kati-
onskih ustnih vod, označevalcev zobnih 
oblog ali klorheksidina lahko pride do obar-
vanja.

Uporaba
Čiščenje in izolacija
Očistite zob, ki ga boste zdravili, in sosednje 
zobe.
Izberite odtenek in osušite delovno površino.

Preparacija kavitete
Pri preparaciji kavitete si prizadevajte upo-
rabljajti tehnike, ki so nežne za zobna tkiva 
(načelo „adhezivne restavracijske tehnike“). 
Robove sklenine v anteriornem predelu zab-
rusite. V posteriornem predelu nekoliko zab-
rusite ali zaokrožite le ostre robove sklenine. 

Zaščita pulpe
Mesta blizu pulpe je treba zaščititi z ustreznim 
sredstvom za zaščito pulpe. Postopek je v 
skladu z navodili za uporabo proizvajalca. 

Uporaba adhezivnega sistema
Nanesite adhezivni sistem (npr. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Postopek je v skladu z navodili 
za uporabo proizvajalca.

Nanos materiala SYNERGY Nano Formula
Material iztisnite iz brizge ali konice in ga s 
tehniko postopnega vnašanja nanesite v kavi-
teto.

Polimerizacija
Material SYNERGY Nano Formula se lahko str-
juje s katero koli polimerizacijsko lučjo (npr. 
S.P.E.C. 3®).

Največja debelina plasti in časi strjevanja:
≥ 800  
mW/
cm2

≥ 1600  
mW/
cm2

Barva Debelina 
plasti

čas izpostavlje-
nosti

SYNERGY Nano For-
mula Duo  
Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

≥ 800  
mW/
cm2

≥ 1600  
mW/
cm2

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3

2 mm 20 s 10 s

Opomba: material SYNERGY Nano Formula 
se mora strjevati po plasteh. Ne odstranjujte 
inhibicijske plasti, ker lahko to vpliva na veza-
vo med plastmi. V primeru nezadostne izpo-
stavljenosti obstaja tveganje nezadostnega 
strjevanja. 
Material SYNERGY Nano Formula je občutljiv 
na svetlobo. Izdelka ne izpostavljajte nepo-
sredni sončni svetlobi, še zlasti ne delovni 
svetlobi in/ali sončni svetlobi. 

Končna obdelava 
Od grobe do fine obdelave z diamantnimi po-
lirnimi svedri (40 μm in 15 μm) s stalnimi krož-
nimi gibi in z obilnim pršenjem z vodo.
Za optimalne rezultate poliranja priporočamo 
instrumente za poliranje COLTENE.

Ukrepi v nujnem primeru
Ob neposrednem stiku z ustno sluznico za-
došča izpiranje z vodo iz pipe. Pri stiku izdelka 
z očmi temeljito izpirajte z vodo (10 min), na-
to se posvetujte z zdravnikom.

Opomba
Dobavljivo samo zobozdravnikom in zobnim 
tehnikom ali skladno z njihovimi navodili. 
Hraniti zunaj dosega otrok!
Konice so samo za enkratno uporabo. Po upo-
rabi ponovno zaprite brizge s kompozitom.

Rok uporabe in označevanje
Datum izteka roka uporabnosti in številka se-
rije sta označena na brizgah in konicah. 
 
Shranjevanje
Shranjujte pri temperaturi 4-23 °C. 
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi 
ali drugim virom toplote.

Pozor
Zvezni zakon omejuje prodajo tega pripo-
močka zobozdravniku ali po naročilu 
zobozdravnika.

Datum izdaje
02-2020

Naudojimo instrukcijos LT

Apibrėžimas
„SYNERGY Nano Formula“ yra daug užpildo 
turintis, rentgenokontrastiškas universalus 
nano-hibridinis kompozitas. „SYNERGY Nano 
Formula“ sistemą sudaro šie komponentaia: 
„SYNERGY Nano Formula Duo Shade“ su ma-
žiau atspalvių aprėpia platų dantų atspalvių 
diapazoną, „SYNERGY Nano Formula Com-
pact“ yra pakuojamas kompozitas, puikiai tin-
kantis didelėms restauracijoms.

Composition SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Metakrilatai
Bario stiklas, silanizuotas
Amorfinis silicio dioksidas, hidrofobinis

Pulpas aizsardzība
Netālu no pulpas ir jāuzklāj piemērots pulpas 
aizsardzības pārklājuma materiāls. Ir jāizpilda 
ražotāja nodrošinātajā lietošanas instrukcijā 
aprakstītā procedūra. 

Saistvielas uzklāšana
Uzklājiet saistvielu (piemēram, ONE COAT  7 
UNIVERSAL). Ir jāizpilda ražotāja nodrošināta-
jā lietošanas instrukcijā aprakstītā procedūra.

SYNERGY Nano Formula uzklāšana
Izspiediet materiālu no šļirces vai uzgaļa un 
iepildiet to kavitātē, izmantojot pakāpenisko 
metodi.

Polimerizācija
Materiālu SYNERGY Nano Formula var cieti-
nāt, izmantojot jebkuru ierīci cietināšanai ar 
gaismu (piemēram, S.P.E.C. 3®).

Pārklājuma maksimālais biezums un cietinā-
šanas laiks

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Tonis
Pārklāju-
ma bie-
zums

ekspozīcijas 
laiks

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Piezīme. Materiāls SYNERGY Nano Formula ir 
jācietina pa vienam slānim. Nenoņemiet aiz-
sargslāni, jo tas ietekmē slāņu savstarpējo sa-
lipšanu. Nepietiekamas apstarošanas gadīju-
mā var netikt nodrošināta pietiekama cietinā-
šana. 
Materiāls SYNERGY Nano Formula ir gaismju-
tīgs. Nepakļaujiet ilgstošai tiešas dienasgais-
mas, it īpaši operāciju zāles lampu un/vai sau-
les gaismas, iedarbībai. 

Apdare 
No rupjas līdz smalkai slīpēšanai ar dimanta 
slīpēšanas galviņām (40  μm un 15  μm), no-
drošinot pastāvīgu slīpēšanas kustību un ska-
lošanu ar lielu ūdens daudzumu.
Lai nodrošinātu optimālus pulēšanas rezultā-
tus, ieteicams izmantot COLTENE pulēšanas 
galviņas.

Ārkārtas pasākumі
Gadījumā, ja materiāls nokļūst uz mutes gļo-
tādas, izskalojiet muti ar ūdeni. Ja materiāls 
nonāk acīs, rūpīgi izskalojiet tās ar ūdeni 
(10 min) un vērsieties pie ārsta.

Piezīme
Šis izstrādājums tiek piegādāts tikai zobār-
stiem un zobu tehniķiem vai pēc viņu norādī-
juma. Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā!
Uzgaļi ir paredzēti lietošanai tikai vienam pa-
cientam. Pēc lietošanas uzlieciet atpakaļ kom-
pozītmateriāla šļirču uzgaļus.

Derīguma termiņš un marķējums
Derīguma termiņš un  numurs ir norādīts 

uz šļircēm un uzgaļiem. 
 
Uzglabāšana
Uzglabāt temperatūrā no 4 līdz 23  °C (no 39 
līdz 73 °F). 
Nepakļaut tiešu saules staru vai citu siltuma 
avotu ietekmei.

Uzmanību
Federālie likumi nosaka, ka šo ierīci drīkst pār-
dot tikai zobārsti vai pēc zobārsta pasūtījuma.

Publicēšanas datums
02-2020

Kullanım Talimatları TR

Tarif
SYNERGY Nano Formula bütün restorasyonlar 
için sıkılabilen, röntgenopak, yoğun na-
no-hibrid kompozittir. SYNERGY Nano Formu-
la sistem beş bileşenden oluşur. SYNERGY Na-
no Formula Duo Shade geniş bir renk paletini 
daha az şırınga ile temsil eder; SYNERGY Nano 
Formula Compact büyük restorasyonlar için 
doldurucu kompozittir. 

Bileşenleri SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Metakrilat
Silanize edilmiş baryum cam
Hidrofoblaştırılmış silika amorf

Teknik Veriler SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
ISO 4049’e göre
İnorganik doldurucu parçacıklarının  
boyut aralığı: 0.04 - 2.9 µm
Hacimce inorganik doldurucu içeriği: % 58
Ağırlıkça inorganik doldurucu içeriği:  % 77

Bileşenleri SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakrilat
Silanize edilmiş stronsiyum cam
Hidrofoblaştırılmış silika amorf

Teknik Veriler SYNERGY Nano Formula 
Compact
ISO 4049’e göre
İnorganik doldurucu parçacıklarının  
boyut aralığı: 0.04 - 2.5 µm
Hacimce inorganik doldurucu içeriği: % 59
Ağırlıkça inorganik doldurucu içeriği: % 74

Kullanım Alanları
SYNERGY Nano Formula Duo Shade aşağıdaki 
durumlar için tasarlanmıştır:
• Sınıf I, II, III, IV ve V kavitelerin direkt dolgu-

su
• Tabaka tekniğinde translusens maddesi 

olarak
• Kompozit ve seramik restorasyonların ya-

pıştırılması ve onarımı  
(örn. COMPONEER®)

SYNERGY Nano Formula Compact aşağıdaki 
durumlar için tasarlanmıştır:
• Opak dişlerin direk dolgularında
• Dentin çekirdek oluşturulması

Kontrendikasyonlar
SYNERGY Nano Formula bileşenlerine karşı 
alerji. SYNERGY Nano Formula’un uygulanma-
sı ve sertleştirilmesi sırasında alanın izole edi-
lememesi. Yetersiz ağız hijyeni.

Yan etkiler
Bilinen sistemik yan etkisi yoktur. İzole vaka-
larda benzer bileşime sahip ürünlerde temas 
alerjisi bildirilmiştir.

Başka maddelerle etkileşim
Öjenol içeren ajanlar kompozitlerin polimeri-
zasyonunu etkileyebilir. Bu nedenle çinko ok-
sit öjenol simanların SYNERGY Nano Formula 
ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
Katyonik ağız çalkalama suyu, plak gösterge-
leri veya klorheksidin kullanılırken renk bozul-
maları oluşabilir.

Uygulama
Temizleme ve izolasyon
Hem tedavi edilecek dişi, hem bitişiğindeki 
dişleri temizleyin.
Rengi seçin ve kuru bir çalışma alanı oluştu-
run.

Kavitenin preparasyonu
Kavite preparasyonunda, diş maddesine karşı 
nazik teknikler kullanılmalıdır (Adeziv Resto-
rasyon Tekniği ilkesi). Anterior bölgedeki mi-
ne kenarları bizote edilmelidir. Posterior böl-
gede, sadece keskin mine kenarları hafif bizo-
te veya yuvarlatılmış olmalıdır.

Pulpanın Korunması
Pulpanın yakınına uygun bir pulpa koruyucu 
astar uygulanmalıdır. Prosedür üreticinin kul-
lanma talimatlarına göre yapılmalıdır.

Bağlayıcı ajanın uygulanması
Bağlayıcı ajanı uygulayın (örn. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Prosedür üreticinin kullanma ta-
limatlarına göre yapılmalıdır.

SYNERGY Nano Formula’un uygulanması
Materyali şırıngadan veya uçtan dışarı verin 
ve inkrement tekniğiyle kavitenin içine uygu-
layın.

Polimerizasyon
SYNERGY Nano Formula herhangi bir ışıkla 
sertleştirme ünitesi kullanılarak sertleştirilebi-
lir (örn. S.P.E.C. 3®).

Maksimum tabaka kalınlığı ve sertleşme süre-
leri:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

renk Tabaka  
kalınlığı Maruziyet süresi

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano For-
mula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Not: SYNERGY Nano Formula tabaka tabaka 
sertleştirilmelidir. Tabakalar arasındaki adez-
yonu etkileyebileceğinden, inhibisyon taba-

kasını çıkarmayın. Yetersiz maruziyet duru-
munda yetersiz sertleşme riski vardır. 
SYNERGY Nano Formula ışığa duyarlıdır. Doğ-
rudan güneş ışığına, özellikle reflektör ışığı ve/
veya güneş ışığına uzun süreli maruziyetten 
kaçının.

Bitirme
Kalından inceye elmas bitirme frezleri (40 μm 
ve 15 μm) kullanılarak, sürekli bir silme hare-
ketiyle ve bol miktarda su püskürtülerek yapı-
lır.
Optimal parlatma sonuçları için COLTENE par-
latıcılar önerilir.

Acil durumlarda
Ağız mukozası ile temas etmesi halinde ağzın 
su ile çalkalanması yeterlidir. Gözle teması ha-
linde ise 10 dakika kadar göz yıkandıktan son-
ra bir göz doktoruna gilidmelidir.

Toksikolojik özellikler
SYNERGY Nano Formula; etkin maddelerin ya-
nısıra küçük miktarlarda stabilizatör, aktivatör 
ve renk pigmentleri de içerir. Kimyasal mad-
delere ve aktivör sistemlere alerjisi olan has-
sas hastalar da düşünülmüştür. 

Notlar
Yalnızca diş hekimlerine ve diş teknisyenleri-
ne veya onların namına gönderilir. Çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayın!
Uçlar sadece tek hastada kullanım içindir. 
Kompozit şırıngaları kullandıktan sonra tekrar 
kapaklarını kapatın.

Raf ömrü ve işaretleme
Son kullanım tarihi ve numarası  enjektör-
lerin ve uçların üzerinde belirtilmiştir.

Saklama
Saklama: 4 - 23 °C / 39 - 73 °F. Direk gün ışığın-
dan ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 

Bu kılavuzun basım tarihi
02-2020

Инструкция по применению RU

Описание
SYNERGY Nano Formula представляет собой 
универсальный высоконаполненный, 
рентгеноконтрастный наногибридный 
композит. Система SYNERGY Nano Formula 
включает следующие компоненты: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade охваты-
вает широкий спектр оттенков зубов с 
меньшим количеством оттенков, SYNERGY 
Nano Formula Compact является пакуемым 
композитом, который отлично подходит 
для восстановления больших реставраций.

Состав SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Метакрилаты
Бариевое стекло, силанизированное
Аморфный диоксид кремния, гидрофоби-
зированный

Технические характеристики SYNERGY 
Nano Formula Duo Shade
Соответствует требованиям ISO 4049
Диапазон размеров частиц неорганических 
наполнителей: 0,04-2,9 мкм
Содержание неорганических  
наполнителей по объёму:  58 %
Содержание неорганических  
наполнителей по весу:  77 %

Состав SYNERGY Nano Formula Compact
Метакрилаты
Стронциевое стекло, силанизированное
Аморфный диоксид кремния, гидрофоби-
зированный

Технические характеристики SYNERGY 
Nano Formula Compact
Соответствует требованиям ISO 4049
Диапазон размеров частиц неорганических 
наполнителей: 0,04-2,5 мкм
Содержание неорганических  
наполнителей по объёму:  59 %
Содержание неорганических  
наполнителей по весу:  74 %

Показания
Области применения SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade:
• прямое пломбирование полостей I, II, III, 

IV и V классов
• фиксация и ремонт керамических и ком-

позитных реставраций (напр., 
COMPONEER®)

• более прозрачный материал в технике 
послойной реставрации

Области применения SYNERGY Nano 
Formula Compact:
•  прямое пломбирование полостей I, II, III, 

IV и V классов при необходимости приме-
нения опаковых оттенков

• формирование культи

Противопоказания
Если рабочая зона не может быть изолиро-
вана после травления эмали и в ходе нане-
сения и отверждения SYNERGY Nano 
Formula. При наличии аллергии на компо-
ненты SYNERGY Nano Formula. Неудовлет-
ворительная гигиена полости рта.

Побочные эффекты
Системные побочные эффекты неизвестны. 
Сообщалось об отдельных случаях кон-
тактных аллергических реакций на продук-
ты аналогичного состава.
Взаимодействия с другими веществами
Средства, содержащие эвгенол и/или гвоз-
дичное масло, могут негативно влиять на 
полимеризацию SYNERGY Nano Formula. 
Вследствие этого следует избегать со-
вместного применения цинк-эвгенольных 
цементов и SYNERGY Nano Formula. При ис-
пользовании катионных ополаскивателей 
для полости рта, индикаторов зубного на-
лёта или средств, содержащих хлоргекси-
дин, возможны изменения цвета реставра-
ций.

Применение
Очистка и изоляция
Очистите обрабатываемый зуб и соседние 
зубы.
Выберите цвет и создайте сухую рабочую 
область.

Препарирование полости
При препарировании полости следует 
приложить максимум усилий для сохране-
ния тканей зуба (принцип техники адгезив-
ной реставрации). В области фронтальных 
зубов проведите скашивание эмали. В об-
ласти боковых – сгладьте острые края эма-
ли и создайте адгезивную поверхность.

Защита пульпы
При необходимости нанесите защитную 
прокладку на точку, максимально близкую 
к пульпе. Действуйте согласно инструкции 
по применению, представленной произво-
дителем.

Нанесение бондинга
Нанесите бондинг (напр., ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Действуйте согласно инструк-
ции по применению, представленной про-
изводителем.

Нанесение SYNERGY Nano Formula
Выдавите материал из шприца или из тип-
сы и внесите в полость, используя послой-
ную технику.

Полимеризация
SYNERGY Nano Formula можно полимери-
зовать с помощью любого фотополимери-
затора (напр., S.P.E.C 3®).

Максимальная толщина слоя и время поли-
меризации:

≥800  
мВт/
см2

≥1600  
мВт/
см2

Оттенок Толщи-
на слоя

Время воздей-
ствия

SYNERGY Nano
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 мм 20 с 10 с

SYNERGY Nano
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 мм 20 с 10 с

Примечание: SYNERGY Nano Formula тре-
бует послойной полимеризации. Не уда-
ляйте ингибированный слой, так как это 
нарушит адгезию между слоями. В случае 
недоэкспонирования существует риск не-
достаточной полимеризации.
SYNERGY Nano Formula является светочув-
ствительным материалом. Не допускайте 
продолжительного воздействия прямого 
солнечного света и/или света операцион-
ной лампы.

Финишная обработка
От грубой обработки до тонкой полировки 
проводится с помощью финишных боров 
(40 мкм и 15 мкм) постоянными гладящими 
движениями с обильным водным охлажде-
нием.
Для оптимальных результатов полировки 

рекомендуется использовать полиры 
COLTENE.

Меры неотложной помощи
В случае непосредственного контакта со 
слизистой рта достаточно прополоскать 
водопроводной водой. При попадании в 
глаза тщательно промойте водой (10  ми-
нут) и обратитесь к офтальмологу.

Примечание
Предназначен для продажи только стома-
тологам, зубным техникам или по их указа-
нию. Хранить в недоступном для детей ме-
сте!
Типсы предназначены для применения 
только для одного пациента. Закрывайте 
шприцы колпачками после применения.

Срок годности и маркировка
Срок годности и номер  указаны на 
шприцах и насадках.
 
Хранение
Хранить при температуре 4 - 23 °C.
Беречь от прямого солнечного света и дру-
гих источников тепла.

Дата выпуска
02-2020

Upute za upotrebu HR

Definicija
SYNERGY Nano Formula je radiokontrastni, 
univerzalni, nanohibridni kompozit koji sadrži 
visoki udio punila. Sustav SYNERGY Nano For-
mula sastoji se od sljedećih komponenti: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade obuhva-
ća širok raspon nijansi zuba s manje boja, 
SYNERGY Nano Formula Compact je kompo-
zit koji se može pakirati i koji je odličan za re-
stauriranje velikih restauracija.

Sastav komponente SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade
Metakrilati
Barijevo staklo, silanizirano
Amorfni silicijev dioksid, hidrofoban

Tehnički podaci komponente SYNERGY 
Nano Formula Duo Shade
Sukladna s ISO 4049
Raspon dimenzija anorganskih  
čestica punila: 0,04-2,9 μm
Sadržaj anorganskog punila  
po volumenu:  58 %
Sadržaj anorganskog punila  
po masi:  77 %

Sastav komponente SYNERGY Nano  
Formula Compact 
Metakrilati
Stroncijevo staklo, silanizirano
Amorfni silicijev dioksid, hidrofoban

Tehnički podaci komponente SYNERGY 
Nano Formula Compact
Sukladna s ISO 4049
Raspon dimenzija anorganskih  
čestica punila: 0,04-2,5 μm

Sadržaj anorganskog punila  
po volumenu:  59 %
Sadržaj anorganskog punila  
po masi:  74 %

Indikacije
Komponenta SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade specifično je indicirana za:
• Direktne ispune kaviteta klase I, II, III, IV i V
• Cementiranje i popravak keramičkih i kom-

pozitnih restauracija (npr. COMPONEER®)
• prozirniji materijal u tehnici slojevanja

Komponenta SYNERGY Nano Formula Com-
pact specifično je indicirana za:
• Direktne ispune kaviteta klase I, II, III, IV i V 

neprozirnih zubi
• Oblikovanje dentinske jezgre

Kontraindikacije
Ako se mjesto ne može izolirati nakon jetka-
nja cakline i tijekom nanošenja i stvrdnjavanja 
materijala SYNERGY Nano Formula. Ako po-
stoji alergija na komponente sustava 
SYNERGY Nano Formula. U slučaju loše oralne 
higijene.

Nuspojave
Nisu poznate sistemske nuspojave. U izolira-
nim slučajevima prijavljene su kontaktne aler-
gije za proizvode sličnog sastava.

Interakcije s drugim agensima
Agensi koji sadrže eugenol i/ili ulje klinčića 
mogu utjecati na polimerizaciju sustava 
SYNERGY Nano Formula. Stoga je potrebno 
izbjegavati primjenu cink-oksid eugenol ce-
menata u kombinaciji sa sustavom SYNERGY 
Nano Formula. Mogu se pojaviti diskoloracije 
pri korištenju kationskih otopina za ispiranje 
usta, plak indikatora ili klorheksidina.

Nanošenje
Čišćenje i izolacija
Očistite zub koji treba tretirati i susjedne zu-
be.
Odaberite boju i napravite suho radno polje.

Priprema kaviteta
Kod pripreme kaviteta potrebno se maksimal-
no potruditi da se primijeni tehnika koja je 
blaga prema zubnoj supstanci (princip adhe-
zivne tehnike restauracije). Potrebno je zao-
bliti rubove cakline u anteriornoj regiji. U po-
steriornoj regiji je potrebno blago zaobliti sa-
mo oštre rubove cakline. 

Zaštita pulpe
U izravnoj blizini pulpe potrebno je primijeni-
ti prikladan premaz za zaštitu pulpe. Postupak 
sukladno s proizvođačevim uputama za upo-
trebu. 

Nanošenje adheziva
Nanesite adheziv (npr. ONE COAT 7 UNIVER-
SAL). Postupak sukladno s proizvođačevim 
uputama za upotrebu.

Nanošenje kompozita Synergy Nano Formula
Istisnite materijal iz štrcaljke ili nastavka te ga 
nanesite u kavitet primjenom inkrementalne 
tehnike.

Polimerizacija
SYNERGY Nano Formula može se stvrdnuti uz 
pomoć svih polimerizacijskih lampi (npr. 
S.P.E.C. 3®).

Maksimalna debljina sloja i vrijeme stvrdnja-
vanja:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Boja Debljina 
sloja

vrijeme izlaga-
nja

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano For-
mula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Napomena: SYNERGY Nano Formula mora se 
stvrdnjavati sloj po sloj. Nemojte ukloniti inhi-
bicijski sloj jer bi to utjecalo na adheziju izme-
đu slojeva. U slučaju prekratkog izlaganja 
svjetlosti postoji rizik od nedostatnog stvrd-
njavanja. 
Kompozit SYNERGY Nano Formula je osjetljiv 
na svjetlo. Izbjegavajte kontinuirano izlaganje 
izravnoj svjetlosti, naročito radnom i sunče-
vom svjetlu. 

Završna obrada 
Od grubih prema finijim dijamantnim svrdli-
ma (40 μm i 15 μm) uz konstantno kretanje s 
jednog na drugi kraj i obilno prskanje vodom.
Za optimalne rezultate poliranja preporučuju 
se polireri COLTENE.

Mjere u hitnim slučajevima
U slučaju direktnog dodira sa sluznicom u 
ustima dovoljno je isprati vodom iz slavine. U 
slučaju dodira s očima potrebno je temeljito 
isprati vodom (10 min) i obratiti se liječniku.

Napomena
Proizvod se dostavlja samo stomatolozima i 
zubnim tehničarima ili na njihov zahtjev. Drži-
te izvan dohvata djece!
Nastavci služe samo za jednokratnu upotrebu 
na jednom pacijentu. Nakon upotrebe vratite 
zatvarač na štrcaljku za kompozit.

Rok valjanosti i označivanje
Rok valjanosti i  broj označeni su na štr-
caljkama i nastavcima. 
 
Skladištenje
Skladištite na 4 - 23 °C / 39 - 73 °F. 
Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svje-
tlosti ili drugim izvorima topline.

Oprez
Federalnim zakonom SAD-a prodaja ovog 
proizvoda ograničena je na prodaju od strane 
stomatologa ili po preporuci stomatologa.

Datum izdavanja
02-2020

Інструкція для застосування UK

Визначення
SYNERGY Nano Formula - високонаповне-
ний рентгеноконтрастний наногібридний 
універсальний композит. Система SYNERGY 
Nano Formula складається з наступних ком-
понентів: SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
охоплює широкий спектр зубних відтінків 
за рахунок декількох відтінків матеріалу, 
SYNERGY Nano Formula Compact - композит 
низької усадки, який ідеально підходить 
для великих реставрацій.

Склад SYNERGY Nano Formula Duo Shade
Метакрилати
Барієве скло, силанізоване
Аморфний діоксид кремнію, гідрофобний

Технічні характеристики SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
Відповідає вимогам ISO 4049
Діапазон розміру частинок неорганічного 
наповнювача: 0,04-2,9 мкм
Вміст неорганічного наповнювача  
за об’ємом:  58 %
Вміст неорганічного наповнювача  
за вагою:  77 %

Склад SYNERGY Nano Formula Compact 
Метакрилати
Стронцієве скло, силанізоване
Аморфний діоксид кремнію, гідрофобний

Технічні характеристики SYNERGY Nano 
Formula Compact
Відповідає вимогам ISO 4049
Діапазон розміру частинок неорганічного 
наповнювача: 0,04-2,5 мкм
Вміст неорганічного наповнювача  
за об’ємом:  59 %
Вміст неорганічного наповнювача  
за вагою:  74 %

Показання
SYNERGY Nano Formula Duo Shade особли-
во показаний для:
• прямого пломбування порожнин класів I, 

II, III, IV та V;
• пломбування та відновлення керамічних 

та композитних реставрацій (наприклад, 
COMPONEER®);

• більш прозорий матеріал для викори-
стання в пошаровій техніці.

SYNERGY Nano Formula Compact особливо 
показаний для:
• прямого пломбування порожнин класів I, 

II, III, IV та V опакових зубів;
• формування твердої тканини зуба.

Протипоказання
Якщо неможливо ізолювати операційне по-
ле після протравлення емалі та під час на-
несення та полімеризації SYNERGY Nano 
Formula. У випадку алергії на компоненти 
SYNERGY Nano Formula. У випадку недо-
статньої ротової гігієни.

Побічні реакції
Випадки виникнення системних побічних 
реакцій не відомі. Відомі окремі випадки 

контактних алергій на продукти зі схожим 
складом.

Взаємодія з іншими речовинами
Речовини, які містять евгенол та/або гвоз-
дикове масло, можуть впливати на процес 
полімеризації SYNERGY Nano Formula. Тому 
слід уникати використання цинк-оксид-ев-
генольних цементів у поєднанні з SYNERGY 
Nano Formula. Можливе знебарвлення у ви-
падку використання катіонних рідин для 
полоскання рота, засобів для виявлення 
нальоту на зубах або хлоргексидину.

Застосування
Очищення та ізоляція
Очистити зуб, що препарується, та сусідні 
зуби.
Обрати колір відтінку та підготувати сухе 
операційне поле.

Препарування порожнини
Під час препарування порожнини слід до-
класти всіх зусиль для збереження субстан-
ції зуба та використовувати відповідні тех-
ніки (принцип адгезивної техніки реставра-
ції). Слід скошувати краї емалі у ділянці пе-
редніх зубів. У ділянці задніх зубів слід тро-
хи скошувати або заокруглювати лише го-
стрі краї емалі.

Захист пульпи
Слід застосовувати захисне покриття для 
пульпи в її безпосередній близькості. До-
тримуватися процедури згідно інструкції 
для застосування виробника.

Застосування адгезиву
Застосувати адгезив (наприклад, ONE COAT 
7  UNIVERSAL). Дотримуватися процедури 
згідно інструкції для застосування вироб-
ника.

Нанесення SYNERGY Nano Formula
Видавити матеріал зі шприца або аплікато-
ра та вносити безпосередньо в порожнину 
невеликими порціями.

Полімеризація
SYNERGY Nano Formula можна полімеризу-
вати будь-яким полімеризаційним прила-
дом (наприклад, S.P.E.C. 3®).

Максимальна товщина шару та час поліме-
ризації:

≥800  
мВт/
см2

≥1 600  
мВт/
см2

Відтінок Товщи-
на шару час експозиції

SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 мм 20 с 10 с

SYNERGY Nano 
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 мм 20 с 10 с

Примітка: SYNERGY Nano Formula необхід-
но полімеризувати пошарово. Не видаляти 
інгібований шар, тому що він впливає на 
зчеплення між шарами. У випадку недо-
статньої експозиції існує ризик того, що не 

буде досягнуто оптимальної міцності.
SYNERGY Nano Formula чутливий до світла. 
Уникати тривалого впливу прямого соняч-
ного світла, особливо операційних ламп та/
або сонячних променів.

Фінішна обробка
Застосовуйте фінішні алмазні бори від 
грубої до дрібної зернистості (40  мкм та 
15  мкм) безперервними погладжуючими 
рухами та з інтенсивним охолодженням во-
дою.
Рекомендовано використовувати поліри 
COLTENE для досягнення оптимальних ре-
зультатів полірування.

Заходи екстреної допомоги
У випадку безпосереднього контакту зі 
слизовою оболонкою порожнини рота до-
статньо промити проточною водою. У ви-
падку попадання в очі ретельно промийте 
очі водою (10 хв.) та зверніться до лікаря.

Примітка
Призначений для продажу виключно сто-
матологам та зубним технікам або за їх вка-
зівкою. Зберігати в недоступному для дітей 
місці!
Аплікатори передбачені для використання 
виключно для одного пацієнта. Закрити 
ковпачком шприци з композитом після ви-
користання.

Термін придатності та маркування
Термін придатності та номер  вказані на 
шприцах або аплікаторах.

Умови зберігання
Зберігати за температури 4-23 °C/39-73 °F.
Зберігати від попадання прямих сонячних 
променів або подалі від інших джерел те-
пла.

Дата випуску інструкції
02-2020

„SYNERGY Nano Formula Duo Shade“ 
techniniai duomenys
Atitinka ISO 4049
Neorganinių užpildo dalelių skersmens diapa-
zonas:  0,04-2,9 μm
Neorganinio užpildo tūrio dalis:  58 %
Neorganinio užpildo svorio dalis:  77 %

Kompozitas „SYNERGY Nano Formula 
Compact“
Metakrilatai
Stroncio stiklas, silanizuotas
Amorfinis silicio dioksidas, hidrofobinis

„SYNERGY Nano Formula Compact“ tech-
niniai duomenys
Atitinka ISO 4049
Neorganinių užpildo dalelių skersmens diapa-
zonas:  0,04-2,5 μm
Neorganinio užpildo tūrio dalis:  59 %
Neorganinio užpildo svorio dalis:  74 %

Indikacijos
„SYNERGY Nano Formula Duo Shade“ yra skir-
tas:
• Tiesioginiam I, II, III, IV ir V klasės ertmių už-

pildymui
• Keraminių ir kompozitinių restauracijų (pvz., 

COMPONEER®) cementavimui ir taisymui
• naudoti kaip skaidresnė medžiaga naudo-

jant sluoksniavimo techniką

„SYNERGY Nano Formula Compact“ yra skir-
tas:
• Tiesioginiam I, II, III, IV ir V klasės matinių 

dantų ertmių užpildymui
• Dentino šerdies formavimui

Kontraindikacijos
Atvejai, kai gydymo vietos neįmanoma izo-
liuoti išėsdinus emalį ir tepant bei kietinant 
„SYNERGY Nano Formula“. Dėl alergijos 
„SYNERGY Nano Formula“ komponentams. 
Esant netinkamai burnos higienai.

Šalutinis poveikis
Sisteminių šalutinių poveikių nežinoma. Nu-
statyti pavieniai kontaktinių alergijų atvejai 
naudojant panašios sudėties medžiagas.

Sąveikos su kitomis medžiagomis
Medžiagos, kurių sudėtyje yra eugenolio ir 
(arba) gvazdikų aliejaus, gali trukdyti 
„SYNERGY Nano Formula“ polimerizacijai. Dėl 
šios priežasties reikia vengti naudoti 
„SYNERGY Nano Formula“ kartu su cinko oksi-
do eugenolio cementais. Naudojant katijoni-
nius burnos skalavimo skysčius, dantų akme-
nų indikatorius arba chlorheksidiną gali pa-
kisti spalva.

Naudojimas
Valymas ir izoliavimas
Nuvalykite gydomą ir gretimus dantis.
Pasirinkite spalvą ir paruoškite sausą darbo 
sritį.

Ertmės paruošimas
Ruošiant ertmę, labai svarbu taikyti metodą, 
tausojantį danties medžiagą (adhezinės res-
tauravimo technikos principas). Priekinių dan-
tų srityje reikia suformuoti nuožulnias emalio 
briaunas. Krūminių srityje apšlifuoti nuožul-
niai ar užapvalinti reikia tik aštrias emalio 

briaunas. 

Pulpos apsauga
Šalia pulpos dėkite tinkamą pulpos apsaugos 
dangą. Dirbkite vadovaudamiesi gamintojo 
pateiktomis naudojimo instrukcijomis. 

Surišimo medžiagos naudojimas
Naudokite surišimo medžiagą (pvz., „ONE  
COAT 7 UNIVERSAL“). Dirbkite vadovaudamie-
si gamintojo pateiktomis naudojimo instruk-
cijomis.

„SYNERGY Nano Formula“ uždėjimas
Išspauskite medžiagos iš švirkšto arba kapsu-
lės ir dėkite ją į ertmę naudodami sluoksniavi-
mo metodą.

Polimerizacija
„SYNERGY Nano Formula“ galima kietinti nau-
dojant bet kokį kietinimo šviesa įrenginį (pvz., 
„S.P.E.C 3®“).

Didžiausias sluoksnio storis ir kietėjimo laikas:
≥ 800 
mW/
cm2

≥ 1600 
mW/
cm2

Atspalvis Sluoksnio 
storis

ekspozicijos 
laikas

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 sek. 10 sek.

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 sek. 10 sek.

Pastaba: „SYNERGY Nano Formula“ reikia kie-
tinti sluoksnį po sluoksnio. Nepašalinkite inhi-
bicinio sluoksnio, nes tai sumažins sukibimą 
tarp sluoksnių. Jei šviesos poveikis bus nepa-
kankamas, medžiaga gali nepilnai sukietėti. 
„SYNERGY Nano Formula“ yra jautrus šviesai. 
Saugokite nuo ilgalaikio tiesioginės šviesos, 
ypač darbinės lempos ir (arba) saulės šviesos 
poveikio. 

Apdailinimo darbai 
Pradėkite stambiu ir baikite smulkiu deiman-
tiniu šlifavimo grąžtu (40 μm ir 15 μm) naudo-
dami ištisinius braukiamuosius judesius ir 
gausiai purkšdami vandeniu.
Siekiant geriausių poliravimo rezultatų, reko-
menduojama naudoti „COLTENE“ poliravimo 
priemones.

Priemonės nenumatytais atvejais
Patekus tiesiai ant burnos gleivinės, užtenka 
nuplauti vandentiekio vandeniu. Patekus į 
akis, kruopščiai plaukite vandeniu (10 min.) ir 
kreipkitės į gydytoją.

Pastaba
Tiekiama tik odontologams ir odontologijos 
specialistams arba jų nurodymu. Laikykite vai-
kams nepasiekiamoje vietoje!
Kapsulę naudokite tik vienam pacientui. Pa-
naudoję užkimškite kompozito švirkštus.

Galiojimo laikas ir žymėjimas
Galiojimo data ir  numeris pažymėti ant 
švirkštų ir antgalių. 
 
Laikymas
Laikykite 4-23 °C / 39-73 °F temperatūroje. 

Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos ir ki-
tų šilumos šaltinių.

Dėmesio
Federaliniai įstatymai laidžia parduoti šią me-
džiagą tik odontologui arba jo užsakymu.

Išleidimo data
02-2020

Kasutusjuhend ET

Kirjeldus
SYNERGY Nano Formula on tihe radiopaakne 
universaalne nanohübriidne täitesegu. 
SYNERGY Nano Formula süsteem sisaldab 
järgmisi komponente: SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade hõlmab vähemate toonide-
ga laia valikut hammaste toone, SYNERGY Na-
no Formula Compact on pakendatav täitese-
gu, mis sobib suurepäraselt ulatuslikeks res-
tauratsioonideks.

SYNERGY Nano Formula Duo Shade’i 
koostis
Metakrülaadid
Silaniseeritud baariumklaas
Hüdrofoobne amorfne ränidioksiid

SYNERGY Nano Formula Duo Shade’i teh-
nilised andmed
Vastavuses standardiga ISO 4049
Anorgaaniliste täiteosakeste  
suuruse varieeruvus:  0,04-2,9 μm
Anorgaanilise täidise sisaldus  
mahu järgi:  58%
Anorgaanilise täidise sisaldus  
kaalu järgi:  77%

SYNERGY Nano Formula Compacti koostis
Metakrülaadid
Silaniseeritud strontsiumklaas
Hüdrofoobne amorfne ränidioksiid

SYNERGY Nano Formula Compacti tehnili-
sed andmed
Vastavuses standardiga ISO 4049
Anorgaaniliste täiteosakeste  
suuruse varieeruvus:  0,04-2,5 μm
Anorgaanilise täidise sisaldus  
mahu järgi:  59%
Anorgaanilise täidise sisaldus  
kaalu järgi:  74%

Näidustused
SYNERGY Nano Formula Duo Shade on mõel-
dud spetsiaalselt järgmiseks:
• I, II, III, IV and V klassi kaviteetide otsene 

täitmine
• Portselan- ja komposiitrestauratsioonide 

(nt COMPONEER®) tsementeerimine ja pa-
randamine

• läbipaistvam materjal kihistumistehnikaga

SYNERGY Nano Formula Compact on mõel-
dud spetsiaalselt järgmiseks:
• Läbipaistmatute hammaste I, II, III, IV and V 

klassi kaviteetide otsene täitmine
• Dentiini tuuma moodustamine

Vastunäidustused
Kui paigalduskohta ei ole võimalik isoleerida 
pärast emaili söövitamist ning SYNERGY Nano 

Formula paigaldamise ja kõvendumise ajal. 
Allergia korral SYNERGY Nano Formula sisal-
dusainete suhtes. Halva suuhügieeni korral.

Kõrvaltoimed
Süsteemseid kõrvaltoimeid pole teada. On 
esinenud väheseid kontaktallergia juhte sar-
nase koostisega toodete suhtes.

Koostoimed muude ainetega
Ained, mis sisaldavad eugenooli ja/või nelgi-
õli, võivad mõjutada SYNERGY Nano Formula 
polümerisatsiooni. Seetõttu peaks vältima 
tsinkoksiideugenooli tsemendi kasutamist 
Synergy Nano Formulaga. Katiooniliste suulo-
putusvedelike, hambakatu indikaatorite ja 
kloorheksidiini kasutamine võib esile kutsuda 
värvimuutusi.

Pealekandmine
Puhastamine ja isoleerimine
Puhastage ravitav hammas ja selle kõrval asu-
vad hambad.
Valige värv ning kuivatage tööala.

Augu ettevalmistamine
Hambaaugu ettevalmistamisel tuleb valida 
tehnika, mis on hambakivile kõige õrnem (ad-
hesiivse taastamise tehnika põhimõte). Ees-
pool olevad vaabaga kaetud servad tuleb 
töödelda kaldu. Tagumises pooles tuleb töö-
delda ainult teravaid vaabaga kaetud nurki 
kergelt viltu või ümaraks. 

Pulbi kaitsmine
Sobiv segu kaitsev kattepaber tuleks asetada 
segu lähedale. Tootja kasutusjuhendile vastav 
protseduur. 

Sideaine aplitseerimine
Aplitseerige sideainet (nt ONE COAT 7 UNI-
VERSAL). Tootja kasutusjuhendile vastav prot-
seduur.

SYNERGY Nano Formula pealekandmine
Suru materjal süstlast või otsikust välja ja ase-
ta see hambaauku, kasutades juurdelisamise 
tehnikat.

Polümerisatsioon
SYNERGY Nano Formulat saab polümeriseeri-
da, kasutades ükskõik millist polümerisatsioo-
ni lampi (nt S.P.E.C 3®).

Kihi maksimaalne paksus ja kõvenemise ajad:
≥800 
mW/
cm2

≥1600 
mW/
cm2

Värvitoon Kihi  
paksus toimeaeg

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Märkus. SYNERGY Nano Formulat peab kõ-
vastama kiht kihi haaval. Ärge eemaldage in-
hibeeritud kihti, sest see mõjutaks kihtideva-
helist kleepumist. Ebapiisava polümeriseeri-
mise tagajärjel võib kõvastumine olla mitte-
küllaldane. 
SYNERGY Nano Formula on valgustundlik. 

Vältige pidevat otsest päikesevalgust, eriti 
operatsiooni- ja/või päikesevalgust. 

Viimistlemine 
Lihvige karedad pinnad siledaks teemantviili-
ga (40 μm ja 15 μm) jätkuva pühkimisliigutu-
sega ning piserdage piisavalt vett.
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks po-
leerimisel soovitame kasutada viile COLTENE.

Erakorralised meetmed
Kui toode puutub otseselt kokku suu limas-
kestaga, piisab kraaniveega loputamisest. Sil-
ma sattumisel loputada koheselt rohke veega 
(10 min) ja pöörduda arsti poole.

Märkus
Kasutamiseks ainult hambaarstidele ja ham-
batehnikutele või nende juhendamisel. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas!
Otsikud on kasutamiseks vaid ühe patsiendi 
jaoks. Sulgege komposiidi süstal korgiga pä-
rast iga kasutuskorda.

Säilivusaeg ja märgistus
Kõlblikkusaeg ja -number asuvad süstal-
del ja otsadel. 
 
Säilitamine
Säilitage temperatuuril 4-23 °C / 39-73 °F. 
Hoidke eemal otsesest päikesevalgusest ja 
muudest soojusallikatest.

Ettevaatust
Föderaalseaduse kohaselt on seda seadet lu-
batud müüa ainult arstil või arsti korraldusel.

Väljalaskekuupäev
02-2020

Návod k použití CS

Popis
SYNERGY Nano Formula je materiál, který lze 
dávkovat stříkačkou, modelovat, a je to rent-
genkontrastní, nanohybridní kompozitum s 
vysokým obsahem plniv na zhotovování výpl-
ní ve všech zubech. Systém SYNERGY Nano 
Formula se skládá z následujících složek: 
SYNERGY Nano Formula Duo Shade zahrnuje 
široké spektrum zubních odstínů s menším 
počtem odstínů, SYNERGY Nano Formula 
Compact je dobře stlačitelný kompozitní ma-
teriál, který je vynikající pro zhotovování vel-
kých výplní. 

Složení materiálu SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Metakryláty 
Silanizované barnaté sklo
Amorfní oxid křemičitý, hydrofobní

Technické údaje SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Ve shodě s ISO 4049
Rozsah rozměrů částic  
anorganického plniva:  0,04 - 2,9 µm
Objemový obsah anorganického  
plniva:  58 %
Hmotnostní obsah anorganického  
plniva:  77 %

Složení materiálu SYNERGY Nano Formula 
Compact
Metakryláty
Silanizované stronciové sklo
Amorfní oxid křemičitý, hydrofobní

Technické údaje SYNERGY Nano Formula 
Compact
Ve shodě s ISO 4049
Rozsah rozměrů částic  
anorganického plniva: 0,04 - 2,5 µm
Objemový obsah anorganického  
plniva: 59 %
Hmotnostní obsah anorganického  
plniva: 74 %

Indikace
Materiál SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
je specificky indikován pro:
• Přímé výplně kavit I., II., III., IV. a V. třídy
• translucentnější vrstvy v technice postup-

ného vrstvení
• Upevňování a opravy kompozitních a kera-

mických výplní (např. COMPONEER®)

Materiál SYNERGY Nano Formula Compact je 
specificky indikován pro:
• Přímé výplně kavit I., II., III., IV. a V. třídy u 

opákních zubů
• Vytváření dentinového jádra

Kontraindikace
V případě alergie na složky SYNERGY Nano 
Formula. Pokud nelze během nanášení a vy-
tvrzování SYNERGY Nano Formula izolovat 
pracovní pole. V případě špatné orální hygie-
ny.

Nežádoucí účinky
Nejsou známy žádné systémové nežádoucí 
účinky. V ojedinělých případech byla hlášena 
kontaktní alergie na produkty s  podobným 
složením.

Interakce s jinými přípravky
Přípravky, které obsahují eugenol, mohou ne-
příznivě ovlivnit polymeraci kompozit. Je pro-
to nutné se vyhnout použití cementů obsahu-
jících oxid zinečnatý a eugenol v kombinaci s 
SYNERGY Nano Formula.
Při použití kationtových ústních vod, indiká-
torů plaku nebo chlorhexidinu může dojít k 
diskoloracím.

Použití
Čištění a izolace
Očistěte zub určený k ošetření a sousední  
zuby.
Vyberte barvu a vytvořte suché pracovní  
pole.

Preparace kavity
Je-li to jen trochu možné, měly by být při pre-
paraci kavity použity techniky šetrné k zub-
ním tkáním (princip techniky pro adhezivní 
výplně). Ve frontálním úseku je třeba zkosit 
okraje skloviny. V distálním úseku je zapotřebí 
mírně zkosit nebo zaoblit pouze ostré okraje 
skloviny.

Ochrana zubní dřeně
V těsné blízkosti zubní dřeně je zapotřebí po-
užít vhodný podkládací materiál na ochranu 
zubní dřeně. Postupujte podle návodu k pou-

žití výrobce.

Nanášení vazebného prostředku
Naneste vazebný prostředek (např. ONE COAT 
7 UNIVERSAL). Postupujte podle návodu k po-
užití výrobce.

Nanášení SYNERGY Nano Formula
Vytlačte materiál ze stříkačky nebo hrotu a 
nanášejte do kavity technikou postupného 
vrstvení.

Polymerace
SYNERGY Nano Formula lze vytvrzovat jakou-
koli polymerační lampou (např. S.P.E.C. 3®).

Maximální tloušťka vrstvy a časy polymerace:
≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Odstín Tloušťka  
vrstvy expoziční doba

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Poznámka: SYNERGY Nano Formula se musí 
vytvrzovat vrstvu po vrstvě. Neodstraňujte in-
hibiční vrstvu, protože by to nepříznivě ovliv-
nilo přilnavost mezi vrstvami. V případě nedo-
statečné expozice existuje riziko nedostateč-
né polymerace.
SYNERGY Nano Formula je citlivý na světlo. 
Nesmí dojít k trvalé expozici přímému sluneč-
nímu světlu, zvláště provoznímu osvětlení a/
nebo slunečnímu světlu.

Dokončování
Použití diamantových lešticích nástrojů od 
hrubých až po jemné (40 µm a 15 µm) za kon-
stantního stíravého pohybu a ostřikování vel-
kým množstvím vody.
V zájmu optimálních lešticích výsledků se do-
poručují leštítka COLTENE.

Bezpečnostní opatření
V případě přímého styku se sliznicí v dutině 
ústní, je dostatečné vypláchnutí tekoucí vo-
dou. V případě vniknutí do očí, oči důkladně 
vyplachujte vodou (10  minut) a konzultujte 
lékaře.
 
Poznámky
Dodává se pouze zubním technikům a zub-
ním laborantům nebo na základě jejich ob-
jednávky. Uchovávejte mimo dosah dětí!
Hroty jsou určeny pouze k jednorázovému 
použití. Stříkačku s kompozitem po použití 
opět uzavřete.

Doba použitelnosti a značení
Datum použitelnosti a sériové číslo  jsou 
vyznačeny na stříkačkách a kapslích.
 
Skladování
Uchovávejte při 4 - 23 °C.
Chraňte před působením přímého sluneční-
ho světla nebo jiných zdrojů tepla.

Datum vydání
02-2020

Használati utasítások HU

Definíció
A SYNERGY Nano Formula egy magas töltésű, 
röntgenárnyékot adó, univerzális nanohibrid 
kompozit. A SYNERGY Nano Formula rendszer 
a következő komponensekből áll: a SYNERGY 
Nano Formula Duo Shade-ből, amely keve-
sebb színnel lefedi a fogszínek széles skáláját, 
illetve a SYNERGY Nano Formula Compactból, 
amely egy csomagolható kompozit, és kiváló-
an alkalmas nagy tömések pótlására.

A SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
összetétele
Metakrilátok
Szilanizált báriumüveg
Hidrofobizált amorf szilika

A SYNERGY Nano Formula Duo Shade mű-
szaki adatai
Megfelel az ISO 4049 szabványnak
A szervetlen töltőrészecskék  
mérettartománya: 0,04-2,9 μm
Szervetlen töltőanyag-tartalom  
térfogat szerint:   58%
Szervetlen töltőanyag-tartalom  
súly szerint:   77%

A SYNERGY Nano Formula Compact  
összetétele
Metakrilátok
Szilanizált stronciumüveg
Hidrofobizált amorf szilika

A SYNERGY Nano Formula Compact mű-
szaki adatai
Megfelel az ISO 4049 szabványnak
A szervetlen töltőrészecskék  
mérettartománya: 0,04-2,5 μm
Szervetlen töltőanyag-tartalom  
térfogat szerint:   59%
Szervetlen töltőanyag-tartalom  
súly szerint:   74%

Javallatok
A SYNERGY Nano Formula Duo Shade különö-
sen javallott az alábbiakra:
• I., II., III., IV. és V. osztályú kavitások direkt tö-

mése
• Kerámia- és kompozitrestaurációk (pl. 

COMPONEER®) ragasztása és javítása
• Több áttetsző anyag a rétegtechnikában

A SYNERGY Nano Formula Compact különö-
sen javallott az alábbiakra:
• Opak fogak I., II., III., IV. és V. osztályú kavitá-

sainak direkt tömése
• Dentinmag kialakítása

Ellenjavallatok
Ha az alkalmazás helye nem izolálható a zo-
máncsavazás után, illetve a SYNERGY Nano 
Formula felvitele és polimerizációja során. Ha 
allergiás a SYNERGY Nano Formula kompo-
nenseire. Ha a szájhigiénia nem megfelelő.

Mellékhatások
Szisztémás mellékhatások nem ismeretesek. 
Hasonló összetételű termékekre vonatkozóan 

már beszámoltak a kontaktallergia elszigetelt 
eseteiről.

Kölcsönhatás más anyagokkal
Az eugenolt és/vagy szegfűszegolajat tartal-
mazó szerek befolyásolhatják a SYNERGY Na-
no Formula polimerizációját. Emiatt el kell ke-
rülni a cink-oxid-eugenol cementek és a 
SYNERGY Nano Formula együttes alkalmazá-
sát. Elszíneződés alakulhat ki kationos szájöb-
lítők, plakk-indikátorok vagy klórhexidin al-
kalmazásakor.

Alkalmazás
Tisztítás és izolálás
Tisztítsa meg a kezelendő fogat és a mellette 
lévő fogakat.
Válassza ki a színt, és szárítsa le a munkaterü-
letet.

A kavitás előkészítése
A kavitás előkészítése során mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az alkalmazott 
technika kíméletes legyen a fog anyagához 
(az adhezív restaurációs technika alapelvei 
szerint). Az elülső régióban a zománcszéleket 
ferdére kell preparálni. A hátsó régióban ele-
gendő enyhén ferdére preparálni vagy lekere-
kíteni az éles zománcszéleket. 

Pulpavédelem
Megfelelő pulpavédő alábélelő anyagot kell 
alkalmazni a pulpa közvetlen közelében. A 
gyártó használati utasítása szerint kell eljárni. 

Ragasztószer felvitele
Vigye fel a bondot (pl. ONE COAT 7 UNI-
VERSAL). A gyártó használati utasítása szerint 
kell eljárni.

A SYNERGY Nano Formula alkalmazása
Adagolja az anyagot fecskendőből vagy 
kapszulacsúcsból, és applikálja a kavitásba az 
increment technika használatával.

Polimerizáció
A SYNERGY Nano Formula bármilyen fénypo-
limerizáló készülékkel polimerizálható (pl. 
S.P.E.C. 3®).

Maximális rétegvastagság és polimerizációs 
idők:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Árnyalat
Réteg-
vastag-
ság

Megvilágítási 
idő

SYNERGY Nano For-
mula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 mp 10 mp

SYNERGY Nano For-
mula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 mp 10 mp

Megjegyzés: A SYNERGY Nano Formula réte-
genként polimerizálandó. Ne távolítsa el az 
inhibíciós réteget, mivel ez befolyásolná a ré-
tegek közötti adhéziót. Alulexponálás esetén 
fennáll a nem kielégítő polimerizáció kocká-
zata. 
A SYNERGY Nano Formula fényérzékeny. Ne 
tegye ki folyamatos és közvetlen napsugár-
zásnak, különösen műtőlámpa fényének és/

vagy napfénynek. 

Finírozás 
A durvától a finom felé haladó gyémánt fi-
nírozókkal (40 μm és 15 μm), folyamatos tör-
lőmozgással és bőséges vízpermetezés mel-
lett.
Az optimális polírozási eredmények érdeké-
ben COLTENE polírozók javasoltak.

Teendők vészhelyzet esetén
Ha az anyag a száj nyálkahártyájával közvetle-
nül érintkezik, elegendő az egyszerű csapvi-
zes öblítés. Szembe kerülés esetén alaposan 
öblítse ki a szemét vízzel (10 percig), és fordul-
jon orvoshoz.

Megjegyzés
Csak fogorvosok és fogtechnikusok számára 
vagy kérésére szállítható. Gyermekektől elzár-
va tartandó!
A csúcsok csak egyetlen betegen használha-
tók. Használat után tegye vissza a kupakot a 
kompozitot tartalmazó fecskendőkre.

Eltarthatóság és jelölés
A lejárati idő és a gyártási tétel száma () fel 
van tüntetve a fecskendőkön és a kapszu-
lacsúcsokon. 
 
Tárolás
Tárolja 4-23 °C / 39-73 °F hőmérsékleten. 
Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy 
más hőforrás hatásának.

Kibocsátás dátuma
02-2020

Návod na použitie SK

Definícia
SYNERGY Nano Formula je vysoko plnený, 
röntgenokontrastný univerzálny nanohybrid-
ný kompozit. Systém SYNERGY Nano Formula 
pozostáva z týchto zložiek: SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade pokrýva širokú škálu zub-
ných odtieňov s menším počtom odtieňov, 
SYNERGY Nano Formula Compact je konden-
zovateľný kompozit vynikajúci na opravu veľ-
kých náhrad.

Zloženie SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Metakryláty
Báriové sklo, silanizované,
Amorfný hydrofóbny oxid kremičitý

Technické údaje o SYNERGY Nano Formula 
Duo Shade
Spĺňa normu ISO 4049
Rozsah veľkostí anorganických častíc  
výplňového materiálu:  0,04 - 2,9 μm
Objemový obsah anorganického  
výplňového materiálu:  58 %
Hmotnostný obsah anorganického  
výplňového materiálu:  77 %

Zloženie SYNERGY Nano Formula Compact 
Metakryláty
Stronciové sklo, silanizované
Amorfný hydrofóbny oxid kremičitý

Technické údaje o SYNERGY Nano Formula 
Compact
Spĺňa normu ISO 4049
Rozsah veľkostí anorganických  
častíc výplňového materiálu:  0,04 - 2,5 μm
Objemový obsah anorganického  
výplňového materiálu:  59 %
Hmotnostný obsah anorganického  
výplňového materiálu:  74 %

Indikácie
SYNERGY Nano Formula Duo Shade je špeci-
ficky určený na:
• Priamu výplň kavít triedy I, II, III, IV a V,
• Tmelenie a opravu keramických a kompozit-

ných náhrad (e.g. COMPONEER®)
• priehľadnejší materiál pri technike vrstvenia

SYNERGY Nano Formula Compact je špecific-
ky určený na:
• Priamu výplň kavít triedy I, II, III, IV a V mat-

ných zubov,
• Vytvorenie dentínového jadra

Kontraindikácie
Ak miesto nie je možné izolovať po naleptaní 
skloviny a počas aplikácie a vytvrdzovania 
SYNERGY Nano Formula. Pri alergii na zložky 
SYNERGY Nano Formula. Pri slabej ústnej hy-
giene.

Vedľajšie účinky
Nie sú známe žiadne vedľajšie systémové 
účinky. Boli hlásené ojedinelé prípady kon-
taktných alergií pri produktoch podobného 
zloženia.

Interakcie s inými látkami
Látky, ktoré obsahujú eugenol a/alebo klin-
čekový olej môžu ovplyvniť polymerizáciu 
SYNERGY Nano Formula. Preto je potrebné sa 
vyhnúť použitiu zinkoxidovo-eugenolových 
cementov spolu so SYNERGY Nano Formula. 
Pri použití katiónových ústnych vôd, indikáto-
rov povlakov alebo chlórhexidínu môže dôjsť 
k diskolorácii.

Použitie
Čistenie a izolácia
Zub, ktorý sa má ošetrovať a priľahlé zuby 
očistite.
Vyberte farbu a vytvorte suché pracovné po-
le.

Preparácia kavity
Pri preparácii kavity sa má používať technika 
šetrná k zubnej hmote (princíp „adhezívnej 
rekonštrukčnej techniky“). Sklovinové okraje 
v prednej oblasti sa majú skosiť. V zadnej ob-
lasti sa majú mierne skosiť alebo zaobliť len 
ostré sklovinové okraje. 

Ochrana drene
V tesnej blízkosti drene sa má naniesť vhodný 
liner na ochranu drene. Postupujte podľa ná-
vodu na použite dodaného výrobcom. 

Aplikácia bondovacieho prípravku
Naneste bondovací prípravok (napr. ONE  
COAT 7 UNIVERSAL). Postupujte podľa návo-
du na použite dodaného výrobcom.

Aplikácia SYNERGY Nano Formula
Vytlačte materiál zo striekačky alebo naneste 

do kavity pomocou inkrementálnej techniky 
vrstvenia.

Polymerizácia
SYNERGY Nano Formula sa môže vytvrdiť po-
mocou akéhokoľvek zariadenia na vytvrdzo-
vanie svetlom (napr. S.P.E.C 3®).

Maximálna hrúbka vrstvy a časy vytvrdzova-
nia:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Odtieň Hrúbka 
vrstvy čas vystavenia

SYNERGY Nano  
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano  
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Poznámka: SYNERGY Nano Formula sa musí 
vytvrdzovať vrstva po vrstve. Neodstraňujte 
inhibičnú vrstvu, ovplyvnilo by to adhéziu 
medzi vrstvami. V prípade nedostatočného 
vystavenia vzniká riziko nedostatočného vy-
tvrdenia. 
SYNERGY Nano Formula je citlivý na svetlo. 
Zabráňte ďalšiemu vystaveniu priamemu 
svetlu, najmä operačnému a slnečnému. 

Konečná úprava 
Od drsných po jemné diamantové dokončo-
vacie nástroje (40 μm and 15 μm) za stáleho 
leštiaceho pohybu a výdatného striekania vo-
dou.
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov lešte-
nia sa odporúčajú leštidlá COLTENE.

Núdzové opatrenia
V prípade priameho styku s ústnou sliznicou 
postačí vypláchnutie pitnou vodou. V prípade 
kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite 
vodou (10 min.) a potom vyhľadajte lekára.

Poznámka
Dodáva sa len zubným lekárom a zubným la-
borantom alebo na základe ich pokynov. 
Uchovávajte mimo dosahu detí!
Kanyly sú určené na použitie len pre jedného 
pacienta. Striekačky s kompozitom po použití 
uzatvorte.

Skladovateľnosť a označenie
Dátum exspirácie a číslo  sú vyznačené na 
striekačkách a kanylách. 
 
Skladovanie
Skladujte pri teplote 4 - 23 °C. 
Zabráňte vystaveniu priamemu slnečnému 
žiareniu či iným zdrojom tepla.

Upozornenie
Federálne zákony obmedzujú predaj tejto po-
môcky len na zubných lekárov alebo na ich 
objednávku.

Dátum vydania
02-2020

Инструкции за употреба BG

Дефиниция
SYNERGY Nano Formula представлява уни-
версален рентгеноконтрастен нанохибри-
ден композит с високо съдържание на пъл-
нител. Системата SYNERGY Nano Formula 
включва следните компоненти: SYNERGY 
Nano Formula Duo Shade покрива широка 
гама цветове на зъба с малък брой шприци, 
SYNERGY Nano Formula Compact предста-
влява композит с висока плътност за голе-
ми реставрации.

Състав на SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade
Метакрилати
Бариево стъкло, силанизирано
Аморфен силициев диоксид, хидрофоби-
ран

Технически данни на SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
Отговаря на ISO 4049
Диапазон на размера на неорганичните 
частици на пълнителя: 0,04 - 2,9 μm
Обемен процент от общото  
количество неорганичен пълнител:  58 %
Тегловен процент от общото  
количество неорганичен пълнител:  77 %

Състав на SYNERGY Nano Formula 
Compact 
Метакрилати
Стронциево стъкло, силанизирано
Аморфен силициев диоксид, хидрофоби-
ран

Технически данни на SYNERGY Nano 
Formula Compact
Отговаря на ISO 4049
Диапазон на размера на неорганичните части-
ци на пълнителя: 0,04 - 2,5 μm
Обемен процент от общото  
количество неорганичен пълнител:  59 %
Тегловен процент от общото  
количество неорганичен пълнител:  74 %

Показания
Показания на SYNERGY Nano Formula Duo 
Shade:
• Директно запълване на кавитети клас I, II, 

III, IV и V
• Циментиране и поправка на керамични и 

композитни реставрации (напр. 
COMPONEER®)

• Полупрозрачен материал при послойна-
та техника

Показания на SYNERGY Nano Formula 
Compact:
• Директно запълване на кавитети клас I, II, 

III, IV и V на непрозрачни зъби
• Оформяне на дентиново ядро

Противопоказания
Ако участъкът не може да се изолира след 
ецване на емайла и по време на приложе-
ние и полимеризиране на SYNERGY Nano 
Formula. При алергия към даден компонент 
на SYNERGY Nano Formula. Лоша устна хиги-
ена.

Нежелани реакции
Не са известни системни нежелани реак-
ции. Съобщени са изолирани случаи на 
контактни алергии към продукти с подобен 
състав.

Взаимодействия с други продукти
Агенти, съдържащи евгенол и/или ка-
рамфилово масло, могат да нарушат по-
лимеризацията на SYNERGY Nano Formula. 
Затова избягвайте употреба на цименти на 
основата на смес от цинков оксид/евгенол 
в комбинация със SYNERGY Nano Formula. 
Възможно е обезцветяване при използва-
не на катионни препарати за изплакване на 
устата, индикатори за зъбна плака или 
хлорхексидин.

Приложение
Почистване и изолиране
Почистете зъба за третиране и съседните 
зъби.
Изберете цвят и осигурете сух работен 
участък.

Подготовка на кавитета
При подготовката на кавитета следва да се 
положат всички усилия за прилагане на 
техника, щадяща твърдото вещество на зъ-
ба (принцип на „адхезивна реставрационна 
техника“). Ръбовете на емайла в антериор-
ната зона трябва да се скосят. В постериор-
ния участък трябва да се скосят или зао-
блят леко само острите ръбове на емайла. 

Защита на пулпата
В непосредствена близост до пулпата тряб-
ва да се използва подходяща предпазваща 
пулпата подложка. Работете съгласно ин-
струкциите за употреба на производителя. 

Приложение на бондинг агент
Нанесете бондинг агента (напр. ONE COAT 7 
UNIVERSAL). Работете съгласно инструкци-
ите за употреба на производителя.

Нанасяне на SYNERGY Nano Formula
Дозирайте материал от шприцата или на-
крайника и нанесете инкрементно в кави-
тета.

Полимеризация
SYNERGY Nano Formula може да се полиме-
ризира с всеки вид фотополимеризатор 
(напр. S.P.E.C. 3®).

Максимална дебелина на слоя и време за 
полимеризиране:

≥800  
mW/
cm2

≥1600  
mW/
cm2

Цвят
Дебели-
на на 
слоя

експозиционно 
време

SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade
A1/D2, A2/B2, A3/D3, 
A3.5/B3, A4/M5, C2/C3

2 mm 20 s 10 s

SYNERGY Nano 
Formula Compact
A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,

2 mm 20 s 10 s

Забележка: SYNERGY Nano Formula трябва 
да се втвърдява послойно. Не отстранявай-
те инхибирания слой, тъй като това ще на-

руши адхезията между слоевете. В случай 
на твърде кратко облъчване със светлина 
съществува риск от недостатъчна полиме-
ризация. 
Системата SYNERGY Nano Formula е светло-
чувствителна. Избягвайте продължителна 
експозиция на пряка слънчева светлина, в 
частност операционна и/или слънчева 
светлина. 

Финиране 
От грубо към фино с диамантени финира-
щи инструменти (40 μm и 15 μm) при посто-
янно избърсващо движение и обилно 
впръскване на вода.
За оптимални резултати от полирането 
препоръчваме полиращи инструменти 
COLTENE.

Спешни мерки
В случай на пряк контакт с устната лигави-
ца е достатъчно изплакване с чешмяна во-
да. В случай на контакт с очите ги промийте 
щателно с вода (10 min) и се консултирайте 
с лекар.

Забележка
Доставя се само на стоматолози и зъботех-
ници или съгласно техните указания. Да се 
съхранява на недостъпно за деца място!
Накрайниците трябва да се използват само 
при един пациент. След употреба затворе-
те отново шприцата.

Срок на годност и маркировка
Срокът на годност и номерът на партидата 
 са отбелязани върху шприците и на-
крайниците. 
 
Съхранение
Съхранявайте при 4 - 23 °C/39 - 73 °F. 
Избягвайте излагане на пряка слънчева 
светлина или други източници на топлина.

Дата на издаване
02-2020

Lietošanas instrukcija LV

Definīcija
SYNERGY Nano Formula ir augsta pildījuma 
līmeņa, rentgenstarojumu necaurlaidīgs, uni-
versāls nanohibrīds kompozītmateriāls. Sistē-
ma SYNERGY Nano Formula sastāv no šādiem 
komponentiem: materiāls SYNERGY Nano 
Formula Duo Shade ir piemērots visdažādāko 
toņu zobu pārklāšanai, izmantojot mazāku to-
ņu klāstu; SYNERGY Nano Formula Compact ir 
blīvējams kompozītmateriāls, kas ir lieliski 
piemērots lielu restaurāciju atjaunošanai.

SYNERGY Nano Formula Duo Shade 
sastāvs
Metakrilāti
Silanizēts bārija stikls
Hidrofobizēts amorfais silīcija dioksīds

SYNERGY Nano Formula Duo Shade teh-
niskie dati
Atbilst standarta ISO 4049 prasībām
Neorganiskās pildvielas daļiņu  
izmēru diapazons: 0.04-2,9 μm
Neorganiskās pildvielas saturs pēc  

tilpuma:  58%
Neorganiskās pildvielas saturs pēc svara:  77%

SYNERGY Nano Formula Compact sastāvs
Metakrilāti
Silanizēts stroncija stikls
Hidrofobizēts amorfais silīcija dioksīds

SYNERGY Nano Formula Compact tehnis-
kie dati
Atbilst standarta ISO 4049 prasībām
Neorganiskās pildvielas daļiņu  
izmēru diapazons: 0,04-2,5 μm
Neorganiskās pildvielas saturs pēc  
tilpuma:  59%
Neorganiskās pildvielas saturs pēc svara:  74%

Indikācijas
SYNERGY Nano Formula Duo Shade ir īpaši in-
dicēts šādiem nolūkiem:
• Tiešai I, II, III, IV un V klases kavitāšu aizpildī-

šanai;
• Keramikas un kompozītmateriālu restaurā-

ciju elementu uzklāšanai un labošanai (pie-
mēram, COMPONEER®);

• kā caurspīdīgāks materiāls slāņošanas me-
todei

SYNERGY Nano Formula Compact ir īpaši indi-
cēts šādiem nolūkiem:
• Tiešai I, II, III, IV un V klases kavitāšu aizpildī-

šanai necaurredzamiem zobiem;
• Dentīna serdes veidošanai

Kontrindikācijas
Ja pēc emaljas kodināšanas, kā arī materiāla 
SYNERGY Nano Formula uzklāšanas un cieti-
nāšanas laikā uzklāšanas vietu nevar izolēt. Ja 
pacientam ir alerģija pret kādu no SYNERGY 
Nano Formula sastāvdaļām. Ja mutes higiēna 
nav apmierinoša.

Blakusparādības
Nav zināmas nekādas sistēmiskas blakusparā-
dības. Dažos gadījumos ir ziņots par alerģisku 
reakciju, kuru ir izraisījusi saskare ar līdzīga sa-
stāva izstrādājumiem.

Mijiedarbība ar citām vielām
Eigenolu un/vai krustnagliņu eļļu saturošas 
vielas var ietekmēt SYNERGY Nano Formula 
polimerizāciju. Tāpēc nav ieteicams SYNERGY 
Nano Formula izmantot kombinācijā ar cinka 
oksīda eigenola cementu. Katjonu mutes ska-
lošanas līdzekļu, iekaisuma noteikšanas lī-
dzekļu vai hlorheksidīna lietošana var izraisīt 
krāsas maiņu.

Lietošana
Tīrīšana un izolēšana
Notīriet ārstējamo zobu un tam blakus esošos 
zobus.
Izvēlieties krāsu un izveidojiet sausu darba 
zonu.

Kavitātes sagatavošana
Sagatavojot zoba caurumu, obligāti lietojiet 
metodi, kas ļauj saudzīgi apstrādāt zoba ma-
teriālu (adhezīvās restaurācijas metodes prin-
cips). Ir jānoslīpina emaljas šķautnes priekšējā 
zonā. Aizmugurējā zonā ir nedaudz jānoslīpi-
na vai jānoapaļo tikai asās emaljas šķautnes. 

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

For SDS see 
www.coltene.com
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